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1. PLACEMENT

A. Apply the fully stretched brace making sure the back panel is centered and low on
the back.

B. Overlap the tapered ends of the brace so the hook grips the opposite side as tightly
as possible.

C. Ends may be angled to accommodate for different anatomies.

2. TIGHTEN & ADJUST

A. Slip each thumb into the FormFit" pull tabs. Extend the tabs out and away from the
brace. The left drawstring controls the compression on the lower portion of the brace,
while the right drawstring controls the compression on the upper portion of the brace.
Pull tabs do not have to be pulled equally, but should extend to patient’s preference.

B. When desired compression is achieved, touch the hook side of the pull tabs down onto
the loop to secure.

3. RIGID ANTERIOR PANEL

A. Flex the Rigid Anterior Panel (RAP) so that the center coverplate (with the midline
indicator) snaps off. Remove coverplate and foam pad.

B. Locate the 1.5” loop strap on the inside of the left side of the QuickDraw PRO.

C. Hold the RAP as shown and feed the edge of the loop strap through the H-shape slot in
the center of the RAP. Pull the strap through the slot.

D. Replace the plastic coverplate into the center of the panel.

E. RAP panel should be slid to midline on patient

4. EXTENSION PANEL

OPTIONAL: Extra cost item.

A. Position the hook end of the QuikDraw PRO so the entire hook portion grips the square
end of the extension panel.

B. Position the brace so the pad in the back panel is centered over your spine.

C. Fitand secure as instructed in section 2 (Tighten & Adjust).

5.COLD THERAPY

OPTIONAL: Extra cost item.

A. Insert cold pack into back panel pocket. The cold pack should be placed behind the
customizable rigid panel and foam pad.

B. Fold over and close the back.

6. MODIFICATION OPTIONS
This product may be substantially modified by an individual with expertise. For more
information, please visit www.aspenmp.com/education/product-modifications.

1. ANLEGEN

A. Die vollstandig gedehnte Riickenstiitzbandage anlegen und darauf achten, dass das
Riickenteil zentriert und im unteren Riickenbereich anliegt.

B. Stiitzbandage méglichst eng iibereinanderlegen, so dass der Haken auf der
gegeniiberliegenden Seite eingreift.

C. Die Enden kénnen schrdg libereinandergelegt werden, um die Bandage optimal an die
Anatomie der jeweiligen Person anzupassen.

2. FESTZIEHEN UND JUSTIEREN

A. Die Daumen in die FormFit" Zugleinen stecken. Die Leinen nach auBen von der
Bandage weg ziehen. Mit der linken Schnur wird die Kompression am unteren Teil der
Bandage geregelt, wéhrend die rechte Schnur die Kompression am oberen Teil der
Bandage regelt. Die Zugleinen miissen nicht gleichméBig sondern je nach Préferenz des
Patienten angezogen werden.

B. Sobald die gewiinschte Kompression erzielt ist, die Hakenseite der Zugleinen auf die
Schlaufe legen, um die Bandage zu sichern.

3. RIGIDE VORDERPLATTE

A. Biegen Sie die rigide Vorderplatte (RAP), sodass die zentrale Abdeckplatte (mit der
Mittellinienanzeige) abknickt. Entfernen Sie Abdeckplatte und Schaumstoffpolster.

B. Suchen Sie den 4 cm (1,5-Zoll) breiten Schleifengurt auf der Innenseite der linken Seite
des QuickDraw PRO.

C. Halten Sie die RAP wie dargestellt und fiihren Sie die Kante des Schleifengurts in
H-Form durch den Schlitz in der Mitte der RAP. Ziehen Sie den Gurt durch den Schlitz.

D. Setzen Sie die Kunststoff-Abdeckplatte wieder in die Mitte der Platte ein.

E. Die RAP-Platte sollte zur Mittellinie am Patienten geschoben werden.

4. VERLANGERUNGSTEIL

OPTIONAL: separat erhéltlicher Artikel.

A. Das Klettverschlussende des QuikDraw PRO so positionieren, dass der gesamte
Haken auf dem quadratischen Ende des Verlangerungsteils eingreift.

B. Die Riickenbandage so platzieren, dass das Polster im Riickenteil direkt auf der
Wirbelséule aufliegt.

C. Wie in Abschnitt 2 (Festziehen und Justieren) beschrieben festziehen und sichern.

5. KALTETHERAPIE

OPTIONAL: separat erhéltlicher Artikel.

A. Die Kéltepackung in die Tasche an der Riickseite der Riickenbandage stecken.
Die Kéltepackung muss hinter dem individuell anpassbaren steifen Teil und dem
Schaumstoffteil platziert werden.

1. COLOCACION

A. Despliegue totalmente la faja ortopédica y sitlela asegurandose de que el panel
posterior quede centrado y bajo en la espalda.

B. Superponga los extremos cdnicos de la faja de modo que la parte con ganchos de la
cinta quede adherida al lado opuesto lo mas cefiidamente posible.

C. Los extremos se pueden colocar en dngulo para adaptarse a la anatomia de cada
paciente.

2. AJUSTE Y REGULACION

A. Pase los pulgares por las pestafias de ajuste FormFit". Extienda las pestafias hacia
fuera, en sentido opuesto a la faja. El cordel izquierdo controla la compresién de la parte
inferior de la faja, mientras que el derecho controla la compresién de la parte superior.
No es necesario halar de la misma forma las dos pestafias de ajuste, sino que se las debe
extender segun la preferencia del paciente.

B. Una vez alcanzada la compresion deseada, cierre bien la faja presionando ambos
lados de la cinta de entre si.

3. PANEL ANTERIOR RiGIDO

A. Flexione el Panel Anterior Rigido (RAP) de manera que la placa cobertora central (con
elindicador de linea media) se desprenda. Retire la placa cobertora y la almohadilla de

espuma.

B. Localice la correa de lazo de 1.5” en el interior del lado izquierdo del QuickDraw PRO.
C. Sostenga el RAP tal como se muestra y pase el borde de la correa de lazo a través de
la ranura en forma de H que estd en el centro del RAP. Pase la correa por la ranura.

D. Vuelva a colocar el cobertor de pldstico en el centro del panel.

E. El panel del RAP debe deslizarse hasta la linea media del paciente.

4. PANEL DE EXTENSION

OPCIONAL: Accesorio de costo adicional.

A. Sittie el extremo con ganchos de la cinta de del QuikDraw PRO de modo que la
superficie total de la cinta quede adherida al extremo cuadrado del panel de extension.
B. Sitte la faja de modo que la almohadilla del panel posterior quede centrada sobre la
columna vertebral.

C. Ajistelay asegtrela como se indica en la seccion 2 (Ajuste y regulacién).

5. TERAPIA EN FRIO

OPCIONAL: Accesorio de costo adicional.

A. Coloque la compresa en frio en el bolsillo del panel posterior. La compresa se debe
colocar detrds del panel rigido personalizado y la almohadilla de espuma.

B. Doble y cierre la parte trasera.

1. POSIZIONAMENTO

A. Applicare il supporto completamente aperto assicurandosi che il pannello posteriore
sia centrato sulla porzione inferiore della schiena.

B. Sovrapporre le estremita affusolate del support in modo che la porzione rigida del
gancio afferri il lato opposto mantenendo il supporto il pitl aderente possibile.

C. Le estremita possono essere angolate per adattarsi a diverse conformazioni
anatomiche.

2. TENSIONARE E REGOLARE

A. Inserire ciascun pollice nelle linguette di estensione FormFit". Estendere all’infuori
le linguette allontanandole dal supporto. Il cordino tensionatore sinistro controlla la
compressione sulla porzione inferiore del supporto, mentre quello destro controlla la
compressione sulla porzione superiore del supporto. Le linguette di estensione non
devono necessariamente essere tirate in modo uguale, ma dovrebbero essere estese in
modo da adeguarsi alle preferenze del paziente.

B. Quando si ottiene la compressione desiderata, appoggiare il lato in gancio ruvido
delle linguette di estensione sul cappio morbido per fissarle.

3. PANNELLO ANTERIORE RIGIDO

A. Flettere il pannello anteriore rigido (PAR) in modo che la piastra di copertura centrale
(con I'indicatore della linea mediana) scatti via. Rimuovere la piastra di copertura e il
cuscinetto di schiuma.

B. Individuare la cinghia con occhiello da 1,5” all’interno del lato sinistro del QuickDraw PRO.
C. Tenere il PAR come mostrato e far passare il bordo della cinghia ad anello attraverso la
fessura a forma di H al centro del PAR. Tirare la cinghia attraverso la fessura.

D. Riposizionare la piastra di copertura in plastica al centro del pannello.

E. Il PAR deve essere fatto scorrere sulla linea mediana del paziente

4. PANNELLO DI ESTENSIONE

OPZIONALE: Articolo a costo supplementare.

A. Posizionare I'estremita in gancio ruvido del QuikDraw PRO in modo che I'intera
porzione in gancio morbido afferri I'estremita quadrata del pannello di estensione.

B. Posizionare il supporto in modo che il cuscinetto nel pannello posteriore sia centrato
sopra la colonna dorsale.

C. Adeguare il supporto al corpo e chiuderlo come illustrato nella sezione 2 (Tensionare
eregolare).

5. TERAPIA DEL FREDDO
OPZIONALE: Articolo a costo supplementare.
A. Inserire il sacchetto per la terapia del freddo nella tasca presente nel pannello

1. POSITIONNEMENT

A. Appliquez I'orthése totalement étirée en veillant a ce que le panneau dorsal soit bien
centré et positionné sur le bas du dos.

B. Rabattez les extrémités effilées de I'orthese en les faisant se chevaucher de maniére
a ce que le systeme de fermeture crochet maintienne le c6té opposé aussi étroitement
que possible.

C. Les extrémités peuvent étre inclinées en fonction des différentes anatomies.

2. SERRAGE ET REGLAGE

A. Introduisez vos pouces dans les tirants FormFit™. Tirez sur les tirants vers I'extérieur
en les éloignant de I'orthése. La cordelette gauche contréle la compression de la partie
inférieure de 'orthése, et la droite la compression de la partie supérieure de I'orthese.
Les tirants n’ont pas besoin d’étre déployés sur la méme longueur, mais uniquement
selon les préférences du patient.

B. Une fois la compression souhaitée obtenue, fixez la partie adhésive des tirants sur la
boucle pour les maintenir en place.

3. PANNEAU ANTERIEUR RIGIDE

A. Fléchissez le panneau antérieur rigide (RAP) de maniére a ce que la plaque de
recouvrement centrale (avec 'indicateur de ligne médiane) se détache. Retirez la plaque
de recouvrement et le coussinet en mousse.

B. Localisez la sangle a boucle de 1,5 po a I'intérieur du c6té gauche du QuickDraw PRO.
C.Tenez le panneau antérieur rigide comme indiqué et faites passer le bord de la sangle
aboucle dans la fente en forme de H au centre du panneau antérieur rigide. Tirez la
sangle a travers la fente.

D. Replacez la plaque de recouvrement en plastique au centre du panneau.

E. Le panneau ntérieur rigide doit étre glissé sur la ligne médiane du patient

4. PANNEAU PROLONGATEUR

EN OPTION: Article vendu séparément

A. Positionnez la partie adhesive crochet du QuikDraw PRO de maniére a ce qu’elle
s’accroche totalement sur I'extrémité carrée du panneau prolongateur.

B. Positionnez I'orthése de maniére a centrer le coussinet du panneau dorsal sur la
colonne vertébrale.

C. Adaptez et maintenez en place en suivant les instructions de la section 2 (Serrage et
Réglage).

5. CRYOTHERAPIE
EN OPTION: Article vendu séparément.
A. Insérez le cataplasme froid dans la poche du panneau dorsal. Ce cataplasme doit étre
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CONTRAINDICATIONS

Hypersensitivity or allergies to any of the materials from which the brace is made.
Swelling of the lymphatic tissue caused by circulatory disorders. Patients who are not
allowed to wear a brace according to medical instructions.

PRECAUTIONS

READ INSTRUCTIONS BEFORE USE. Proper training in the use of this device should
take place before it is applied. These directions are guidelines only and are not offered
as medical recommendations. If you suffer from a serious medical condition, we
strongly suggest that you consult with a licensed health care professional before using
this product. Proper fitting is required for this product to be effective. Under some
circumstances, this product may be prescribed by a physician. Please see the limited
warranty for further information.

CARE INSTRUCTIONS
Hand wash only at 30° C; Wash with mild detergent; Air dry; Do not use bleach or other
chemicals.

MATERIALS
Nylon, Polyester, HDPE, PVC, Polyurethane, UHMWPE.

NOT MADE WITH NATURAL RUBBER LATEX.

DISPOSAL
Product may be safely disposed in accordance with local laws.

REPORTING
Please report any serious incident involving the use of this device to both the Competent
Authority in your state and to the manufacturer (listed on this document).

LIMITED WARRANTY

Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618, warrants to the user who originally purchases this product
that it is free from defects in material and workmanship. The sole obligation of Aspen Medical Products,
LLCin the event of breach of warranty shall be to repair or replace the defective product or part(s).

Aspen Medical Products, LLC shall have no obligation under this limited warranty in the event:

(a) The product was not purchased from Aspen Medical Products, LLC or through its authorized channels
of distribution;

(b) The product is altered;

(c) Any parts not supplied by Aspen Medical Products, LLC are inserted into the product; or

(d) The product is not used in accordance with the Aspen Medical Products, LLC Instructions for Use.

THE FOREGOING IS THE SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY FOR FAILURE IN SERVICE OF, OR DEFECT IN, THE PRODUCT. ASPEN MEDICAL
PRODUCTS, LLC SHALL NOT BE LIABLE UNDER THIS OR ANY IMPLIED WARRANTY FOR ANY DIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES. THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING THE
WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE, AND ALL OBLIGATIONS OR LIABILITIES ON
THE PART OF ASPEN MEDICAL PRODUCTS FOR DAMAGES ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OF THE PRODUCTS,
WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED AND EXCLUDED BY ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC.

This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights which vary from location to
location.

Alisting of authorized distributors in your area is available upon request.

Postoperative Unterstiitzung, untrainierte Rumpfmuskulatur, Postlaminektomie-
Syndrom, chirurgisches Dekompressionsverfahren, nicht-chirurgische
Dekompressionsverfahren, degenerative Bandscheibenerkrankung,
Bandscheibenvorfall oder -hernie, unspezifische Riickenschmerzen, chronische
Riickenschmerzen, Behandlung von Knochenbriichen, Spondylose, Spinalstenose,
Bénderzerrungen / Muskelzerrungen, Spondylose (Osteoarthritis/degenerative
Gelenkerkrankung), Facettensyndrom, SI-Dysfunktion, Sakroiliitis, Radikulopathie,
Injektionen, Radiofrequenzablation, lumbale Multifidus-Muskelatrophie.

KONTRAINDIKATIONEN

Uberempfindlichkeit oder Allergien gegen die Materialien, aus denen die Stiitze
besteht. Anschwellen des Lymphgewebes hervorgerufen durch Blutkreislaufstérungen.
Patienten, die entsprechend den medizinischen Anweisungen keine Stiitze tragen
diirfen.

VORSICHTSMASSNAHMEN

LESEN SIE VOR DEM GEBRAUCH DIE ANWEISUNGEN. Die Anwendung dieses Gerats
sollte vor dem Einsatz angemessen geschult werden. Diese Anweisungen dienen

nur als Richtlinie und sind nicht als medizinische Empfehlungen zu verstehen. Wenn

Sie unter einer ernsten Krankheit leiden, empfehlen wir Ihnen, dass Sie einen
lizenzierten Gesundheitsexperten zu Rate ziehen, bevor Sie dieses Produkt verwenden.
Dieses Produkt muss richtig angelegt werden, um wirksam zu sein. Unter manchen
Bedingungen kann dieses Produkt von einem Arzt angeordnet werden. Bitte beachten
Sie die beschrankte Garantie fiir weitere Informationen.

PFLEGEHINWEISE
Nur von Hand waschen bei 30 °C; mit einem milden Reinigungsmittel waschen; an der
Luft trocknen; keine Bleiche oder sonstige Chemikalien verwenden.

MATERIALIEN
Nylon, Polyester, HDPE, PVC, Polyurethan, UHMWPE.

OHNE NATURKAUTSCHUKLATEX.

ENTSORGUNG
Das Produkt kann sicher entsprechend der drtlichen Gesetzgebung entsorgt werden.

MELDUNG

Bitte melden Sie alle schweren Zwischenfalle im Zusammenhang mit der Anwendung
dieser Vorrichtung der zusténdigen Behérde in Ihrem Staat und dem (in diesem
Dokument aufgelisteten) Hersteller.

BESCHRANKTE GARANTIE

Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618 garantiert dem Benutzer, der dieses Produkt urspriinglich
gekauft hat, dass es frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sein wird. Die einzige Verpflichtung von
Aspen Medical Products, LLC bei einer Garantieverletzung wird die Reparatur oder der Ersatz des defekten
Produktes oder des Teils/der Teile sein.

Aspen Medical Products, LLC wird unter dieser beschrankten Garantie keine Verpflichtung haben, wenn:
(a) das Produkt nicht bei Aspen Medical Products, LLC oder iiber seine autorisierten Vertriebskanale
erworben wurde;

(b) das Produkt verandert wurde;

(c) irgendwelche, nicht von Aspen Medical Products, LLC bereitgestellte Teile in das Produkt eingefiigt
werden, oder

(d) das Produkt nicht entsprechend der Gebrauchsanweisungen von Aspen Medical Products, LLC
verwendet wird.

DAS VORSTEHENDE IST DIE EINZIGE UND AUSSCHLIESSLICHE ABHILFE BEI EINEM AUSFALL ODER DEFEKT DES PRODUKTES.

ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC WIRD UNTER DIESER ODER EINER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE NICHT FUR JEGLICHE
INDIREKTEN, BESONDEREN, NEBEN- ODER FOLGESCHADEN HAFTBAR SEIN. DIESE GARANTIE ERSETZT ALLE ANDEREN GARANTIEN,
AUSDRUCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSLICH DIE GEWAHR DER MARKTGANGIGKEIT ODER EIGNUNG FUR EINEN
BESTIMMTEN ZWECK UND ALLE VERPFLICHTUNGEN ODER HAFTUNGEN SEITENS ASPEN MEDICAL PRODUCTS FUR SCHADEN, DIE
SICH AUS ODER IN VERBINDUNG MIT DER NUTZUNG DER PRODUKTE ERGEBEN, WELCHE HIERMIT VON ASPEN MEDICAL PRODUCTS,
LLC ABGELEHNT UND AUSGESCHLOSSEN WERDEN.

Diese Garantie gibt Ihnen konkrete Rechtsanspriiche und Sie konnten andere Rechte haben, die je nach
Standort variieren.

Eine Liste der autorisierten Lieferanten in Ihrer Gegend ist auf Anfrage verfiigbar.
Hinweis fiir Sehbehinderte und Blinde:

Das Produkt wird von Fachpersonal an den Patienten abgegeben und dieser wird in den
Gebrauch eingewiesen.

abultamiento del disco, dolor lumbar inespecifico, dolor lumbar crénico, manejo de
fracturas, espondilolisis, espondilolistesis, estenosis espinal, esguinces de ligamentos/
distensiones musculares, espondilosis (osteoartritis/enfermedad degenerativa de las
articulaciones), sindrome facetario, disfuncion Sl, sacroileitis, radiculopatfa, inyecciones,
ablacién por radiofrecuencia, atrofia del musculo multifido lumbar.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad o alergia a cualquiera de los materiales de fabricacién del soporte.
Inflamacion del tejido linfético causado por trastornos circulatorios. Pacientes que, de
acuerdo a instrucciones médicas, no estan autorizados a usar un soporte.

PRECAUCIONES

LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO. Se necesita una
capacitacion adecuada acerca del uso de este dispositivo antes de colocarlo. Estas
instrucciones son solo pautas y no se ofrecen como recomendaciones médicas. Si
padece una afeccién médica grave, le recomendamos muy especialmente que consulte
con un profesional de la salud con licencia antes de usar este producto. Se requiere un
ajuste adecuado para que este producto sea eficaz. En algunas circunstancias, este
producto puede ser recetado por un médico. Consulte la garantia limitada para obtener
mas informacion.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

Lave a mano solamente y a 30 °C. Lave con detergente suave. Deje secar al aire. No use
blanqueador ni otros productos quimicos.

MATERIALES

Nailon, poliéster, polietileno de alta densidad, PVC, poliuretano, polietileno de peso
molecular ultra alto.

NO ESTA HECHO CON LATEX DE GOMA NATURAL.

ELIMINACION
El producto se puede eliminar de forma segura de acuerdo a las normas locales.

INFORME
Informe de cualquier incidente grave relacionado con el uso de este dispositivo tanto a la

autoridad competente de su estado como al fabricante (mencionado en este documento).

GARANTIA LIMITADA

Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618, garantiza al comprador original y al usuario que este
producto estd libre de defectos de material y mano de obra. La dnica obligacién de Aspen Medical
Products, LLC en el caso de violacién de la garantia, serd la de reparar o reemplazar el producto o las
piezas con fallas.

Aspen Medical Products, LLC no tendrd obligacién alguna respecto de esta garantia limitada en los
siguientes casos:

(a) El producto no fue comprado a Aspen Medical Products, LLC ni a través de sus canales de distribucién
autorizados.

(b) El producto fue modificado.

(c) Cualquier repuesto no suministrado por Aspen Medical Products, LLC fue insertado en el producto.

(d) El producto no se utiliza de acuerdo con las Instrucciones de Uso de Aspen Medical Products, LLC.
ELPRESENTE CONSTITUYE EL RECURSO UNICO Y EXCLUSIVO POR INCUMPLIMIENTO DE SERVICIO O DEFECTO EN ELPRODUCTO.
ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC, NO TENDRA RESPONSABILIDAD ALGUNA CONFORME A ESTA GARANTIA O CUALQUIER GARANTIA
IMPLICITA POR DANOS DIRECTOS, ESPECIALES, ACCIDENTALES O EMERGENTES. ESTA GARANTIA SUSTITUYE ATODAS LAS DEMAS
GARANTIAS, EXPRESAS O IMPLICITAS, INCLUSO LA GARANTIA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPOSITO O

USO DETERMINADO, Y TODAS LAS OBLIGACIONES O RESPONSABILIDADES POR PARTE DE ASPEN MEDICAL PRODUCTS PORLOS
DAROS QUE SE DERIVEN O ESTEN RELACIONADOS CON EL USO DE LOS PRODUCTOS, QUE POR LA PRESENTE SON RECHAZADOS Y
EXCLUIDOS POR ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC.

La presente garantia le otorga derechos legales especificos que pueden variar segtin la ubicacién.

Una lista de distribuidores autorizados en su drea estd disponible a su pedido.

INDICAZIONI

Supporto postoperatorio, muscolatura del tronco decondizionata, sindrome post
laminectomia, procedure di decompressione chirurgica, procedure di decompressione
non chirurgiche, malattia degenerativa del disco, gonfiore o ernia del disco, dolore
lombare non specifico, dolore lombare cronico, gestione delle fratture, spondilolisi,
spondilolistesi, stenosi spinale, stiramenti dei legamenti/strati muscolari, spondilosi
(osteoartrosi/malattia degenerativa delle articolazioni), sindrome di Facet, disfunzione
dell’articolazione, sacroileite, radiculopatia, iniezioni, ablazione a radiofrequenza, atrofia
muscolare lombare multifido.

CONTROINDICAZIONI

Ipersensibilita o allergia ai materiali con i quali @ composto il tutore. Gonfiore del tessuto
linfatico causato da disturbi circolatori. Pazienti che non possono indossare un tutore
secondo le istruzioni mediche.

PRECAUZIONI

LEGGERE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO. Prima dell’applicazione di questo dispositivo
€ necessario effettuare una formazione adeguata sull’utilizzo. Queste indicazioni sono
solo linee guida e non sono offerte come raccomandazioni mediche. Se si soffre di una
grave condizione medica, si consiglia vivamente di consultare un professionista sanitario
autorizzato prima di utilizzare questo prodotto. Per I'efficacia di questo prodotto &
necessario una vestizione adeguata. In alcune circostanze, questo prodotto puo essere
prescritto da un medico. Per ulteriori informazioni consultare la garanzia limitata.

ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE
Lavare a mano solo a 30° C; lavare con un detergente delicato; asciugare all’aria; non
usare candeggina o altri prodotti chimici.

MATERIALI
Nylon, poliestere, polietilene ad alta densita, PVC, poliuretano, polietilene ad altissimo
peso molecolare.

NON REALIZZATO CON LATTICE DI GOMMA NATURALE.

SMALTIMENTO
Smaltire il prodotto in sicurezza ai sensi delle norme locali.

SEGNALAZIONI

Si prega di segnalare qualsiasi incidente grave che coinvolge I'utilizzo di questo
dispositivo sia all’autorita competente del tuo paese che al produttore (elencatiin questo
documento).

GARANZIA LIMITATA

Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618, garantisce all’utente che acquista originariamente questo
prodotto che e privo di difetti materiali e di lavorazione. L'unico obbligo di Aspen Medical Products, LLC in
caso di violazione della garanzia sara quello di riparare o sostituire il prodotto o le parti difettose.

Aspen Medical Products, LLC non avra alcun obbligo ai sensi della presente garanzia limitata nei seguenti
casi:

(a) Il prodotto non & stato acquistato da Aspen Medical Products, LLC o attraverso i suoi canali di
distribuzione autorizzati;

(b) Il prodotto e stato alterato;

(c) Sono state inserite nel prodotto parti non fornite da Aspen Medical Products, LLC; o

(d) Il prodotto non é utilizzato ai sensi delle istruzioni per I'uso fornite da Aspen Medical Products, LLC.
QUANTO SOPRA E L'UNICO ED ESCLUSIVO RIMEDIO PER IL MANCATO FUNZIONAMENTO O IL DIFETTO DEL PRODOTTO. ASPEN
MEDICAL PRODUCTS, LLC NON SARA RESPONSABILE IN BASE A QUESTA O A QUALSIAS| GARANZIA IMPLICITA PER DANNI DIRETTI,
SPECIALI, INCIDENTALI O CONSEQUENZIALI. LA PRESENTE GARANZIA SOSTITUISCE TUTTE LE ALTRE GARANZIE, ESPRESSE O
IMPLICITE, COMPRESA LA GARANZIA DI COMMERCIABILITA O IDONEITA PER UN PARTICOLARE SCOPO O USO, E TUTTI GLI OBBLIGH!
O RESPONSABILITA DA PARTE DI ASPEN MEDICAL PRODUCTS PER DANNI DERIVANTI DA O IN RELAZIONE ALL'USO DEI PRODOTTI,
CHE SONO QUI DECLINATE ED ESCLUSE DA ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC.

La presente garanzia conferisce all'utente diritti legali specifici e I'utente puo avere altri diritti che variano
da localita a localita.

Lelenco dei distributori autorizzati nella zona dell’'utente é disponibile su richiesta.

Soutien postopératoire, musculature du tronc manquant d’exercice, syndrome
post-laminectomie, procédures de décompression chirurgicales, procédures de
décompression non chirurgicales, discopathie dégénérative, disque bombé ou hernié,
lombalgie non spécifique, douleurs lombaires chroniques, gestion des fractures,
spondylolyse, spondylolisthésis, Sténose vertébrale, entorses ligamentaires /
musculaires, spondylose (arthrose / maladie articulaire dégénérative), syndrome des
facettes, dysfonction sacro-iliaque, sacro-iliite, radiculopathie, injections, ablation par
radiofréquence, atrophie du muscle multifidus lombaire.

CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité ou allergies a I'un des matériaux utilisé pour fabriquer I'appareil.
Gonflement du tissu lymphatique causé par des troubles circulatoires. Patients non
autorisés a porter une attelle pour raisons médicales.

PRECAUTIONS

LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION. Une formation appropriée a I'utilisation
de cet appareil doit avoir lieu avant son application. Ces instructions ne sont que des
lignes directrices et ne constituent pas des recommandations médicales. Sivous
souffrez d’un probleme médical grave, nous vous conseillons vivement de consulter

un professionnel de la santé agréé avant d’utiliser ce produit. Un réglage adéquat est
nécessaire pour que ce produit soit efficace. Dans certaines circonstances, ce produit
peut étre prescrit par un médecin. Veuillez consulter la garantie limitée pour de plus
amples informations.

INSTRUCTIONS D’ENTRETIEN
Laver a la main uniquement a 30 °C; Laver avec un détergent doux ; Sécher a I'air libre ;
Ne pas utiliser d’eau de Javel ou d’autres produits chimiques.

MATERIAUX
Nylon, Polyester, HDPE, PVC, Polyuréthane, UHMPE.

PAS FABRIQUE AVEC DU LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL.

TRAITEMENT POUR ELIMINATION
Le produit peut étre éliminé en toute sécurité conformément aux lois locales.

SIGNALEMENT

Veuillez signaler tout incident grave impliquant I'utilisation de ce dispositif a la fois a
I'autorité compétente de votre Etat et au fabricant (figurant dans la liste présente dans
ce document).

GARANTIE LIMITEE

Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618, garantit a I'utilisateur qui est I'acheteur d’origine de ce
produit qu'il est exempt de tout défaut de matériau et de fabrication. La seule obligation d’Aspen Medical
Products, LLC en cas de rupture de garantie est de réparer ou de remplacer le produit ou la (les) piece(s)
défectueuse(s).

Dans les cas suivants, Aspen Medical Products, LLC n’aura aucune obligation au titre de cette garantie
limitée :

(a) Le produit n’a pas été acheté aupres d’Aspen Medical Products, LLC ou via ses canaux de distribution
autorisés ;

(b) Le produit est modifié ;

(c) Toute piece non fournie par Aspen Medical Products, LLC a été insérée dans le produit ; ou

(d) Le produit n’est pas utilisé conformément au mode d’emploi d’Aspen Medical Products, LLC.

CE QUIPRECEDE EST LE SEUL ET UNIQUE RECOURS EN CAS DE DEFAUT DE SERVICE OU DE DEFECTUOSITE DU PRODUIT. ASPEN
MEDICAL PRODUCTS, LLC N'EST PAS RESPONSABLE, EN VERTU DE LA PRESENTE GARANTIE OU DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE, DE
TOUT DOMMAGE DIRECT, SPECIAL, ACCESSOIRE OU CONSECUTIF. LA PRESENTE GARANTIE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE,
EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS LA GARANTIE DE QUALITE MARCHANDE OU D'ADEQUATION A UN USAGE PARTICULIER, ET
TOUTES LES OBLIGATIONS OU RESPONSABILITES DE LA PART DE ASPEN MEDICAL PRODUCTS POUR LES DOMMAGES RESULTANT DE
OU LIES A L'UTILISATION DES PRODUITS, QUI SONT PAR LA PRESENTE DECLINES ET EXCLUS PAR ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez avoir d’autres droits qui varient
d’un endroit a l'autre.

Une liste des distributeurs autorisés dans votre région est disponible sur demande.

1. PLAATSEN

A. Breng de volledig uitgestrekte brace aan en zorg ervoor dat het achterpaneel centraal
en laag op de rug ligt.

B. Leg de taps toelopende uiteinden van de brace over elkaar zodat de haak de
tegenoverliggende zijde zo goed mogelijk vasthoudt.

C. De uiteinden kunnen worden verbogen om rekening te houden met verschillende
anatomietypen.

2. STRAKTREKKEN & VERSTELLEN

A. Schuif elke duim in de FormFit™ treklipjes. Strek de treklipjes naar buiten en weg van
de brace. Het linker trekkoord regelt de compressie op het onderste gedeelte van de
brace, terwijl het rechter trekkoord de compressie op het bovenste gedeelte van de
brace regelt. De treklipjes hoeven niet gelijkmatig te worden aangetrokken, maar dienen
te worden verlengd naar de voorkeur van de patiént.

B. Wanneer de gewenste compressie is bereikt, plaatst u de haakzijde van de treklipjes
naar beneden op de lus om deze vast te zetten.

3. VAST VOORPANEEL

A. Buig het vaste voorpaneel zodat de middelste afdekplaat (met de middellijnindicator)
losklikt. Verwijder de afdekplaat en het schuimkussen.

B. Zoek de 4cm band aan de binnenkant van de linkerkant van de QuickDraw PRO.

C. Houd het vaste voorpaneel vast zoals afgebeeld en haal de rand van de riem door de
H-vormige gleufin het midden van het stijf voorpaneel. Trek de riem door de gleuf.

D. Plaats de plastic afdekplaat terug in het midden van het paneel.

E. Het stijf voorpaneel moet naar de middellijn van de patiént worden geschoven

4. VERLENGINGSPANEEL

OPTIONEEL: Item met extra kosten.

A. Plaats het haakuiteinde van de QuikDraw PRO zo dat het hele haakgedeelte het
vierkante uiteinde van het verlengingspaneel vasthoudt.

B. Plaats de brace zo dat het kussen in het achterpaneel gecentreerd is over uw
ruggengraat.

C. Afstellen en bevestigen volgens de instructies in sectie 2 (Strak trekken & verstellen).

5. KOELTHERAPIE

OPTIONEEL: Item met extra kosten.

A. Plaats een koelpack in het achterzakje van het paneel. Het koelpack moet achter het
aanpasbare harde paneel en het schuimrubberen kussen worden geplaatst.

B. Vouw de achterkant om en sluit deze.

6. AANPASSINGSOPTIES

1. UMISTENI

A. PIné natazenou vzpéru umistéte a zkontrolujte, zda je zadni panel vycentrovén a
umistén ve spodnf ¢asti zad.

B. Prekryjte zlizené konce vzpéry tak, aby materidl suchého zipu co nejtésnéji sevrel
protikus na opacné strané.

C. Konce mohou byt naklonény tak, aby vyhovovaly riiznym anatomiim.

2. UTAZENI A SERIZENI

A. Do poutek FormFit™ zasurite palec. Vysunte poutka ven a pry¢ od vzpéry. Leva
stahovaci $nlirka fidi stazeni ve spodni ¢asti ortézy, zatimco prava stahovaci $nira fidi
stazeni v horni Cdsti ortézy. Zatahovaci poutka nemusi byt tazena rovnomérné, ale méla
by se rozsifovat podle preferenci pacienta.

B. Kdyz je dosazeno pozadovaného stlaceni, polozte poutka suchym zipem dol{i na
protikus, abyste je zajistili.

3. PEVNY PREDN{ PANEL

A. Tuhy pfedni panel (RAP) ohnéte tak, aby se stfedni kryci deska (s ukazatelem stfedové
Cdry) uvolnila. Odstrate kryci desku a pénovou podlozku.

B. Vyhledejte 3,8 cm Siroky popruh smycky na vnitini strané levé strany QuickDraw PRO.
C. RAP drzte tak, jak je zndzornéno a okraj popruhu smycky protdhnéte otvorem ve tvaru
H, ktery se nachazi uprostred RAP. Popruh proviéknéte skrz otvor.

D. Plastovou kryci desku vratte zpét do stiedu panelu.

E. Panel RAP musi byt na pacientovi vycentrovan na stfedové Care.

4. ROZSIROVAC| PANEL

VOLITELNE: Polozka za pfiplatek.

A. Umistéte konec se suchym zipem QuikDraw PRO tak, aby cela ¢ast suchého zipu
uchopila ¢tvercovy konec rozsifovaciho panelu.

B. Umistéte vzpéru tak, aby byla vycpavka v zadnim panelu vycentrovédna pres vasi pater.
C. Nasad'te a zajistéte podle pokyn( v ¢dsti 2 (Utdhnout a sefidit).

5. TERAPIE CHLADEM

VOLITELNE: Polozka za priplatek.

A. Studeny balicek vlozte do kapsy na zadnim panelu. Studeny bali¢ek musi byt umistén
za pfizplsobitelnym tuhym panelem a pénovou podlozkou.

B. Zadni ¢ast pieloZte a zaviete.

6. MOZNOSTI UPRAV

Tento produkt mize byt podstatné upraven osobou s odbornymi znalostmi. Dalsf
informace najdete na strance www.aspenmp.com/education/product-modifications.

Dit product mag substantieel worden gewijzigd door iemand met ervaring. Ga voor meer TABULKA VELIKOSTI
informatie naar www.aspenmp.com/education/product-modifications. Velikost Obvod
MAATSCHEMA VELMI MALE 21— 27 palct 53-68cm
Maat Omtrek MALE 26— 32 palcli 66-81cm
EXTRAKLEIN 21-27inch 53-68cm STREDNI 31-37 palci 79-94cm
KLEIN 26 -32inch 66 —81cm VELKE 36 - 42 palcii 91-107cm
MIDDELGROOT 31-37inch 79-94cm VELMI VELKE 4147 palci 104-119cm
GROOT 36 —42inch 91-107 cm EXTRA VELKE 46 — 57 palcl 117 -145cm
EXTRA GROOT 41-4Tinch 104 -19 cm ZAMYSLENE POUZITI
EXTRA EXTRA GROOT 46— 57 inch 117 =145 cm Zajistit omezeni pohybu a stabilitu bederné-kiizové patefe.
INDIKACE

BEOOGD GEBRUIK
Om te zorgen voor bewegingsbeperking en stabiliteit van de lumbale-sacrale
wervelkolom.

INDICATIES

Postoperatieve ondersteuning, aandoeningen van de rompmusculatuur, post-
laminectomiesyndroom, chirurgische decompressieprocedures, niet-chirurgische
decompressieprocedures, degeneratieve schijfziekte, hernia’s, niet-specifieke lage
rugpijn, Chronische lage rugpijn, Fractuurmanagement, Spondylolyse, Spondylolisthese,
Spinale stenose, Ligamentverstuikingen / Spierstuikingen, Spondylose (Osteoartritis/
Degeneratieve Gewrichtsziekte), Facetsyndroom, Sl-disfunctie, Sacroiliitis,
Radiculopathie, Injecties, Radiofrequentie Ablatie, Lumbale Meervoudige Spier Atrofie.

CONTRA-INDICATIES

Overgevoeligheid of allergieén voor een van de materialen waarvan de brace is
gemaakt. Zwelling van het lymfeweefsel ten gevolge van doorbloedingsstoornissen.
Patiénten die geen brace mogen dragen volgens medische instructies.

VOORZORGSMAATREGELEN

LEES DE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK. Oefening in het gebruik van dit instrument dient
plaats te vinden voordat het wordt toegepast. Deze aanwijzingen zijn slechts richtlijnen
en worden niet als medische adviezen verstrekt. Als u lijdt aan een ernstige medische
aandoening, raden wij u ten zeerste aan om een erkende zorgverlener te raadplegen
alvorens dit product te gebruiken. De juiste afstelling is nodig voor de effectiviteit van dit
product. Onder bepaalde omstandigheden kan dit product worden voorgeschreven door
een arts. Zie de beperkte garantie voor meer informatie.

VERZORGING
Alleen met de hand wassen op 30° C; Was met een mild wasmiddel; Aan de lucht drogen;
Gebruik geen bleekmiddel of andere chemicalién.

MATERIALEN
Nylon, Polyester, HDPE, PVC, Polyurethaan, UHMWPE.

NIET GEMAAKT MET NATUURLIJKE RUBBER LATEX.

AFVALVERWIJDERING
Product mag veilig worden verwijderd volgens de lokale wetgeving.

MELDINGEN
Venligst rapportér enhver alvorlig haendelse, der involverer brugen af denne enhed til
bade den kompetente myndighed i din stat og til producenten (angivet i dette dokument).

BEPERKTE GARANTIE

Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618, garandeert de gebruiker die dit originele product koopt dat
het geen materiaal- en fabricagefouten bevat. Het is de volledige verplichting van Aspen Medical Products,
LLC om in geval van een tekortkoming in de garantie het defecte product of onderdeel(en) te repareren

of te vervangen.

Aspen Medical Products, LLC heeft geen enkele verplichting onder deze beperkte garantie in het geval:
(a) Het product niet gekocht is bij Aspen Medical Products, LLC of via de geautoriseerde distributiekanalen;
(b) Het product aangepast wordt;

(c) Onderdelen in het product worden geplaatst die niet door Aspen Medical Products, LLC worden
geleverd; of

(d) Het product niet wordt gebruikt in overeenstemming met de gebruiksvoorschriften van Aspen Medical
Products, LLC.

HET VOORGAANDE IS DE ENIGE EN EXCLUSIEVE OPLOSSING VOOR HET NIET FUNCTIONEREN VAN OF DEFECT AAN HET PRODUCT.
ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC IS NIET AANSPRAKELIJK OP GROND VAN DEZE OF ENIGE IMPLICIETE GARANTIE VOOR DIRECTE,
BIJZONDERE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE. DEZE GARANTIE VERVANGT ALLE ANDERE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET,
MET INBEGRIP VAN DE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF GEBRUIK, EN ALLE
VERPLICHTINGEN OF AANSPRAKELIJKHEID VAN ASPEN MEDICAL PRODUCTS VOOR SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND
HOUDT MET HET GEBRUIK VAN DE PRODUCTEN, DIE HIERBI) WORDEN AFGEWEZEN EN UITGESLOTEN DOOR ASPEN MEDICAL
PRODUCTS, LLC.

Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten en u kunt andere rechten hebben die per locatie
verschillen.

U kunt een lijst van geautoriseerde distributeurs bij u in de buurt opvragen.

Pooperacni podpora, ochablé svalstvo trupu, post laminektomicky syndrom, chirurgické
dekompresni procedury, nechirurgické dekompresni procedury, degenerativni
onemocnéni ploténky, Vypukla nebo herniovand ploténka, nespecificka bolest dolni ¢asti
zad, chronickd bolest dolni ¢asti zad, Ié¢ba zlomenin, spondylolyza, spondylolistéza,
stendza patefe, podvrtnuti vazi/natrzeni svalil, spondyléza (osteoartréza/degenerativni
onemocnéni kloubi), Facetiiv syndrom, SI dysfunkce, sakroiliitida, radikulopatie, injekce,
radiofrekvenéni ablace, svalova atrofie bederniho multifidu.

KONTRAINDIKACE

Precitlivélost nebo alergie na néktery z materidld, z kterych je podpéra vyrobena. Otok
lymfatické tkané zplsobeny poruchami obéhu. Pacienti, ktefi nesmi nosit ortézu na
zakladé Iékafskych pokynd.

BEZPECNOSTNI OPATREN{

PRED POUZITIM SI PRECTETE POKYNY. Pfed pouzitim tohoto zafizeni je tieba zajistit
fadné proskolent. Tyto pokyny jsou pouze pokyny a nejsou nabizeny jako |ékarska
doporuceni. Pokud trpite vaznym zdravotnim stavem, dlirazné doporucujeme, abyste se
pred pouZzitim tohoto produktu poradili s kvalifikovanym zdravotnickym pracovnikem.
Aby byl tento produkt tcinny, je nutné jeho spravné nastaveni. Za urcitych okolnosti
muze tento produkt predepsat Iékaf. Dalsi informace naleznete v omezené zdruce.

POKYNY K PECI
Rucni prani pouze pfi 30°C; Vyperte v jemném pracim prostfedku; Suste na vzduchu;
Nepouzivejte bélidlo ani jiné chemické latky.

MATERIALY
Nylon, polyester, HDPE, PVC, polyuretan, UHMWPE.

NENi VYROBENO Z LATEXU Z PRIRODNiHO KAUCUKU.

LIKVIDACE
Produkt mize byt bezpecné zlikvidovdn v souladu s mistnimi zakony.

PODAVANi ZPRAV
Veskeré zévazné nehody tykajici se pouzivani tohoto zafizeni oznamte jak pfislusnému
organu ve vasem stétu, tak vyrobci (uvedenému v tomto dokumentu).

OMEZENA ZARUKA

Spolecnost Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618 zarucuje uzivateli, ktery pivodné zakoupil tento
produkt, Ze neobsahuje vady na materialu a zpracovani. Vyhradni povinnosti spolecnosti Aspen Medical
Products, LLC v pfipadé poruseni zaruky je provést opravu nebo vyménu vadného produktu nebo jeho
st (¢asti).

Spolecnost Aspen Medical Products, LLC nebude mit podle této omezené zaruky zédnou povinnost v
pfipadé, ze:

(a) Produkt nebyl zakoupen od spole¢nosti Aspen Medical Products, LLC nebo prostrednictvim
autorizovanych distribu¢nich kandld;

(b) Produkt je pozménén;

(c) Do produktu jsou vlozeny jakékoli soucdsti, které nedodava spolecnost Aspen Medical Products, LLC;
nebo

(d) Produkt se nepouziva v souladu s pokyny k pouziti spolecnosti Aspen Medical Products, LLC.

VYSE UVEDENE JE JEDINYM A VYLUCNYM PROSTREDKEM NAPRAVY V PRIPADE PORUCHY NEBO ZAVADY PRODUKTU. SPOLECNOST
ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC NENESE ODPOVEDNOST PODLE TETO ANI PODLE PREDPOKLADANE ZARUKY ZA JAKEKOLI

PRIME, ZVLASTNI, NAHODNE NEBO NASLEDNE SKODY. TATO ZARUKA NAHRAZUJE VSECHNY OSTATNI ZARUKY, VYSLOVNE NEBO
PREDPOKLADANE, VCETNE ZARUKY PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRETNI UCEL NEBO POUZITI, A VESKERE ZAVAZKY
NEBO ZAVAZKY ZE STRANY ZDRAVOTNICKYCH PRODUKTU SPOLECNOSTI ASPEN A ZA SKODY VZNIKLE V DUSLEDKU NEBO V
SOUVISLOSTIS POUZIVANIM PRODUKTU, KTERE JSOU TIMTO SPOLECNOSTI ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC ODMITNUTY A
VYLOUCENY.

Tato zdruka vdm dava konkrétni zakonnd prava a mizete mit dalsi prava, kterd se lisi od mista k mistu.

Seznam autorizovanych distributor ve vasi oblasti je k dispozici na vyzadani.
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1. PLACERING 1. TOMOGETHZH 1. PLASSERING 1. USTAWIENIE 1. SIJOITTELU 1. PLACERING 1. HANTOXXEHUE 1. COLOCACAO 1.8

A. Pafer den fuldt strakte sele, og serg for, at bagpanelet er centreret og lavt bagpa. A Ecpupuéots TOV EVIEAWG avoIxTo vapBnka kat BeBaiwdeite 6L o mow eONO eival A. Pafar den fullt strukkede stotten og serg for at bakpaten er sentrert og lav pa ryggen. A. Natozyc catkowicie rozciggniety stabilizator, upewniajac sie, ze panel tylny jest A. Kiinnitd taysin venytetty tuki varmistaen, etté takapaneeli on keskelld ja matalalla A. Applicera det helt utstrackta stodet och se till att bakpanelen &r centrerad och Iag pa A.TTonHOCTbIO packpoiiTe 6aHAaX M PACMONOXMTE TaK, YUTOObI 3aAHSAS NaHe b A. Aplique a cinta ortopédica totalmente esticada, de forma que o painel traseiro fique A. Fjﬁﬁ%ﬁ{ﬂiﬂjﬁ’]ﬁ , BERESIRERHUTTE.

B. Kryds enderne af bgjlen, sa krogmaterialet griber den modsatte sidelokke sa stramt KEVTPAPIOPEVO Kal xuun)\a otV AT, B. Overlapp de koniske endene av stgtten slik at kroken griper motsatt side sa stramt wysrodkowany i lezy nisko na plecach. seldssa. ryggen. HaxoAnNach No LEeHTPY B HUXHEl YacT NO3BOHOYHMKA. centralizado e na parte inferior das costas. B. B HES, 618 %@}ﬁ-m)ﬁ—_{gggi@;u&%_

som muligt.
C. Ender kan veere vinklede for at rumme forskellige anatomier.

2.STRAM & JUSTER

A. Seet hver tommelfinger ind i traekfligene. Forlaeng tappene ud og vaek fra bgjlen. Den
venstre styresnor styrer kompressionen pa den nederste del af bojlen, mens den hgjre
snor styrer kompressionen pa den gverste del af bgjlen. Traekfligene skal ikke traekkes
ens, men skal straekke sig til patientens preaeference.

B. Nar den gnskede kompression er opnaet, skal du placere krogsiden af traekfligene ned
pa lokken for at sikre.

3. STIVT ANTERIORPANEL

A. Boj det stive Anterior Panel (RAP), sa den midterste deekplade (med
midterlinjeindikatoren) klikker af. Fjern deekpladen og skumpladen.

B. Find 1,5 "lgkkestroppen pa indersiden af den venstre side af QuickDraw PRO.

C. Hold RAP som vist, og for kanten af lokkeremmen gennem H-formen i midten af RAP.
Traek stroppen gennem abningen.

D. Seet nu plastdeekslet tilbage i midten af panelet.

E. RAP-panelet skal glides til midterlinjen pa patienten

4. UDVIDELSESPANEL

VALGFRIT: Ekstra omkostningspost.

A.Placer krogenden af QuikDraw PRO, sé hele krogdelen griber fat i den firkantede ende
af forleengelsespanelet.

B. Placer bgjlen, sa puden i bagpanelet er centreret over din rygselje.

C. Monter og fastger som beskrevet i afsnit 2 (Stram og juster).

5. KOLD TERAPI

VALGFRIT: Ekstra omkostningspost.

A. Indset en kold pakke i bagpanellommen. Den kolde pakke skal placeres bag det
tilpassede stive panel og skumpuden.

B. Fold over og luk bagpa.

6. £NDRINGSMULIGHEDER
Dette produkt kan sendres af en person med ekspertise. Du kan finde flere oplysninger
pa www.aspenmp.com/education/product-modifications.

STORRELSE GUIDE
Starrelse Omkreds
X-SMALL 21- 27 tommer 53-68cm
SMALL 26— 32 tommer 66-81cm
MEDIUM 31- 37 tommer 79-94cm
LARGE 36— 42 tommer 91-107 cm
X-LARGE 41— 47 tommer 104-19cm
XX-LARGE 46— 57 tommer 117 -145 cm
ANVENDELSESFORMAL
For at give bevaegelsesbegraensning og stabilitet i leendehvirvelsgjlen.
INDIKATIONER

Postoperativ support, Dekonditioneret trunk muskulatur, Post laminektomi syndrom,
Kirurgisk dekompression, Ikke-kirurgisk dekompression stenose, ligamentforstuvninger
/ muskelstammer, spondylose (slidgigt / degenerativ ledsygdom), facetsyndrom,
Sl-dysfunktion, sacroiliitis, radikulopati, injektioner, radiofrekvensabulation, lumbal
multifidus muskelatrofi.

KONTRAINDIKATIONER

Overfglsomhed eller allergi over for de materialer, bgjlen er fremstillet af. Heevelse i
lymfevaevet forarsaget af kredslgbssygdomme. Patienter, der ikke har tilladelse til at
beere en bojle i henhold til medicinske instruktioner.

FORHOLDSREGLER

DISSE INSTRUKTIONER SKAL LZASES F@R BRUG. Korrekt treening i brug af denne enhed
skal finde sted, inden den anvendes. Disse anvisninger er kun retningslinjer og skal ikke
bruges som medicinske anbefalinger. Hvis du lider af en alvorlig medicinsk tilstand,

er det kraftigt anbefalet at du konsulterer en autoriseret sundhedsperson, inden du
bruger dette produkt. En korrekt montering er kreeve for at dette produkt skal veere
effektivt. Under nogle omsteendigheder kan dette produkt ordineres af en laege. Se den
begraensede garanti for yderligere information.

PLEJEINSTRUKTIONER
Héndvask kun ved 30 ° C; Vask med en mild rengeringsmiddel; Luftterring; Brug ikke
blegemiddel eller andre kemikalier.

MATERIALER
Nylon, Polyester, HDPE, PVC, Polyurethane, UHMWPE.

DER ER INTET NATURGUMMILATEX | ENHEDEN.

BORTSKAFFELSE
Produktet skal bortskaffes sikkert i overensstemmelse med lokale love.

RAPPORTERING
Meld elk ernstig incident met betrekking tot het gebruik van dit instrument aan zowel de
Bevoegde Autoriteit in uw staat als de fabrikant (op dit document vermeld).

BEGRANSET GARANTI

Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618, giver garanti over for brugeren, der oprindeligt kaber dette
produkt, at det er fri for mangler i materiale og udforelse. Den eneste forpligtelse Aspen Medical Products,
LLC har i tilfaelde af misli af garantien er reparation eller iftning af det eller de defekte
produkter eller dele.

Aspen Medicinal firmaer, LLC er ikke forpligtet til i henhold til denne begraensede garanti i tilfeelde af:

(a) Produktet er ikke kobt fra Aspen Medical Products, LLC eller gennem en af de autoriserede
distributionskanaler;

(b) Produktet er blevet aendret;

(c) Alle dele, der er sat i produktet og ikke er leveret af Aspen Medical Products, LLCt; eller

(d) Produktet anvendes ikke i overensstemmelse med Aspen Medical Products, LLC brugsvejledning.

DET FOREGAENDE ER DEN ENESTE OG EKSKLUSIVE RETSMIDDEL FOR FEJL | SERVICE AF, ELLER OM DER ER DEFEKTER | PRODUKTET.
ASPEN MEDICINSKE PRODUKTER, LLC HAR IKKE ANSVARET UNDER DENNE ELLER UNDERFORSTAENDE GARANTI FOR ALLE DIREKTE,
SPECIALE, TILF/ELDIGE ELLER FOLGENDE SKADER. DENNE GARANTI ER | FORBINDELSE MED ALLE ANDRE GARANTIER, UDTRYKKET
ELLER UNDERFORSTAET, INKLUSIVT GARANTIEN FOR SALGSBARHED ELLER EGNETHED TIL ET SARLIGT FORMAL ELLER BRUG,

OG ALLE FORPLIGTELSER ELLER ANSVAR PA DEN DEL AF ASPEN LAGEMIDLER, DER BRUGES | FORBINDELSE MED L/EGEMIDLER,
ANVENDELSE AF PRODUKTERNE, DER ER FRISKRIVET OG UDELUKKET AF ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC.

Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder, og eventuelle andre rettigheder, dette kan variere
fra sted til sted.

En liste over autoriserede distributerer i dit omrade er tilgeengelig efter anmodning.

B. TOMOBETAOTE TIG AKPEG TOL VAPBNKA TTOL OTEVEGOLV £T0L WOTE TO AYKIOTPO Vel
oTEPEDVETAL 0TNV avTiBeTN AEUPA 000 TTO oPIKTA yiveTal.

C. OLAKPEG UTOPOLY VA KAUTITOVTAL YIa VA TTPOCAPUOOTEL AVAAoya HE TIC SLIAPOPETIKES
avartopiec.

2. IOI=TE & MPOZAPMOZITE

A. Mepdote Tov kaBe avtixelpa ota Saytulisia FormFit™. Mpoekteivete Ta daytuAisia
TIPOG Ta £§W HaKPLA ammd Tov vapBnka. To aplotepo Kop&ovL TpaBAyRaTog eEAEYXEL TV
OULUMTIEDN TOL KATW HEPOLG TOL VAPONKA, EVL) TO BEEL KOPEOVL TpaBRypaTOq EAEYXEL TNV
OLUMIEDN TOL MAVW PEPOLE TOL VAPBNKa. Ta SayTulisia Sev xpetdletal va Tpadnytouy
LOOHEPWG, AAAA UITopoLY va eMeKTaBoV pe BAan TV MPOTIHNGN TOL A0BEVOLG.
B.‘Otav £xete meTOXEL TNV EMBULUNTH CLUMTIEDT, AKOLHITAGTE TNV TAEUPA TOL AYKIGTPOU
TV ayTUABLWY EMAVW 6ToV BPOXO YL va Ta ao@aAoETE.

3. AYZKAMITO EMMPOZOI0 ®YANO

A. Avyiote 1o Abokapmto Epmp6aBio ®OANo (RAP) £T6LTIOU TO KEVTPIKO KAADUUA (LE
TOV SEIKTN HEONG YPAUMAG) Va arokoANBel. AQaip£oTe To KAALUUA Kal TO paEAapakt
ano appoAEE.

B. Evtomiote To Aoupi Bpoxou 4 £K. 0T ECWTEPIKG TNG APLOTEPNC TAELPAG TOL
QuickDraw PRO.

C. Kpatrote 1o RAP 6mwg gpaivetal Kat eL0AYETE TNV GKpr 1oL Aouplol Bpoxou peoa
otnv oxopn oxnpatog H oto kévipo tou RAP. Tpapngte to Aovpi va mepacel péoa amo
my oxLopn.

D. EmavatonoBeTioTe 10 MAACTIKO KAANVHUA 0TO KEVTPO TOL GUAAOL.

E. To UANo RAP Ba mipemet va oupBel PEXPLTO KEVTPO TOL A0BEVOLG.

4. ®YANO MPOEKTAZHE

MPOAIPETIKO: Mpoidv mov XpewveTal EMIAEOV.

A. TomoBETHOTE TNV AKPN TOL AYKITPOL ToL QuikDraw PRO £161 TOL OAO TO TUAKA TOL
AYKIOTPOL Va TIAVETAL 6TAV TETPAYWVN AKPN TOL GUANOL TTPOEKTACNG.

B. TomoBe1roTe Tov vApBnka £T01 10U T0 HAEIAapakt aTo miow GUANO va gival
KEVTPAPIOPEVO EMTAVW OTNV onovéuAlKr’] 0ag oTAN.

C. Epapuoote kat acpahiote cOPQwVa We i 08nyieg oty evotnta 2 (ZpiEte &
Mpoocappdote).

5. WYXPH ©EPATEIA

MPOAIPETIKO: Mpoi6v mov XpewveTat eMIAEov.

A. EloGyeTe 10 KpLO TIAKETO HEOA 0TV BAKN TOL TTiow GUAAOL. To KpLO TTakETo Ba
TpEnELva TomoBetnBel Mow armé 10 MPOTAPHOGIHO AKAUTTO GUANO KAl TO HaEIAApAKL.
B. Ao Kat KAEIOTE TO oW PEPOG,.

6. EMIAOTEZ TPOMOMOIHZHZ

To npotov auvto unopet va tporonotn8ei og peyaro ado armo KAToLo ATOO HE
epmelpia. Ma meplocoTEPEG MANPOPOPIES, EMOKEPOE(TE To www.aspenmp.com/
education/product-modifications.

OAHIOZ AIANOTHZ METE©OYZ

Méye00o¢ NMeppépeia
X-MIKPO 21-27wt. 53 -68 ek.
MIKPO 26-32wvt. 66 — 81¢k.
MEZAIO 31-37wt 79 -94 ex.
METAAO 36-42wt. 91-107 k.
X-METAAO 41-47 w1 104 - 119 ex.
XX-MEFAAO 46 - 57 t. 17 - 145 ex.

MPOBAEMOMENH XPHEH

0 nsploplouoq NG KIVNONG Kat 1) 6TaBePOTOINGN TWV THNHATWY 00QUIKNG HOIPAG-LEPOY
00700 TG OTOVEUAIKNAG GTAANG.

ENAEIZEIZ

METeyXELPNTIKN LTTOOTAPIEN, Muqu atpopia Koppov, Zuvépouo peta- I'qu)\smopnc,
Xelpoupylkeg Sladikaaieg armooupmieong, Mn xslpoupvlkr—:c Sladikaaieg amoouprieong,
EKLpu}\lcthq 5L0KOTIABELT, ALOYKWUEVOG Sluxoc 1 KAAn pecodiokov, Acageg AAyog
uéong, Xpovio u)\voc uéonc, Awayeipion katayparog, TmovéuAdAvon, TrmovéuAoNioBnon,
IMOVEUAIKR 0TEVWON, AlGOTPEUHA GLVEEGHOU / MUK BAGo, ovEUAwGN
(OoteoapBpitda/EkpuANIOTIKA apBpitida), ZOvEpopo uYoamopuGLaKWY apBpuoEWY,
Avchetovpyia lspo)\ayovmo apBpwoEWC, IspoAuvovttlSu PiZonadelag, Evsostc,
KatdAvon pe xprion pasloouyvotitwy, Atpoeia 0o@uikol moAvoxI800¢ HuoG.

ANTENAEIZEIZ

Yrepevaiodnoia i alepyieg og kdmolo amo ta uAika amé ta omola eival priaypévog

0 vapBnkag. 0idnpa 1ov AUHPATIKOU LETOV TTPOKANODHEVO ATTO KUKAOPOPIKES
Slatapay£g. AoBEVEIG TTOL SEV TOUG EMTPENETAL VA GOPOLY VAPBNKA COUPWVA HE
LATPIKEG 08NYIEG.

MPODYAASEIZ

AIABAXTE TIZ OAHTIEX MPIN THN XPHIH. ©a mpéneL va mponyeitat owoth ekmaisevon
OTNV PO AUTHAG TG CLOKELNG TTPW TNV XPAON TNG. Ot 0dnyleg auTég amotehody
KATELBLVTAPLEG YPAUUES HOVO KAl BEV TTPOCPEPOVTAL WG LATPIKEG GUOTACELG. Edv
TIAOXETE QMO KAMOLA GOPAPH LATPLKN KATAGTAOH, Ba TIPEMEL VA GUUBOVAEVTEITE KATTOLOV
kataAAnho emayysApatia 6Tov Xwpo TNG LYELAG TPLY XPNOILOTIOCETE QUTO TO TIPOTOV.
Ma va givat anoteAeopatiké To MPoidv autod Ba MPEMeL va epappooTel cwotd. e
0PIOPEVEG TTIEPITTWGELS, TO TIPOTOV aLTO prmopel va cuvtayoypagiBsl amd ylatpo. Acite
TNV MEPLOPLOPEVN EYYONON Yl MEPETAlpw MANPOPOPIEC.

OAHTFIEZ ZYNTHPHZHZ
MAOGIUO e TO XEPL HOVO 0TOLE 30° C. MAEVETE JE (IO KABAPLOTIKO. ITEYVWOTE OTOV
agpa. Mnv kavete xpnon xAwpiou f AAAWV XNHIKWV.

YAIKA
Naihov, Molveotépag, HDPE, PVC, MoAvoupedavn, UHMWPE.

AEN EINAI ®TIATMENO ME AATE= ANO ®YZIKO KAOYTZOYK.

ANOPPIWH
To TpOToV prmopel va anoppieBel e AoPANELL COPPWVA KE TOUG TOTIKOVG KAVOVIOHOUG.

MAPOXH ZTOIXEION

Ava@épeTe 0moL08ATIOTE 0OBAPO TTEPIOTATIKO OXETIKO PE TNV XPION TNG CUOKELNG AUTAG
OTNV appodLa apxn TG XWPAg oag Kal 0TOV KATAOKELATTH (AvaypageTal aTo mapov
£YYPaQo).

MEPIOPIZMENH EFTYHEH

H Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618, eyyudtat ipog Tov XpRaTn mou £XEL KAVEL TNV ApxIKR
ayopd Tov TAPOVTOG MPOIOVTOG WG BEV EXEL EAATTWHATA 0TA LAIKA KAL TNV TTOLOTNTA KATAOKELNG. H pévn
vroxpéwon tng Aspen Medical Products, LLC otnv mepintwan tng un 0pBng eyyonong 8a eivai n emaokevn
] N QVTIKATAGTAON TOU EAATTWHATIKOL TTPOIOVTOG f} HEPOUG(-V) TOL.

H Aspen Medical Products, LLC 8gv pépet kapia uToxp£won cORPWVA e TV TTapodoa MEPLOPLOKEVN
eyydnon otV mepimtwon mou:

(a) To mpoidv Sev £xet ayopaotel and v Aspen Medical Products, LLC /) péow Twv e50001060TNHEVWY
NG TPOUNBELTIKGV 08 (V.

(B) To mpoi6Y £XEL LTTOOTEL HETATPOTIES,

(v) EEaptripata mov Sev ta £xet mpopnBedoet n Aspen Medical Products, LLC éxouv evowpatwdel oto
mpoidy, i

(6) To mpoidv Sev xet xpnotpomonBel cOppwva pe Tig 08nyieg Xprong g Aspen Medical Products, LLC.
TAMPOANAGEPENTA AMIOTEAOYN THN MONH KAI ATOKAEISTIKH AMIOZHMIOSH STHN SYNTHPHEH, H EAATTOMA, TOY
MPOIONTOS. H ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC AEN GEPEI EYOYNH EYMOONA ME THN [TAPOYSA H THN OMOIA YNIOAHAOYMENH
EMTYHEH [1A OMOIESAHMOTE AMESES, EIAIKES, SYNEMATOMENES, H SYNEMAKOAOY®ES BAABES. H MIAPOYIA ETTYHIH IEXYEI

3E SYNAYASMO ME TIZ OMOIES AAAES ETTYHSEIS, PHTES H YIOAHAOYMENEZ, 5YMNEPIAAMBANOMENHE THE ETTYHIHE
EMIMOPIKOTHTAZ H KATAAAHAOTHTAS 1IPOS KATIOIO EYTKEKPIMENO SKOTIOH XPHEH, KAI ME OAES TIE YTIOXPEQSEIS H EYOYNES
THE ASPEN ZE O,TI ADOPA TA IATPIKA POIONTA THE 1A BAABES 110Y MPOKYMTOYN ATO'H E EXESH ME THN XPHEH TON
MPOIONTON, FIOY AIA TOY TAPONTOS EZAIPOYNTAI ATIO TA IATPIKA IPOIONTA THE ASPEN, LLC.

Hnapoboa eyydnon oag mpooQEPEL GUYKEKPIUEVA VORIKA SIKALWHATA KAt EVEEXETAL va EXETE AAAa
Swawwpata mov slagépouy avahoya pe Ty Tomodeaia.

Katahoyog eE0001060TNEVWY TPOUNBELTWY OTNV TTEPLOXT 0AG Eival SIABEGIHOG KATOTIV ATHRATOG.

som mulig.
C. Endene kan veere vinklede for & ta hoyde for ulike anatomier.

2.STRAMTIL OG JUSTER

A. Skyv hver tommel inn i FormFit"-dratappene. Strekk ut tappene og bort fra stetten.
Den venstre lopestrengen kontrollerer kompresjonen pa den nedre delen av stotten,
mens den hoyre lopestrengen kontrollerer kompresjonen pa den gvre delen av stotten.
Dratappene ma ikke dras likt, men bor strekke seg til pasientens preferanse.

B. Nar onsket kompresjon er oppnadd, berer kroksiden av ned pa lokken for & sikre.

3. RIGID ANTERIOR PANEL

A. Fleks det rigide anteriore panelet (RAP) slik at den midtre dekkplaten (med
midtlinjeindikator) smekker av. Fjern dekkplate og skumpute.

B. Finn 1,5” lokkestroppen pa innsiden av venstre side av QuickDraw PRO.

C. hold RAP som vist og mat kanten av lokkestroppen gjennom h-formsporet midt pa
RAP. Trekk stroppen gjennom sporet.

D. Skift ut plastdekkplaten i midten av panelet.

E. RAP-panelet bor skyves til midtlinjen pa pasienten

4. FORLENGELSESPANEL

VALGFRITT: Ekstra kostnadselement.

A. Posisjoner krokenden av QuikDraw PRO slik at hele krokdelen griper den rettvinklede
enden av forlengelsespanelet.

B. Posisjoner stotten slik at puten i bakpanelet er sentrert pa ryggraden din.

C. Monter og sikre som angitt i avsnitt 2 (Stram til og juster).

5. KULDETERAPI

VALGFRITT: Ekstra kostnadselement.

A. Settinn kald pakning i bakpanellommen. Den kalde pakningen ber plasseres bak det
tilpassbare rigide panelet og skumputen.

B. Fold over, og lukk baksiden.

6. MODIFISERINGSALTERNATIVER
Dette produktet kan modifiseres av en person med ekspertise. For mer informasjon,
besgk www.aspenmp.com/education/product-modifications.

TILPASSINGSVEILEDNING
Starrelse Omkrets
EKSTRALITEN 21- 27 Tommer 53-68cm
LITEN 26— 32 Tommer 66 —81cm
MEDIUM 31-37 Tommer 79-94cm
STOR 36— 42 Tommer 91-107 cm
EKSTRASTOR 41— 47 Tommer 104-19cm
EKSTRA EKSTRA STOR 46— 57 Tommer 117 - 145 cm
TILTENKT BRUK
For a gi bevegelsesrestriksjon og stabilitet i korsryggraden.
INDIKASJONER

Postoperativ stotte, avbetinget stammemuskulatur, post laminektomi syndrom,
kirurgiske dekompresjonsprosedyrer, ikke-kirirugiske dekompresjonsprosedyrer,
degenerativ skivesykdom, bulende eller brokkskive, ikke-spesifikk lumbago, kronisk
lumbago, frakturhandtering, spondylolyse, spondylolistese, stenosis spinalis,
bandforstuinger/muskelforstuinger, spodnylose (osteoartritt/degenerativ leddsykdom),
facet syndom, Sl-dysfunksjon, sakroilitt, radikulopati, injeksjoner, radiofrekvensablasjon,
lumbar multifidus muskelatrofi.

KONTRAINDIKASJONER

Hypersensitivitet eller allergier mot noen av materialene som stotten lages av. Hevelse
av lymfevevet forarsaket av kretslopslidelser. Pasienter som ikke har lov til & bruke en
stotte i henhold til medisinske instruksjoner.

FORHOLDSREGLER

LES INSTRUKSJONER F@R BRUK. Passende oppleering i bruken av denne enheten ber
finne sted for den tas i bruk. Disse retningslinjene er kun veiledende og tilbys ikke som
medisinske anbefalinger. Hvis du lider av en alvorlig medisinsk tilstand, anbefaler vi
sterkt at du konsulterer lisensiert helsepersonell for du bruker dette produktet. Riktig
passform kreves for at dette produktet skal vaere effektivt. Under visse omstendigheter,
kan dette produktet foreskrives av en lege. Se begrenset garanti for mer informasjon.

PLEIEINSTRUKSJONER
Héndvask kun ved 30 °C; Vask med mildt rengjeringsmiddel; Lufttark; lkke bruk
blekemiddel eller andre kjemikalier.

MATERIALER
Nylon, polyester, HDPE, PVC, polyuretan, UHMWPE.

IKKE LAGET MED NATURLIG GUMMILATEKS.

AVHENDING
Produktet kan trygt avhendes i samsvar med lokale lover.

RAPPORTERING
Rapporter alvorlige hendelser som invplverer bruk av denne enheten til bade kompetent
myndighet i din stat og til produsenten (oppfert i dette dokumentet).

BEGRENSET GARANTI

Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618, garanterer il brukeren som opprinnelig kjsper dette
produktet at det er fritt for mangler i materiale og utforelse. Den eneste forpliktelsen til Aspen Medical
Products, LLC i tilfelle brudd pa garantien skal veere & garantere eller skifte ut det defekte produktet eller
delen(e).

Aspen Medical Products, LLC skal ikke ha noen forpliktelse under denne begrensede garantien dersom:
(a) Produktet ikke ble kjopt fra Aspen Medical Products, LLC eller gjennom dets autoriserte
distribusjonskanaler;

(b) Produktet er endret;

(c) Deler som ikke leveres av Aspen Medical Products, LLC er satt inn i produktet; eller

(d) Produktet ikke brukes i samsvar med bruksanvisningen til Aspen Medical Products LLC.

DET FOREGAENDE ER DET ENESTE 0G EKSKLUSIVE RETTSMIDLET FOR SVIKT | SERVICE AV, ELLER MANGEL PA, PRODUKTET.
ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC SKAL IKKE V/ERE ANSVARLIG UNDER DENNE ELLER NOEN IMPLISERT GARANTI FOR NOEN
DIREKTE, SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER FOLGESKADER. DENNE GARANTIEN ERSTATTER ALLE ANDRE GARANTIER, UTTRYKT ELLER
IMPLISERT, INKLUDERT GARANTI OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET SPESIFIKT FORMAL ELLER SPESIFIKK BRUK, OG ALLE
FORPLIKTELSER ELLER ANSVAR FRA ASPEN MEDICAL PRODUCTS FOR SKADER SOM OPPSTAR FRA ELLER | FORBINDELSE MED
BRUKEN AV PRODUKTENE, SOM HERVED FRASKRIVES OG EKSKLUDERES AV ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC.

Denne garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter og du kan ha andre rettigheter som varierer fra
sted til sted.

Enliste over autoriserte distributerer i ditt omrade er tilgjengelig ved foresporsel.

B. Korice stabilizatora powinny sie na siebie naktadac tak, aby czes¢ rzepa z haczykami
zaczepita si¢ o przeciwlegta strone tak mocno, jak to mozliwe.

C. Koricowki moga by¢ ustawione pod katem, zeby zapewnic¢ dostosowanie produktu do
zréznicowanej budowy ciata pacjentow.

2.DOCIAGANIE | REGULACJA

A. Wsunac kciuki do zaktadek FormFit™. Odciagnac zaktadki od stabilizatora. Lewa tasma
Sciggajaca kontroluje zacisk na dolnej czesci stabilizatora, a prawa kontroluje zacisk
gornej czesci. Zaktadek nie trzeba $ciggac rowno i nalezy je wyregulowac zgodnie z
preferencjami pacjenta.

B. Po osiagnieciu zadanego Scisniecia zapiac rzepy zaktadek, zaczepiajac czesc z
haczykami o czes¢ z petelkami w celu zamocowania.

3.SZTYWNY PANEL PRZEDNI

A. Odchyli¢ sztywny panel przedni (RAP) tak, aby Srodkowa ptyta ostonowa (ze
wskaznikiem linii Srodkowej) zatrzasneta sie. Nalezy zdjac ptyte ostonowa i piankowa
podktadke.

B. Umiesci¢ pasek o szerokosci 1,5 cala z petla po wewnetrznej stronie lewej czesci
QuickDraw PRO.

C. Przytrzymac RAP jak pokazano na rysunku i przetozy¢ krawedz paska z petla przez
otwor w ksztatcie litery H na Srodku RAP. Przeciggnac pasek przez otwdr.

D. Ponownie natozyc plastikowa ptyte ostonowa na srodek panelu.

E. Panel RAP nalezy przesunac do linii Srodkowej ciata pacjenta

4. PANEL DODATKOWY

OPCJONALNIE: Produkt dodatkowo ptatny.

A. Ustawic koricowke haka QuikDraw PRO tak, aby cata cze$¢ haka uchwycita
kwadratowy koniec panelu dodatkowego.

B. Umiescic stabilizator tak, aby podktadka w tylnym panelu byta wysrodkowana nad
kregostupem.

C. Dopasowac i zabezpieczyc zgodnie ze wskazéwkami podanymi w punkcie 2
(Docigganie i regulacja).

5. LECZENIE ZIMNEM

OPCJONALNIE: Produkt dodatkowo ptatny.

A. Wtozy¢ zimny oktad do kieszeni na tylnym panelu. Zimny oktad nalezy umiescic za
panelem usztywniajacym i podktadka z pianki.

B. Laita limitt&din tuen paat, jotta koukun materiaali tarttuu vastakkaiseen sivusilmukkaan
mahdollisimman tiukasti.
C. Paatteet voidaan laittaa kulmaan, jotta ne sopivat erilaisiin anatomioihin.

2. KIRISTA & SAADA

A. Laita molemmat peukalot FormFit™ -wi iin. Laajenna k itd ulospain
ja poispdin tuesta. Vasen kiristysnaru saataa suspensiota tuen alaosasta, kun taas oikea
kiristysnauha saataa suspensiota tuen yldosasta. Kielekkeitd ei tarvitse vetaa tasaisesti,
mutta niiden tulisi olla potilaan mieltymysten mukaan.

B. Kun haluttu kompressio on saavutettu, kosketa vetokielekkeiden koukun puolta alas
silmukkaan kiinnittamista varten.

3. JAYKKA ETUPANEELI

A. Taivuta jaykkda etupaneelia (RAP) siten, ettd keskimmainen peitelevy (keskiviivan
osoittimella) napsahtaa irti. Poista peitelevy ja vaahtomuovipehmuste.

B. Etsi 1,5 tuuman silmukkahihna QuickDraw PRO:n vasemman puolen sisapuolelta.

C. Pida RAP:t& osoitetulla tavalla ja sydta silmukan reuna H:n muotoisen aukon I&pi RAP:n
keskelld. Veda hihna aukon lapi.

D. Vaihda muovinen peitelevy paneelin keskelle.

E. RAP-paneeli tulisi liu’uttaa potilaan keskikohtaan

4. LAAJENNUSPANEELI

VAPAAEHTOINEN: Lisdkustannusosa

A. Sijoita QuikDraw PRO:n koukkupéa siten, ettd koko koukkuosa tarttuu
laajennuspaneelin nelion paahan.

B. Sijoita tuki siten, ettd takapaneelin pehmuste on keskitetty selkdrangan yli.
C.Sijoita ja kiinnitd luvun 2 (Kirista & s&&dd) ohjeiden mukaan.

5. KYLMATERAPIA

VAPAAEHTOINEN: Lisdkustannusosa.

A. Aseta kylmapakkaus takapaneelin taskuun. Kylmapakkaus tulee sijoittaa muokattavan
jaykén paneelin ja vaahtomuovityynyn taakse.

B. Taita kahtia ja sulje selka.

6. MUKAUTTAMISVAIHTOEHDOT
Asiantunteva henkil6 voi mukauttaa téta tuotetta huomattavasti. Lisatietoja varten
vieraile osoitteessa www.aspenmp.com/education/product-modifications.

B. Overlappa de avsmalnande dndarna pa stodet sé att kroken griper i motsatt sida s&
tatt som mojligt.
C. Andar kan vara vinklade for att passa olika anatomier.

2. DRA AT OCH JUSTERA

A. Skjutin varje tumme i FormFit" -dragflikar. Forlang flikarna ut och bort fran stodet.
Den vénstra dragstrdngen styr kompressionen pé den undre delen av stodet, medan
den hdgra dragstrangen styr kompressionen pa den 6vre delen av stdet. Dragflikarna
behdver inte dras lika, utan bor stracka sig ut efter patientens 6nskemal.

B. Nar nskad komprimering uppnas, tryck pa krokens sida pa dragflikarna ner pa 6glan
for att sékra.

3.STYV FRAMRE PANEL

A. Boj den styva framre panelen (RAP) s& att téckplattan (med mittlinjeindikator) lossnar.
Ta bort tackplattan och skumdynan.

B. Lokalisera 1,5” 6gleremmen pa insidan av den vanstra sidan av QuickDraw PRO.

C. Hall RAP sasom visas och mata kanten pa 6gleremmen genom det H-formade sparet i
mitten av RAP. Dra remmen genom sparet.

D. Sétt tillbaka plasttackplattan i mitten av panelen.

E. RAP-panelen ska skjutas till mittlinjen pa patienten

4. FORLANGNINGSPANEL

VALFRI: Extra kostnadsartikel.

A. Placera krokanden pa QuikDraw PRO sd att hela krokdelen griper fyrkantiga anden av
forlangningspanelen.

B. Placera stodet sd att dynan i bakpanelen &r centrerad dver ryggraden.

C. Montera och sé&kra enligt instruktionerna i avsnitt 2 (Dra at och justera).

5. KYLBEHANDLING

VALFRI: Extra kostnadsartikel.

A. Séttikylforpackningen i bakpanelens ficka. Kylforpackningen ska placeras bakom den
anpassningsbara styva panelen och skumdynan.

B. Vik 6ver och sténg baksidan.

6. ANDRINGSALTERNATIV
Denna produkt kan modifieras vdsentligt av en person med expertis. Fér mer
information, bes6k www.aspenmp.com/education/product-modifications.

B. Wtozy¢ i zamknac tyt. MITOITUSOPAS STORLEKSGUIDE
6. MOZ”WOSC_' MODYFrlKAC". § o Koko Ympérysmitta Storlek Omkrets
Ten produkt moze zostac zasadniczo zmodyfikowany przez osobe posiadajaca = " -
odpowiednia wiedze w tym zakresie. Wigcej informacji mozna znalez¢ na stronie www. ERITTAIN PIENI 21-27in 53-68cm XSMALL 21-27in 53-68cm
aspenmp.com/education/product-modifications. PIENI 26-32in 66 —81cm SMALL 26-32in 66 —81cm
PRZEWODNIK PO DOBIERANIU ROZMIARU KESKIKOKOINEN 31-37in 79-94cm MEDIUM 31-37in 79-94cm
Rozmiar Obwéd SUURI 36-42in 91-107 cm LARGE 36-42in 91-107 cm
XS 21-27in 53-68 cm ERITTAIN SUURI H-47in 104-19 cm X-LARGE 41-47in 104 -19 cm
S 26-32in 66-81cm EKSTRASUURI 46-57in 117 - 145 cm XX-LARGE 46 -57in 17145 cm
M 31-37in 79-94 cm KAYTTOTARKOITUS AVSEDD ANVANDNING
L 36-421n 91-107 cm Lanneranka-sakraaliselkdrangan liikerajoituksen ja vakauden tarjoamiseksi. For att ge rorelsebegransning och stabilitet av lumbal-sakral ryggrad.
XL 41-47in 104-119 cm INDIKAATIOT INDIKATIONER
— Leikkauksen jalkeinen tuki, rappeutunut rungon lihaksisto, Laminoektomian jalkeinen Postoperativt stdd, dekonditionerad stammuskulatur, post laminektomisyndrom,
XXL 46-57 ini 117-145 cm oireyhtymd, Kirurgiset dekompressiomenettelyt, Ei-kirurgiset dekompressiomenettelyt, kirurgiska dekompressionsprocedurer, icke-kirurgiska dekompressionsprocedurer,
PRZEZNACZENIE Rappeuttava vélilevysairaus, Vélilevyn pullistuma tai tyrd, Epédspesifinen alaselkékipu, degenerativ disksjukdom, svullen eller diskbrack, ospecifik lindryggssmarta,

Stuzy do ograniczenia ruchu i zapewnienia stabilnosci kregostupa na odcinku
ledZwiowo-krzyzowym.

ZALECENIA

Wsparcie pooperacyjne, ostabienie migsni tutowia, zespét po laminektomii,
chirurgiczne zabiegi dekompresyjne, niechirurgiczne zabiegi dekompresyjne, choroba
zwyrodnieniowa krazkéw miedzykregowych, wybrzuszenie lub przepuklina krazka,
swoisty bol dolnej czesci plecéw, przewlekte béle dolnej czesci plecéw, postepowanie
w przypadku ztaman, zmiany zwyrodnieniowe kregostupa, kregozmyk, zwezenie kanatu
kregowego, nadwyrezenie wigzadet / migsni, spondyloza (osteoartroza / choroba
zwyrodnieniowa stawow), zwyrodnienie stawdéw miedzywyrostkowych, choroby
uktadu migsniowo-szkieletowe, zapalenie stawdw krzyzowo-biodrowych (sacroiliitis),
radikulopatia, zastrzyki, ablacja przezskdrna, atrofia miesnia wielodzielnego w odcinku
ledZwiowym.

PRZECIWWSKAZANIA

Nadwrazliwos¢ lub alergia na ktérykolwiek z materiatow, uzytych do produkcji kotnierza.
Obrzek tkanki limfatycznej spowodowany zaburzeniami krazenia. U pacjentow, ktorym
lekarz zabronit noszenia kotnierza ortopedycznego.

S$SRODKI OSTROZNOSCI

PRZED UZYCIEM PRZECZYTAJ ULOTKE. Przed rozpoczeciem stosowania wyrobu u
pacjentdw nalezy przejs¢ odpowiednie szkolenie z zakresu jego obstugi. Niniejsze
instrukcje to jedynie wskazowki i nie nalezy ich traktowac jak zalecenia od lekarza.
Jesli pacjent cierpi na powazna chorobe, zdecydowanie zalecamy, aby przed uzyciem
tego produktu skonsultowac sig z uprawnionym pracownikiem stuzby zdrowia. Aby
ten produkt byt skuteczny, konieczne jest jego wtasciwe dopasowanie. W pewnych
okolicznosciach produkt ten moze zostac przepisany przez lekarza. Wiecej informacji
mozna znalez¢ w ograniczonej gwarancji.

INSTRUKCJE KONSERWACJI
Pra¢ wytgcznie recznie w temperaturze 30°C; Stosowac delikatne srodki piorace; Suszy¢
na powietrzu; Nie stosowac wybielacza ani innych srodkow chemicznych.

MATERIALY
Nylon, poliester, HDPE, PCW, poliuretan, dyneema.

NIE WYKONANO Z NATURALNEGO LATEKSU.

UTYLIZACJA
Produkt moze by¢ bezpiecznie utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami.

ZGLOSZENIA

Prosimy o zgtaszanie wszelkich powaznych incydentow zwigzanych z uzytkowaniem tego
urzgdzenia zaréwno wtasciwym wtadzom stanowym, jak i producentowi (wymienionemu
w niniejszym dokumencie).

OGRANICZONA GWARANCJA

Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618, gwarantuje uzytkownikowi, ktéry zakupit oryginalny
produkt, Ze jest on wolny od wad materiatowych i produkcyjnych. Jedynym obowiazkiem firmy Aspen
Medical Products, LLC w przypadku naruszenia gwarancji jest naprawa lub wymiana wadliwego produktu
lub jego czesci.

Firma Aspen Medical Products, LLC nie ma zadnych zobowigzar w ramach niniejszej ograniczonej
gwarancji w przypadku, gdy:

(a) Produkt nie zostat zakupiony w firmie Aspen Medical Products, LLC ani poprzez autoryzowane kanaty
dystrybucji;

(b) Produkt zostat zmodyfikowany;

(c) Do produktu wmontowano elementy, ktdre nie zostaty dostarczone przez Aspen Medical Products, LLC
lub

(d) Produkt nie jest stosowany zgodnie z instrukcjami uzytkowania firmy Aspen Medical Products, LLC.
POWYZSZE JEST JEDYNYM | WYLACZNYM SRODKIEM ZARADCZYM W PRZYPADKU NIEPRAWIDLOWEGO DZIALANIALUB WADY
PRODUKTU. ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOSCI W RAMACH NINIEJSZE ) LUB DOROZUMIANE
GWARANCJI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOSREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE SZKODY. NINIEJSZA GWARANCJA
ZASTEPUJE WSZELKIE INNE GWARANCJE, WYRAZONE LUB DOROZUMIANE, W TYM GWARANCJE PRZYDATNOSCI HANDLOWE
LUB PRZYDATNOSCI DO OKRESLONEGO CELU LUB ZASTOSOWANIA, ORAZ WSZELKIE OBOWIAZKI LUB ZOBOWIAZANIA ZE STRONY
ASPEN MEDICAL PRODUCTS ZA SZKODY WYNIKAJACE Z UZYTKOWANIA LUB ZWIAZANE Z UZYTKOWANIEM PRODUKTOW, KTORE
ZOSTAJA NINIEJSZYM WYLACZONE PRZEZ ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC.

Niniejsza gwarancja przyznaje nabywcy okreslone prawa. Moga tez istnie¢ inne prawa, ktdre réznia sie w
zaleznosci od lokalizacji.

Lista autoryzowanych dystrybutorow z okolicy jest dostepna na zadanie.

Krooninen alaselkékipu, Murtumien hallinta, Spondylolyysi, Spondylolisteesi, Selkdranka
ahtauma, nivelrevahdykset / lihasrevedhdyks pondyloosi (nivelrikko/rappeuttava
nivelsairaus), fasettioireyhtyma, Sl-toimintah , sakroiliitti, radikulopatia, injektiot,
radiotaajuinen ablaatio, lannerangan Multifidus-lihasten atrofia.

KONTRAINDIKAATIOT

Yliherkkyys tai allergiat mille tahansa materiaalille, josta tuki on valmistettu.
Verenkierron héirididen aiheuttama |mukudoksen turvotus. Potilaat, jotka eivét saa
kayttaa tukia laaketi 1li k

ohjeiden i
VAROTOIMENPITEET
LUE OHJEET ENNEN KAYTTOA. Tamén laitteen kayton harjoittelun tulisi tapahtua
asianmukaisesti ennen laitteen asetusta. Nama ohjeet ovat vain viitteellisid, eika niita
tarjota lddketieteellisind suosituksina. Jos karsit vakavasta sairaudesta, suosittelemme,
ettd otat yhteyttd valtuutettuun terveydenhuollon ammattilaiseen ennen témén tuotteen
kayttoa. Oikea sovitus vaaditaan tuotteen tehokkuuden takaamiseksi. Joissakin
olosuhteissa ldakari voi madrata tamdn tuotteen. Katso lisdtietoja rajoitetusta takuusta.

HOITO-OHJEET
Kasinpesu vain 30° C; pesu miedolla pesuaineella; iimakuivaus; ld kdytd valkaisuainetta
tai muita kemikaaleja.

MATERIAALIT
Nylon, polyesteri, HDPE, PVC, polyuretaani, UHMWPE.

EI'VALMISTETTU LUONNONKUMILATEKSISTA.

HAVITTAMINEN
Tuote voidaan havittaa turvallisesti paikallisten lakien mukaisesti.

RAPORTOINTI
llmoita tdman laitteen kayttoon liittyvistd vakavista tapahtumista seka osavaltiosi
toimivaltaiselle viranomaiselle etté valmistajalle (lueteltu téssa asiakirjassa).

RAJOITETTU TAKUU

Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618, takaa kayttdjalle, joka alun perin ostaa taman tuotteen,
ettei siind ole materiaali- tai valmistusvirheita. Aspen Medical Products, LLC:n ainoa velvollisuus takuun
rikkomisen yhteydessa on korjata tai vaihtaa viallinen tuote tai osa(t).

Aspen Medical Products, LLC:Ild ei ole téman rajoitetun takuun mukaisia velvoitteita, jos:

(a) Tuotetta ei ostettu Aspen Medical Products, LLC:Ité tai sen valtuuttamien jakelukanavien kautta;
(b) Tuotetta on muunnettu;

(c) Mika tahansa osa, joita Aspen Medical Products, LLC ei ole toimittanut, liitetdan ; tai

kronisk smérta i landryggen, frakturbehandling, spondylolys, spondylolistesis, spinal
stenos, Ligament stukningar/muskelstrackning, spondylosis (artros/degenerative
ledsjukdom), facet syndrom, Sl dysfunktion, sacroiliitis, radikulopati, injektioner,
radiofrekvensablation, lumbar multifidus muskelatrofi.

KONTRAINDIKATIONER

Overkanslighet eller allergier mot ndgot av de material som ortopediska anordningen &r
tillverkat av. Svullnad av lymfatisk vévnad orsakad av cirkulationsstérningar. Patienter
som inte far anvdnda en ortopedisk anordning enligt medicinska instruktioner.

FORSIKTIGHETSATGARDER

LAS INSTRUKTIONER FORE ANVANDNING. Korrekt utbildning i anvéndningen av denna
enhet bér dga rum innan den tilldmpas. Dessa anvisningar dr endast riktlinjer och erbjuds
inte som medicinska rekommendationer. Om du lider av ett allvarligt medicinskt tillstand
rekommenderar vi starkt att du radgér med en legitimerad sjukvardspersonal innan du
anvander produkten. Korrekt montering krévs for att denna produkt ska vara effektiv.
Under vissa omstandigheter kan den hér produkten ordineras av en ldkare. Se den
begrdnsade garantin for ytterligare information.

SKOTSELRAD
Handtvatt endast vid 30° C; Tvatta med milt rengringsmedel; Lufttorka; Anvénd inte
blekmedel eller andra kemikalier.

MATERIAL
Nylon, polyester, HDPE, PVC, polyuretan, UHMWPE.

INTE TILLVERKAD MED NATURGUMMILATEX.

BORTSKAFFANDE
Produkten kan kasseras pd ett sdkert sétt i enlighet med lokala lagar.

RAPPORTERING

Vanligen rapportera alla allvarliga hdndelser som ror anvandningen av denna enhet till
bade den behériga myndigheten i ditt land och till tillverkaren (listad i detta dokument).
BEGRANSAD GARANTI

Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618, garanterar anvandaren som ursprungligen koper denna
produkt att den &r fri fran defekter i material och utférande. Aspen Medical Products, LLC: s enda
skyldighet i handelse av garantibrott &r att reparera eller erstta den defekta produkten eller delarna.

Aspen Medical Products, LLC har ingen skyldighet enligt denna begransade garanti i handelse:
(a) Produkten képtes inte fran Aspen Medical Products, LLC eller genom dess auktoriserade

(d) Tuotetta ei kdyteta Aspen Medical Products, LLC:n Kayttdohjeiden mukaisesti.

EDELTAVA ON AINOA JA YKSINOMAINEN KORVAUSVAATIMUS PUUTTEESEEN TAI VIRHEESEEN TUOTTEEN PALVELUSSA TAl
TUOTTEESSA. ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC EI OLE VASTUUSSA TAKUUN TAI IMPLISIITTISEN TAKUUN MISTAAN SUORISTA,
ERITYISISTA, TAPAHTUMISTA TAI SITA SEURANNEISTA VAHINGOISTA. TAMA TAKUU KOSKEE KAIKKIA MUITA TAKUITA, ILMOITETTUJA
TAIIMPLISIITTISIA, MUKAAN LUKIEN TAKUU MYYNTIKELPOISUUDESTA TAI SOVELTUVUUDESTA ERITYISEEN TARKOITUKSEEN TAI
KAYTTOON, JA KAIKKI ASPEN-LAAKEVALMISTEIDEN VELVOLLISUUDET TAI VASTUUT VAHINGOILLE, JOTKA JOHTUVAT TUOTTEIDEN
KAYTOSTA TAI LITTYVAT TUOTTEIDEN KAYTTOON, MISTA ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC TAMAN JALKEEN SANOUTUU IRTI JA
SULKEE POIS.

Tama takuu antaa sinulle tiettyja laillisia oikeuksia, ja sinulla voi olla muita oikeuksia, jotka vaihtelevat
alueittain.

Luettelo alueellasi on pyy

distri
(b) Produkten har andrats

(c) Eventuella delar som inte levererats av Aspen Medical Products, LLC satts in i produkten; eller

(d) Produktens bruksanvisning anvands inte i enlighet med Aspen Medical Products, LLC.

FOREGAENDE AR DET ENDA OCH EXKLUSIVA ATGARDEN FOR FEL | TJANSTEN AV ELLER FEL | PRODUKTEN. ASPEN MEDICAL
PRODUCTS, LLC FAR INTE ANSVARAS UNDER DENNA ELLER UNDERFORSTADD GARANTI FOR EVENTUELLA DIREKTA, SPECIELLA,
TILLFALLIGA ELLER FOLJDSKADOR. DENNA GARANTI ERSATTER ALLA OVRIGA GARANTIER, UTTRYCKTA ELLER UNDERFORSTADDA,
INKLUSIVE GARANTIN FOR SALJBARHET ELLER LAMPLIGHET FOR ETT SARSKILT SYFTE ELLER ANVANDNING, OCH ALLA
FORPLIKTELSER ELLER ANSVAR FRAN ASPEN MEDICAL PRODUCTS SIDA FOR SKADOR SOM UPPSTAR ELLER | FORBINDELSE MED
ANVANDNINGEN AV PRODUKTERNA, VILKA HARMED AVVISAS OCH EXKLUDERAS AV ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC.

Denna garanti ger dig specifika juridiska rattigheter och du kan ha andra réttigheter som varierar fran
plats till plats.

En lista Gver auktoriserade distributérer i ditt omrade &r tillgénglig pa begéran.

B. CoeauHuTe 3aKpyrNeHHbIe KOHLbI GaHAaxa BHaXeCT, 4To6bl OHM HAAEXHO
3auKCMpOBanUCh.

C. KOHleI moryT 6bITb PacnonoxeHbl NOA YrioM, B COOTBETCTBMU C aHAaTOMUYECKUMU
0COBEHHOCTAMM NaLMEeHTa.

2. 3ATATMBAHUE U PETY/IMPOBKA

A. BcrtaBbTe 60nblune nanblipl B pukcatopbl FormFit™. MoTtaHuTe 3a dukcatopsl, 4To6bI
BbITIHYTb MX U3 6aHAaxa. JIeBblil LULHYPOK KOHTPONMPYET CXaThe B HIXKHEN YacTn
6aHna>Ka, a I'IpaEb\VI -B BerHeV] yactu. mMKCaTOpr He Heo6s13aTeNbHO BbITATMBaTh
O0AVHAKOBO, 3T0 3aBUCUT OT NOXENaHW NauneHTa.

B. O6ecneuus HYXHOe CkaTue, CABUHbTE (DMKCGTOpr BHU3 1 3aKpenute ux ¢ NOMOLLbIO
nuny4yek.

3. )KECTKAS NMEPEAHAS NAHE/Tb

A. Cornute XEeCTKYI0 NepefHIoL0 nNaHe b Tak, Y1006bI UeHTpanbHas nnactuHa (C
MHAVKATOPOM CPeaHeit IMHUK) oTAenUNack. CHUMUTE NAACTUHY U MOPOOHOBYIO
noAyLWwKy.

B. PasmecTute 4 cM netnio BHYTpM € NeBoit ctopoHbl QuickDraw PRO.

C. YpepxuBas XeCTKyto NaHeNb, Kak NOKa3aHo Ha PUCYHKe, NPOoJeHbTe Kpaii netan
yepe3 H-o6pa3Hyio npopesb B ee LieHTpe. [TpogeHbTe peMellok Yepes npopesb.

D. YctaHoBMTE NNaCTUKOBYIO NaHeNb Ha MeCTo.

E. )KeCTKle naHesnb HeOGXOIJVIMO CABUHYTH TaK, 4yT06bl OHA COOTBETCTBOBANA cpeu,Heﬁ
NIMHWW NauneHTa.

4. PACLLUMPUTE/IbHAS NAHE/Tb

AOMNONHUTE/NIbHO: 310T 3n1€MEHT NPOAAaeTCs OTAENBHO.

A. Pacnonoxute 3auen QuikDraw PRO Takum 06pa3om, 4To6bl BCS 4aCTb C KprOUKamn
NPUXOAMNACH Ha KBAAPATHbIA KOHEL| PaCLUNPUTENbHOM NaHEeN.

B. Pacnonoxute 6aHaax Tak, 4To6bl NPOKNafAKa 3a/iHel naHenu Haxoanach no LEHTPY
N03BOHOYHMKA.

C. 3adukcupyiite 6aHAaxX, Kak yka3aHo B pasaene 2 (3aTarnBaxue u perynuposka).

5. JIEYEHUE X0/1040M
JOMOTHUTENIbHO: 310T 3n€MeHT NPoAaeTCs OTAENbHO.
A. BctaBbTe oxnaxaatolnii nakeT B KapMaH Ha 3afHeii naHenw. Maket fonxeH

B. Sobreponha as duas extremidades estreitas da cinta, fazendo o velcro aderir ao lado
oposto o mais apertado possivel.

C. As extremidades podem ser acomodadas em angulo para melhor ajuste as diferentes
anatomias.

2.APERTO E AJUSTE

A. Passe os dedos polegares por dentro das linguetas de ajuste FormFit™. Estenda as
abas para fora, afastando-as da cinta. O cordao esquerdo controla a compressao da
parte inferior da cinta, e o cord&o direito controla a compresséo da parte superior da
cinta ortopédica. As duas linguetas néo precisam ser estendidas por igual, mas de
acordo com a preferéncia do paciente.

B. Ao alcancar a compressdo desejada, aperte a parte adesiva das linguetas sobre o
velcro para fixa-las.

3. PAINEL ANTERIOR RIGIDO

A. Flexione o painel anterior rigido (RAP) para que a placa de cobertura central (com
oindicador da linha média) se encaixe. Remova a placa de cobertura e a almofada de
espuma.

B. Localize a alca de 1,5 pol. na parte interna do lado esquerdo do QuickDraw PRO.

C. Segure o RAP conforme mostrado e alimente a borda da alca através da fenda em
forma de H no centro do RAP. Puxe a alca pela fenda.

D. Recoloque a tampa de pldstico no centro do painel.

E. O painel RAP deve ser deslizado para a linha média do paciente

4. PAINEL DE EXTENSAO

OPCIONAL: Item de custo extra.

A. Posicione a extremidade de velcro do QuikDraw PRO™, fazendo-a aderir a toda a
superficie do painel de extensé&o.

B. Coloque a cinta ortopédica de forma que a almofada do painel traseiro fique
centralizada em sua coluna.

C. Ajuste e fixe conforme as instrucées na segdo 2 (Ajuste e Regulagem).

5. TERAPIA FRIA

OPCIONAL: Item de custo extra.

A. Insira a compressa fria no bolso do painel traseiro. A compressa fria deve ser colocada
atras do painel rigido ajustavel e da almofada de espuma.
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HaX0[MTbCS 3a HACTPAUBAEMO XECTKOI NAaHENbIO M NEHOMNACTOM. B.Dobree feche a parte traseira. R-TiA%isR
B. 3akpoiite 3aiHi00 NaHenb. 6. OPCOES DE MODIFICACAO R Ak
6. BAPUAHTBI MOAVGUKALIAMN Este produto pode ser substancialmente modificado por alguém com experiéncia. Para —

. A u obter mais informacdes, visite www.aspenmp.com/education/product-modifications. BINS 21% 27 55~ 53 F 68 EXK
Cneumanmcr MOXeT 3Ha4YUTeNbHO MOJJ,VI(DI/ILlVIpOBaTb AaHHOe M3u.enwe.£lnﬂ nonyyeHus = = . = NS
AONOMHUTENBHON HGOPMALMKM NOCETUTE CailT www.aspenmp.com/education/product- GUIA DE TAMANHO NS LEXIES) 66 & 818K
modifications. Tamanho Circunferéncia fs 31 37 355 79 E 94 EXK

TAB/INLIA PASMEPOB X-P 21-27pol 53-68cm xS EXVESD) 91 % 107 EK
Pasmep [L/IMHa OKPYXHOCTH P 26 - 32 pol 66 —81cm mAS LELIES) 104 Z 119 [EK
X-MAJEHbKMI 21-27in 53-68cm M 31-37pol 79-94cm BAS 46 % 57 5 17 Z 145 K
MAJIEHBKUIA 26-32in 66 —81cm G 36 —42 pol 91-107 cm }ﬁmm
CPEAHMI 31-37n 79-94cm XG 4147 pol 104119 cm SR AE R IR B AARRR DAL AT B 1o
BOJIbLLON 36-42in 91-107 cm XX-G 46 - 57 pol 17-145cm &R FE
X EONBLION PRy 04— 19w 050 PRETENDIDG REZHE, RTIASE, HITRRBSETT, MUREFR, EMIRE
- - ) " FA, gESRTRRF, HEaRFHRRY, FEEETER, BETER,
| —57i - Para fornecer restricdo de movimento e estabilidade da coluna lombo-sacra seio e
XX EONbLIOY 26_570n 1715 o NoIcAcOEs BIATT, BIAB, HERN, BEA YR, WHEG/HAASE, Hitw
LIENEBOE UCTMO/Ib30BAHME v (BRTR/BITEXTR) , NKDEEIE, SITHAERR, XTX, MEIRME,

[insi orpaHuyeHus aBMKeHU n o6ecneyerns cTabunbHOCT NOSICHUYHO-KPECTLOBOMO
oTAena N03BOHOYHMUKA.

MOKA3AHUSA K NPUMEHEHUIO

Moppepxka nocne onepawmuu, NOTeps TOHyCa MblLIL| TYN0BULLA,
NOCTIaMUHIKTOMUYECKNIA CUHAPOM, XUpypruyeckue 4eKoMnpeccmoHHble npoueaypsbl,
Hexupypruyeckne AeKOMNPeCcCMOHHbIe NPOLeAYpPbl, 0CTEOXOHAPO3, NPOTPY3Ns UK
rpbXa MeXNo3BOHOYHOI0 ANCKa, Hecneumd)muecxaﬂ 60n1b B noscHuUe, XxpoHuyeckas
60n1b B noscHuUe, ne4yeHne nepesioMoB, CNOHAUNIONN3, CNOHAUNONUCTES, CNUHaNbHbIA
CTEHO3, pacTsiXeHue CBA30K/MbILLLL, CNOHANNE3 (0CTe0aPTPUT/AereHepaTuBHOE
3abonesaHue cycTaBoB), haceTouHbIi CUHAPOM, AUCHYHKLIMA KPeCTLOBO-
N0/1B3A0LIHOTO CyCTaBa, CaKpOUIENT, PaANKyNonaTus, UHbEKLIMM, PaAuo4acToTHas
abnauns, aTpodus NOSCHUYHON MHOrOPa3AebHO MbILLLbI.

MPOTUBOMOKA3AHUA

MoBbiLeHHas YyBCTBUTENbHOCTL UM aNNEPrits Ha MI06OI U3 MaTepUanos, 3 KOTOPbIX
u3rotoBneH kopcet. OTek NMMdaTMYeCcKoit TKaH! 13-3a HapyLLeHUs KPOBOOOPALLEHNS.
MaumneHTbl, KOTOPbIM 3aNPeLLeHO HOCUTb KOPCET N0 MeANLMHCKUM NOKa3aHUAM.

MEPbI NPEAOCTOPOXHOCTH

MEPE/ UCMO/Ib30BAHVUEM BHUMATE/IbHO O3HAKOMBTECh C UHCTPYKLIVEN.
MpenBapuTeNbHO HEOGXOANMO NPOIATH 0GYUYEHME TOMY, KaK N0/1b30BATLCS STUM
YCTPOWCTBOM. [laHHbIe YKa3aH!s SBNSKTCS 06ILMMM COBETAMM, @ HE MEANLIMHCKIMU
pekomeHaaunamu. Ecnu Bl CTpajaeTe cepbe3HbiM 3a601€BaHNEM, Mbl HACTOSTENLHO
peKoMeHayeM BaM NPOKOHCYNLTUPOBATLCS C KBANMDULMPOBAHHBIM MEAUKOM Nepes
MCNONb30BAHNEM 3TOT0 U3Aenus. YTo6bl MCMONb30BaHNE AAHHOTO U3AENNS NPUHECTIO
nonb3y, peGyeTcs ero NpaBuabHas yCTaHOBKa. B HEKOTOPbIX Cyuasnx AaHHOe
131eNIne UCMoNb3yeTcs N0 Ha3HayeHuto Bpaya. [lononHUTeNbHYI0 MHHOPMALNIO CM. B
OrpPaHNYEHHOM rapaHTUm.

PEKOMEHAALIUK NO YXoay
Ctupatb T01bKO BPYUHyto Npu 30°C ¢ MATKMM MOIOLLUM CPEACTBOM, CYLUINTL Ha BO3AYXE,
He Ucnonb3oBaTb 0T6ENNBATENMN AN APYTUE XUMUYECKIe BELLeCTBa.

MATEPUANTbI
HeiinoH, nonnactep, M3BM, MXB, nonnypetan, CBMM3.

HE COLEP)XUT HATYPAJIbHOIO JIATEKCA.

YTUIU3ALMA
ToBap MOXHO yTMNN3MPOBATb B COOTBETCTBUM C MECTHbIMM NPAaBUNAMM.

YBEAOMJIEHME Ob UHUMAEHTAX

0 nio6bix Cepbe3HbIX MHLUNAEHTAX, CBA3aHHbIX C MCMONb30BAHNEM JAHHOTO YCTPORCTBA,
cnepyet coo6LaTh Kak B KOMMETEHTHbI OPraH BaLLero WTaTa, Tak 1 NPOU3BOANTENIO
(yKka3aHHOMY B 3TOM JOKYMEHTE).

OrPAHMYEHHAS TAPAHTUS

Komnanus Aspen Medical Products, LLC, UpsuH, K 92618, rap: p Tenio,
KOTOPBIi NEPBOHAYANBHO MPUOGPEN AaHHDII MPOAYKT, OTCYTCTBUE B HEM Ae(EKTOB MaTePUanos n
u3rotoBneHus. EAnHcTBeHHbIM 06513aTenbcTBoM Aspen Medical Products, LLC B cnyyae HapyweHus
rapaHTUM IBNSIETCA PEMOHT WM 3aMeHa e GEKTHOTO 3AE/INS WK €ro YacTH.

Aspen Medical Products, LLC He HeceT TB N0 JaHHO Orp: i rapaHTIm, ecnu:

(a) npoaykT He 6bin npuobpeTteH y Aspen Medical Products, LLC unn yepes opuunanbHbie kaHanbi
npoax;

(b) B NpoAyKT GbiNK BHECEHBI U3MEHEHUS;

(c) B npoayKT Gbinn [leTanu, He Noc Aspen Medical Products, LLC;

(d) npoayKT He ucnonb3ayetcs B cooTBeTCTBUM C MHCTpyKUMAMM no npumeHeruio Aspen Medical Products, LLC.

BBILIEM3/IOKEHHOE ABNAETCA EAMHCTBEHHBIM U UCKIOUMTE/bHbIM CPEACTBOM BO3MELLEHMS B C/YYAE
HEWCMPABHOCT MW AEQEKTA U3ENAR. ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC B PAMKAX JAHHOV TAPAHTU /W TIOBbIX
M0/APA3YMEBAEMbIX FAPAHTMI HE HECET OTBETCTBEHHOCTY HY 3A KAKVE MPSIMBIE, CTIELIMANTbHBIE, CNIYYATHBIE

VIV KOCBEHHBIE YBbITKM. HACTOSILIAS FAPAHTMA 3AMEHSIET NIOBbIE 1PYTUE BbIPAXEHHBIE UM NOAPA3YMEBAEMBIE
TAPAHTY, BK/IIOYAS FAPAHTUIO TOBAPHOM MPUTOAHOCTY U MPUTOAHOCTY 111 KOHKPETHOW LIE/IW, A TAKXKE JIIOBbIE
OBA3ATENLCTBA MM OTBETCTBEHHOCTb CO CTOPOHbI ASPEN MEDICAL PRODUCTS B OTHOLUEHIM MOBPEXAEHNI,
CBA3AHHBIX C UCTO/Ib30BAHUEM U3AENNA; TAKUM OBPA30M, ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC OTKA3BIBAETCS OT HUX 11
CHVMAET C CEBS OTBETCTBEHHOCT.

[laHHan rapaHTus aeT Bam onpeeneHHble pUanYeckue Npasa. Takxe Bbl MoXeTe 061aAaTh 1 APYruMu
npaBaMi, KOTOPbIE BaPbUPYIOTCS B 3aBUCMMOCTY OT MECTONONOXKEHWS.

CnnCcoK 0GULMaNbHbIX AUCTPUGLIOTOPOB B BaLLIEM PErUOHE MOXHO NONY4UTH N0 3aMpocy.

Suporte pés-operatério, Musculatura do tronco ndo condicionada, Sindrome
pds-laminectomia, Procedimentos de descompressdo cirdrgica, Procedimentos de
descompressdo ndo cirtirgicos, Doenca degenerativa do disco, Abaulamento ou

hérnia de disco, Dor lombar inespecifica, Dor lombar crénica, Tratamento de fratura,
Espondildlise, Espondilolistese, Espinhal estenose, entorses ligamentares/distensoes
musculares, espondilose (osteoartrite/doenca degenerativa das articulagdes), sindrome
facetaria, disfuncéo SI, sacroiliite, radiculopatia, injecdes, Ablacdo por Radiofrequéncia,
Atrofia Muscular Multifidus Lombar.

CONTRAINDICACOES

Hipersensibilidade ou alergia a qualquer um dos materiais com os quais a értese é
feita. Inchaco do tecido linfatico causado por disturbios circulatérios. Pacientes que ndo
podem usar colete de acordo com as instrugcées médicas.

PRECAUCOES

LEIA AS INSTRUCOES ANTES DE USAR. O treinamento adequado sobre o uso deste
dispositivo deve ocorrer antes de ser aplicado. Estas instru¢des séo apenas diretrizes

e ndo sdo disponibilizadas como recomendacdes médicas. Se vocé sofrer de uma séria
condicéo médica, sugerimos que consulte um profissional de satide licenciado antes

de usar este produto. E necessario acompanhamento adequado para que este produto
seja eficaz. Em algumas circunstancias, este produto pode ser prescrito por um médico.
Consulte a garantia limitada para obter mais informacoes a esse respeito.

INSTRUCOES DE CUIDADOS
Lavar a mdo apenas a 30°C; lave com detergente neutro; seque ao ar livre; ndo use dgua
sanitaria ou outros produtos quimicos.

MATERIAIS
Nylon, Poliéster, HDPE, PVC, Poliuretano, UHMWPE.
NAO CONTEM LATEX DE BORRACHA NATURAL.

DESCARTE
0 produto pode ser descartado com seguranca de acordo com as leis locais.

INFORMES

Informe qualquer incidente grave envolvendo o uso deste dispositivo a autoridade
competente em seu estado e ao fabricante (listado neste documento).

GARANTIA LIMITADA

A Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618, garante ao usuario que originalmente compra este
produto que ele estd livre de defeitos de material e mdo de obra. A tinica obrigacao da Aspen Medical
Products, LLC, no caso de violacao da garantia, sera a reparacdo ou substituicao do(s) produto(s)
defeituoso(s).

A Aspen Medical Products, LLC, ndo tera nenhuma obrigagéo sob esta garantia limitada caso:

(a) O produto ndo tenha sido comprado da Aspen Medical Products, LLC, nem de seus canais de
distribuicdo autorizados;

(b) O produto seja alterado;

(c) Quaisquer pecas ndo fornecidas pela Aspen Medical Products, LLC, sejam inseridas no produto; ou

(d) O produto ndo seja usado de acordo com as instru¢des de uso de produtos médicos da Aspen Medical
Products, LLC.

O ANTECEDENTE E 0 UNICO E EXCLUSIVO RECURSO PARA FALHA NO SERVICO OU DEFEITO NO PRODUTO. A ASPEN MEDICAL
PRODUCTS, LLC, NAO DEVE SER RESPONSABILIZADA SOB ESTA OU QUALQUER GARANTIA IMPLICITA POR QUAISQUER DANOS
DIRETOS, ESPECIAIS, INCIDENTAIS OU CONSEQUENCIAIS. ESTA GARANTIA SUBSTITUI TODAS AS OUTRAS GARANTIAS, EXPRESSAS
OU IMPLICITAS, INCLUINDO A GARANTIA DE COMERCIALIZACAO OU ADEQUACAO A UM DETERMINADO FIM OU USO E TODAS AS
OBRIGACOES OU RESPONSABILIDADES POR PARTE DA ASPEN MEDICAL PRODUTOS POR DANOS DECORRENTES OU RELACIONADOS
AUTILIZACAO DOS PRODUTOS, QUE SAO REJEITADOS E EXCLUIDOS PELA ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC.

Esta garantia Ihe dd direitos legais especificos, e vocé pode ter outros direitos que variam de local

para local.

Uma lista de distribuidores autorizados em sua drea esta disponivel mediante solicitacdo.

Notificacdo ANVISA: 80117580120

IMPORTADOR: Razdo Social: Emergo Brazil Import Importagéo e Distribuicdo de Produtos Médicos
Hospitalares Ltda. Endereco: Avenida Francisco Matarazzo, 1.752, Salas 502/503, Agua Branca,
Séo Paulo-SP, CEP - 05001-200

RESPONSAVEL TECNICO

Luiz Levy Cruz Martins CRF- 42415
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