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A. With the back panel lying on a table, insert the strap through the slot from above.
B. Align the rivet (female end away from the patient) and press firmly until it snaps into
place. Do this on both sides.

2.TORSO CONTROL STRAP

A. Align the rivet (female end away from the patient) at the torso control strap attachment
point. Press firmly until it snaps into place.

B. Lace the strap through the slot from inside.

C. Pull the buttonhole at the end of the strap over the plastic rivet and button it on. Pull
tight to secure.

3.CLAMP CONNECTOR

A. Remove the screw from the clamp connector. Unlace the black start tab and position
the clamp connector so the threaded sleeve comes through the slot.

B. Align the plastic rivets with the two small holes. Press until they snap into place then
replace the start tab.

TLSO INSTRUCTIONS

4. PREPARATION

A. Remove the single screw in the middle of the T-bar mount. Remove the clamp and the
posts. Apply and tighten the Aspen LSO. (Instructions at aspenmp.com)

B. Hold posts and chest panel in position on the patient. If needed, bend the support
posts to fit patient.

5. CHEST PANEL ATTACHMENT

A. Unlace the center strap and attach the post clamp and slide it laterally until it is
positioned at the patients mid line. Replace and tighten the central screw.

B. Adjust the height of the chest panel to 1” below the sternal notch. If the bottom of the
post extends down too far, bend it outward for comfort.

C. Tighten upper and lower screws to lock in place. Re-lace center strap through the
LeverLatch and secure. Re-position the upper and lower straps so they lie over the
support posts.

6. SHOULDER STRAP ADJUSTMENT

A.Hold each shoulder strap in place and determine the appropriate length. If needed,
trim the plastic and foam pad with scissors.

B. Attach the straps to the aluminum rivets using the connecting tabs and tighten until
snug.

7. TORSO CONTROL STRAP

A. Refer to upgrade kit installation section 2. Unfold and connect torso control straps to
the rivets on the chest panel. Adjust webbing to the desired tightness.

B. Extra length in the strap can be laced through the foam pad. Trim access webbing and
heat seal to prevent fraying.

8.STEP DOWN OPTION

A.If torso straps are not needed, disconnect them where they attach to the back panel.
B. If shoulder straps are no longer needed, disconnect them from the chest panel and cut
off the plastic rivets to disconnect them from the back panel.

9. MODIFICATION OPTIONS
This product may be substantially modified by an individual with expertise. For more
information, please visit www.aspenmp.com/education/product-modifications.

INTENDED USE
To provide motion restriction and stability of the Thoracic-lumbar-sacral spine.

INDICATIONS

Postoperative support, Degenerative disc disease, Bulging or herniated disc, Fracture
management, Spondylolysis, Spondylolisthesis, Spinal stenosis, Kyphosis, Spondylosis
(Osteoarthritis/Degenerative Joint Disease).

CONTRAINDICATIONS

Hypersensitivity or allergies to any of the materials from which the brace is made.
Swelling of the lymphatic tissue caused by circulatory disorders. Patients who are not
allowed to wear a brace according to medical instructions.

PRECAUTIONS

READ INSTRUCTIONS BEFORE USE. Proper training in the use of this device should
take place before it is applied. These directions are guidelines only and are not offered
as medical recommendations. If you suffer from a serious medical condition, we
strongly suggest that you consult with a licensed health care professional before using
this product. Proper fitting is required for this product to be effective. Under some
circumstances, this product may be prescribed by a physician. Please see the limited
warranty for further information.

CARE INSTRUCTIONS
Hand wash only at 30° C; Wash with mild detergent; Air dry; Do not use bleach or other
chemicals.

MATERIALS
HDPE, LDPE, Nylon, Polyurethane, Cotton, Aluminum

NOT MADE WITH NATURAL RUBBER LATEX.

DISPOSAL
Product may be safely disposed in accordance with local laws.

REPORTING
Please report any serious incident involving the use of this device to both the Competent
Authority in your state and to the manufacturer (listed on this document).

LIMITED WARRANTY

Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618, warrants to the user who originally purchases this product
thatitis free from defects in material and workmanship. The sole obligation of Aspen Medical Products,
LLCiin the event of breach of warranty shall be to repair or replace the defective product or part(s).

Aspen Medical Products, LLC shall have no obligation under this limited warranty in the event:

(a) The product was not purchased from Aspen Medical Products, LLC or through its authorized channels
of distribution;

(b) The product is altered;

(c) Any parts not supplied by Aspen Medical Products, LLC are inserted into the product; or

(d) The product is not used in accordance with the Aspen Medical Products, LLC Instructions for Use.

THE FOREGOING IS THE SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY FOR FAILURE IN SERVICE OF, OR DEFECT IN, THE PRODUCT. ASPEN MEDICAL
PRODUCTS, LLC SHALL NOT BE LIABLE UNDER THIS OR ANY IMPLIED WARRANTY FOR ANY DIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES. THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING THE
WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE, AND ALL OBLIGATIONS OR LIABILITIES ON
THE PART OF ASPEN MEDICAL PRODUCTS FOR DAMAGES ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OF THE PRODUCTS,
WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED AND EXCLUDED BY ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC.

This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights which vary from location to
location.

Alisting of authorized distributors in your area is available upon request.

A. Mit der hinteren Platte auf einem Tisch, schieben Sie den Gurt von oben durch den
Schlitz.

B. Richten Sie die Niete aus (Buchsenende vom Patienten weg zeigend) und driicken Sie
fest, bis sie in Position einrastet. Tun Sie dies auf beiden Seiten.

2. OBERKORPER-KONTROLLGURT

A. Richten Sie die Niete (Buchsenende vom Patienten weg zeigend) am
Befestigungspunkt des Kontrollgurts des Oberkérpers aus. Driicken Sie fest, bis sie in
ihre Position einrastet.

B. Fadeln Sie den Gurt von innen durch den Schlitz.

C. Ziehen Sie das Knopfloch am Ende des Gurts iiber die Kunststoffniete und knépfen Sie
es zu. Ziehen Sie es fest, um es zu sichern.

3. STECKVERBINDER

A. Entfernen Sie die Schraube vom Steckverbinder. Schniiren Sie die schwarze
Startlasche auf und positionieren Sie den Steckverbinder so, dass die Gewindehiilse
durch den Schlitz kommt.

B. Richten Sie die beiden Kunststoffnieten mit den beiden Lochern aus. Driicken Sie, bis
diese in ihre Position einrasten, setzen Sie dann die Startlasche wieder ein.

TLSO ANWEISUNGEN

4.VORBEREITUNG

A. Entfernen Sie die einzelne Schraube in der Mitte der Halterung der T-Stange. Entfernen
Sie die Klammer und die Stébe. Legen Sie die Aspen LSO an und befestigen Sie sie.
(Anweisungen unter aspenmp.com)

B. Halten Sie die Stabe und die Brustplatte am Patienten in Position. Biegen Sie bei
Bedarf die Stiitzstabe, um die Orthese an den Patienten anzupassen.

5. BEFESTIGUNG DER BRUSTPLATTE

A. Schniiren Sie den zentralen Gurt auf und befestigen Sie die Stabklammer und schieben
Sie sie seitlich, bis sie auf der Mittellinie des Patienten positioniert ist. Setzen Sie die
zentrale Schraube wieder ein und ziehen Sie sie fest.

B. Passen Sie die Hohe der Brustplatte auf 2,5 cm (1Zoll) unter der sternalen Kerbe an.
Wenn der untere Teil des Stabes zu lang ist, biegen Sie ihn fiir mehr Komfort nach auBen.
C. Ziehen Sie die oberen und unteren Schrauben an, damit sie in ihrer Position einrasten.
Fédeln Sie den mittleren Gurt wieder durch den LeverLatch ein und ziehen Sie ihn fest.
Positionieren Sie die oberen und unteren Gurte wieder so, dass sie (iber den Stiitzstaben
liegen.

6. EINSTELLUNG DES SCHULTERGURTS

A. Halten Sie jeden Schultergurt in Position und bestimmen Sie die geeignete Lange.
Kiirzen Sie bei Bedarf die Kunststoff- und Schaumstoffpolster mit einer Schere.

B. Befestigen Sie die Gurte an den Kunststoffnieten mit den Verbindungs-Zuglaschen und
ziehen Sie sie fest, bis sie gut sitzen.

7. OBERKORPER-KONTROLLGURT

A. Siehe Installation des Erweiterungssatzes Abschnitt 2. Falten Sie die Kontrollgurte
des Oberkdrpers auseinander und verbinden Sie sie mit den Nieten auf der Brustplatte.
Stellen Sie den Gurt auf die gewiinschte Straffheit ein.

B. Die zusétzliche Ldnge des Gurtes kann durch das Schaumstoffpolster geschniirt
werden. Kiirzen Sie den Zugangsgurt und versiegeln Sie mit Hitze, um ein Ausfransen
zu verhindern.

8. STEP-DOWN-OPTION

A. Wenn keine Oberkérpergurte erforderlich sind, [sen Sie diese dort, wo sie an der
hinteren Platte befestigt sind.

B. Wenn die Schultergurte nicht mehr erforderlich sind, I6sen Sie diese von der
Brustplatte und schneiden Sie die Kunststoffnieten ab, um sie von der hinteren Platte
zu losen.

9. ANDERUNGSOPTIONEN

Dieses Produkt kann von einem Experten mit Sachkenntnis wesentlich angepasst
werden. Fiir weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website www.aspenmp.
com/education/product-modifications.

VERWENDUNGSZWECK
Um eine Bewegungseinschrankung und Stabilitdt der thorakal-lumbal-sakralen
Wirbelsdule zu erméglichen.

INDIKATIONEN

Postoperative Unterstiitzung, degenerative Bandscheibenerkrankung,
Bandscheibenvorfall oder -hernie, Behandlung von Knochenbriichen, Spondylolyse,
Spinalstenose, Kyphose, Spondylose (Osteoarthritis/degenerative Gelenkerkrankung).

KONTRAINDIKATIONEN

Uberempfindlichkeit oder Allergien gegen die Materialien, aus denen die Stiitze
besteht. Anschwellen des Lymphgewebes hervorgerufen durch Blutkreislaufstérungen.
Patienten, die entsprechend den medizinischen Anweisungen keine Stiitze tragen diirfen.

VORSICHTSMASSNAHMEN

LESEN SIE VOR DEM GEBRAUCH DIE ANWEISUNGEN. Die Anwendung dieses Gerats
sollte vor dem Einsatz angemessen geschult werden. Diese Anweisungen dienen

nur als Richtlinie und sind nicht als medizinische Empfehlungen zu verstehen. Wenn

Sie unter einer ernsten Krankheit leiden, empfehlen wir lhnen, dass Sie einen
lizenzierten Gesundheitsexperten zu Rate ziehen, bevor Sie dieses Produkt verwenden.
Dieses Produkt muss richtig angelegt werden, um wirksam zu sein. Unter manchen
Bedingungen kann dieses Produkt von einem Arzt angeordnet werden. Bitte beachten
Sie die beschrédnkte Garantie fiir weitere Informationen.

PFLEGEHINWEISE
Nur von Hand waschen bei 30 °C; mit einem milden Reinigungsmittel waschen; an der
Luft trocknen; keine Bleiche oder sonstige Chemikalien verwenden.

MATERIALIEN
HDPE, LDPE, Nylon, Polyurethan, Baumwolle, Aluminium

OHNE NATURKAUTSCHUKLATEX.

ENTSORGUNG
Das Produkt kann sicher entsprechend der drtlichen Gesetzgebung entsorgt werden.

MELDUNG

Bitte melden Sie alle schweren Zwischenfille im Zusammenhang mit der Anwendung
dieser Vorrichtung der zustdndigen Behérde in [hrem Staat und dem (in diesem
Dokument aufgelisteten) Hersteller.

BESCHRANKTE GARANTIE

Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618 garantiert dem Benutzer, der dieses Produkt urspriinglich
gekauft hat, dass es frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sein wird. Die einzige Verpflichtung von
Aspen Medical Products, LLC bei einer Garantieverletzung wird die Reparatur oder der Ersatz des defekten
Produktes oder des Teils/der Teile sein.

Aspen Medical Products, LLC wird unter dieser beschrankten Garantie keine Verpflichtung haben, wenn:
(a) das Produkt nicht bei Aspen Medical Products, LLC oder iiber seine autorisierten Vertriebskanale
erworben wurde;

b) das Produkt verandert wurde;

c) iré;end\réelche, nicht von Aspen Medical Products, LLC bereitgestellte Teile in das Produkt eingefiigt
werden, oder

(d) das Produkt nicht entsprechend der Gebrauchsanweisungen von Aspen Medical Products, LLC
verwendet wird.

DAS VORSTEHENDE IST DIE EINZIGE UND AUSSCHLIESSLICHE ABHILFE BEI EINEM AUSFALL ODER DEFEKT DES PRODUKTES.
ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC WIRD UNTER DIESER ODER EINER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE NICHT FUR JEGLICHE
INDIREKTEN, BESONDEREN, NEBEN- ODER FOLGESCHADEN HAFTBAR SEIN. DIESE GARANTIE ERSETZT ALLE ANDEREN GARANTIEN,
AUSDRUCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSLICH DIE GEWAHR DER MARKTGANGIGKEIT ODER EIGNUNG FUR EINEN
BESTIMMTEN ZWECK UND ALLE VERPFLICHTUNGEN ODER HAFTUNGEN SEITENS ASPEN MEDICAL PRODUCTS FUR SCHADEN, DIE
SICH AUS ODER IN VERBINDUNG MIT DER NUTZUNG DER PRODUKTE ERGEBEN, WELCHE HIERMIT VON ASPEN MEDICAL PRODUCTS,
LLC ABGELEHNT UND AUSGESCHLOSSEN WERDEN.

Diese Garantie gibt Ihnen konkrete Rechtsanspriiche und Sie konnten andere Rechte haben, die je nach
Standort variieren.

Eine Liste der autorisierten Lieferanten in Ihrer Gegend ist auf Anfrage verfiigbar.
Hinweis fiir Sehbehinderte und Blinde:

Das Produkt wird von Fachpersonal an den Patienten abgegeben und dieser wird in den
Gebrauch eingewiesen.

A. Con el panel posterior sobre una mesa, inserte la correa a través de la ranura desde
arriba.

B. Alinee el remache (extremo hembra alejado del paciente) y presione firmemente hasta
que encaje en su lugar. Haga esto en ambos lados.

2. CORREA DE CONTROL DEL TORSO

A. Alinee el remache (el extremo hembra debe estar alejado del paciente) en el punto
de sostén de la correa de control del torso. Presione firmemente hasta que encaje en
sulugar.

B. Pase la correa a través de la ranura desde el interior.

C. Pase el ojal del extremo de la correa por encima del remache de plastico y abroche.
Tire para asegurar.

3.CONECTOR DE LA ABRAZADERA

A. Retire el tornillo del conector de la abrazadera. Desenganche la lengiieta de inicio
negray coloque el conector de la abrazadera de modo que la manga roscada pase por
laranura.

B. Alinee los remaches plasticos con los dos agujeros. Presione hasta que encajen en su
lugary luego vuelva a colocar la lengiieta de inicio.

INSTRUCCIONES PARATLSO

4. PREPARACION

A. Retire el tornillo que se encuentra en el medio del soporte de la barra en T. Retire la
abrazaderay los postes. Aplique y apriete el Aspen LSO. (Instrucciones en aspenmp.com)
B. Mantenga los postes y el panel del pecho posicionados sobre el paciente. Si es
necesario, doble los postes de soporte para que se adapten al paciente.

5. FIJACION DEL PANEL DEL PECHO

A.Desenganche la correa central y coloque la abrazadera del poste, y deslicela
lateralmente hasta que quede colocada en la linea media del paciente. Reemplace y
apriete el tornillo central.

B. Ajuste la altura del panel del pecho a 1” por debajo de la horquilla del esternén. Sila
parte inferior del poste se extiende demasiado hacia abajo, doblelo hacia afuera para
una mayor comodidad.

C. Apriete los tornillos superior e inferior para bloquear en el sitio. Vuelva a enlazar la
correa central a través del LeverLatch y asegurela. Vuelva a colocar las correas superior
e inferior de manera que queden sobre los postes de soporte.

6. AJUSTE DE LAS CORREAS DE LOS HOMBROS

A. Sostenga cada correa para el hombro en su lugar y determine la longitud adecuada. Si
es necesario, recorte con unas tijeras el plastico y la almohadilla de espuma.

B. Fije las correas a los remaches de aluminio usando las lengiietas de conexiony
apriételas hasta que estén ajustadas.

7. CORREA DE CONTROL DEL TORSO

A. Consulte la seccion 2 de las instrucciones de instalacion del kit de actualizacion.
Despliegue y conecte las correas de control del torso a los remaches del panel del pecho.
Ajuste las correas hasta lograr la tension deseada.

B. La longitud adicional de la correa se puede enlazar a través de la almohadilla de
espuma. Recorte las correas de acceso y el sello térmico para evitar que se deshilachen.

8. OPCION DE REDUCCION

A. Silas correas del torso no son necesarias, desconéctelas donde se fijan al panel
posterior.

B. Silas correas de los hombros ya no son necesarias, desconéctelas del panel del pecho
y corte los remaches de pldstico para desconectarlas del panel posterior.

9. OPCIONES DE MODIFICACION
Este producto puede ser modificado sustancialmente por un individuo con experiencia.
Para mds informacidn, visite www.aspenmp.com/education/product-modifications.

USO PREVISTO
Para proporcionar restriccién de movimiento y estabilidad de la columna tordcica-
lumbosacra.

INDICACIONES

Soporte posquirdrgico, enfermedad degenerativa del disco, hernia o abultamiento de
disco, tratamiento de fracturas, espondilolisis, espondilolistesis, estenosis espinal,
cifosis, espondilosis (osteoartritis/enfermedad degenerativa de las articulaciones).

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad o alergia a cualquiera de los materiales de fabricacion del soporte.
Inflamacion del tejido linfatico causado por trastornos circulatorios. Pacientes que, de
acuerdo a instrucciones médicas, no estan autorizados a usar un soporte.

PRECAUCIONES

LEALAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO. Se necesita una
capacitacién adecuada acerca del uso de este dispositivo antes de colocarlo. Estas
instrucciones son solo pautas y no se ofrecen como recomendaciones médicas. Si
padece una afeccién médica grave, le recomendamos muy especialmente que consulte
con un profesional de la salud con licencia antes de usar este producto. Se requiere un
ajuste adecuado para que este producto sea eficaz. En algunas circunstancias, este
producto puede ser recetado por un médico. Consulte la garantia limitada para obtener
mas informacién.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO
Lave a mano solamente y a 30 °C. Lave con detergente suave. Deje secar al aire. No use
blanqueador ni otros productos quimicos.

MATERIALES
Polietileno de alta densidad (HDPE), Polietileno de baja densidad (LDPE), nailon,
poliuretano, algodon, aluminio

NO ESTA HECHO CON LATEX DE GOMA NATURAL.

ELIMINACION
El producto se puede eliminar de forma segura de acuerdo a las normas locales.

INFORME
Informe de cualquier incidente grave relacionado con el uso de este dispositivo tanto a la
autoridad competente de su estado como al fabricante (mencionado en este documento).

GARANTIA LIMITADA

Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618, garantiza al comprador original y al usuario que este
producto estd libre de defectos de material y mano de obra. La tnica obligacién de Aspen Medical
Products, LLC en el caso de violacién de la garantia, serd la de reparar o reemplazar el producto o las
piezas con fallas.

Aspen Medical Products, LLC no tendrd obligacién alguna respecto de esta garantia limitada en los
siguientes casos:

(a) El producto no fue comprado a Aspen Medical Products, LLC ni a través de sus canales de distribucion
autorizados.

(b) El producto fue modificado.

(c) Cualquier repuesto no suministrado por Aspen Medical Products, LLC fue insertado en el producto.

(d) El producto no se utiliza de acuerdo con las Instrucciones de Uso de Aspen Medical Products, LLC.

EL PRESENTE CONSTITUYE EL RECURSO UNICO Y EXCLUSIVO POR INCUMPLIMIENTO DE SERVICIO O DEFECTO EN EL PRODUCTO.
ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC, NO TENDRA RESPONSABILIDAD ALGUNA CONFORME A ESTA GARANTIA O CUALQUIER GARANTIA
IMPLICITA POR DANOS DIRECTOS, ESPECIALES, ACCIDENTALES O EMERGENTES. ESTA GARANTIA SUSTITUYE A TODAS LAS DEMAS
GARANTIAS, EXPRESAS O IMPLICITAS, INCLUSO LA GARANTIA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPOSITO O

USO DETERMINADO, Y TODAS LAS OBLIGACIONES O RESPONSABILIDADES POR PARTE DE ASPEN MEDICAL PRODUCTS PORLOS
DAROS QUE SE DERIVEN O ESTEN RELACIONADOS CON EL USO DE LOS PRODUCTOS, QUE POR LA PRESENTE SON RECHAZADOS Y
EXCLUIDOS POR ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC.

La presente garantia le otorga derechos legales especificos que pueden variar segtin la ubicacién.

Una lista de distribuidores autorizados en su drea esta disponible a su pedido.

A. Con il pannello posteriore appoggiato su un tavolo, inserire la cinghia attraverso la
fessura dall’alto.

B. Allineare il rivetto (estremita femmina lontana dal paziente) e premere fermamente
finché non scatta in posizione. Svolgere questa operazione su entrambi i lati.

2.BRETELLA DI CONTROLLO DEL BUSTO

A. Allineare il rivetto (estremita femmina lontana dal paziente) al punto di attacco della
cinghia di controllo del tronco. Premere con decisione finché non scatta in posizione.
B. Allacciare la cinghia dall’interno attraverso la fessura.

C. Tirare I'asola all’estremita della cinghia sopra il rivetto di plastica e chiudere con il
bottone. Tirare bene per bloccare.

3. CONNETTORE A MORSETTO

A. Rimuovere la vite dal connettore del morsetto. Sganciare la linguetta di avvio nera e
posizionare il connettore del morsetto in modo che il manicotto filettato passi attraverso
la fessura.

B. Allineare i rivetti in plastica ai due piccoli fori. Premere fino a che non scattano in
posizione e poi rimettere la linguetta.

ISTRUZIONI PER L'USO

4. PREPARAZIONE

A. Rimuovere la vite singola al centro del supporto della barra a T. Rimuovere il morsetto
eimontanti. Applicare e stringere il tutore Aspen. (Istruzioni su aspenmp.com)

B. Tenere i montanti e il pannello toracico in posizione sul paziente. Se necessario,
piegare i montanti per adattarsi al paziente.

5. ATTACCARE IL PANNELLO TORACICO

A. Slacciare la cinghia centrale, attaccare il morsetto del montante e farlo scorrere
lateralmente fino a quando non & posizionato sulla linea mediana del paziente. Sostituire
e stringere la vite centrale.

B. Regolare 'altezza del pannello toracico a 2,5 cm (17) sotto la tacca sternale. Se la parte
inferiore del montante si estende troppo in basso, piegarla verso I’esterno per comodita.
C. Serrare le viti superiori e inferiori per bloccarle in posizione. Riallacciare la cinghia
centrale attraverso il LeverLatch e fissarla. Riposizionare le cinghie superiori e inferiori in
modo che si trovino sopra i montanti di sostegno.

6. REGOLAZIONE DELLE BRETELLE

A. Tenere in posizione le bretelle e determinare la lunghezza appropriata. Se necessario,
tagliare le imbutiture in plastica e schiuma con delle forbici.

B. Fissare le cinghie ai rivetti di alluminio usando le linguette di collegamento e stringere
fino a quando sono ben aderenti.

7. BRETELLA DI CONTROLLO DEL BUSTO

A. Fare riferimento all’installazione del kit di miglioramento, sezione 2. Dispiegare e
collegare le cinghie di controllo del busto ai rivetti sul pannello toracico. Regolare la
cinghia fino a raggiungere la tenuta desiderata.

B. L'eventuale lunghezza extra della cinghia puo essere allacciata attraverso I'imbottitura
di schiuma. Tagliare la cinghia di accesso e sigillare a caldo per evitare che si sfilacci.

8. OPZIONE RIDOTTA

A. Se le cinghie del busto non sono necessarie, scollegarle nel punto in cui si attaccano
al pannello posteriore.

B. Se le bretelle non sono pil necessarie, scollegarle dal pannello toracico e tagliare i
rivetti di plastica per scollegarli dal pannello posteriore.

9. OPZIONI DI MODIFICA
Questo prodotto pud essere modificato considerevolmente da una persona esperta. Per
ulteriori informazioni visitare www.aspenmp.com/education/product-modifications.

USO PREVISTO
Per garantire la limitazione del movimento e la stabilita della colonna vertebrale toracico-
lombo-sacrale.

INDICAZIONI

Supporto postoperatorio, malattia degenerativa del disco, gonfiore del disco o ernia
del disco, gestione delle fratture, spondilolisi, spondilolistesi, stenosi spinale, cifosi,
spondilosi (Osteoartrosi/malattia degenerativa delle articolazioni).

CONTROINDICAZIONI

Ipersensibilita o allergia ai materiali con i quali @ composto il tutore. Gonfiore del tessuto
linfatico causato da disturbi circolatori. Pazienti che non possono indossare un tutore
secondo le istruzioni mediche.

PRECAUZIONI

LEGGERE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO. Prima dell'applicazione di questo dispositivo
€ necessario effettuare una formazione adeguata sull’utilizzo. Queste indicazioni sono
solo linee guida e non sono offerte come raccomandazioni mediche. Se si soffre di una
grave condizione medica, si consiglia vivamente di consultare un professionista sanitario
autorizzato prima di utilizzare questo prodotto. Per I'efficacia di questo prodotto &
necessario una vestizione adeguata. In alcune circostanze, questo prodotto puo essere
prescritto da un medico. Per ulteriori informazioni consultare la garanzia limitata.

ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE
Lavare a mano solo a 30° C; lavare con un detergente delicato; asciugare all’aria; non
usare candeggina o altri prodotti chimici.

MATERIALI
HDPE, LDPE, nylon, poliuretano, cotone, alluminio

NON REALIZZATO CON LATTICE DI GOMMA NATURALE.

SMALTIMENTO
Smaltire il prodotto in sicurezza ai sensi delle norme locali.

SEGNALAZIONI

Si prega di segnalare qualsiasi incidente grave che coinvolge I'utilizzo di questo
dispositivo sia all'autorita competente del tuo paese che al produttore (elencati in questo
documento).

GARANZIA LIMITATA

Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618, garantisce all’utente che acquista originariamente questo
prodotto che & privo di difetti materiali e di lavorazione. L'unico obbligo di Aspen Medical Products, LLC in
caso di violazione della garanzia sara quello di riparare o sostituire il prodotto o le parti difettose.

Aspen Medical Products, LLC non avra alcun obbligo ai sensi della presente garanzia limitata nei seguenti
casi:

(a) Il prodotto non & stato acquistato da Aspen Medical Products, LLC o attraverso i suoi canali di
distribuzione autorizzati;

(b) Il prodotto e stato alterato;

(c) Sono state inserite nel prodotto parti non fornite da Aspen Medical Products, LLC; o

(d) Il prodotto non e utilizzato ai sensi delle istruzioni per I'uso fornite da Aspen Medical Products, LLC.
QUANTO SOPRA E L'UNICO ED ESCLUSIVO RIMEDIO PER IL MANCATO FUNZIONAMENTO O IL DIFETTO DEL PRODOTTO. ASPEN
MEDICAL PRODUCTS, LLC NON SARA RESPONSABILE IN BASE A QUESTA O A QUALSIAS| GARANZIA IMPLICITA PER DANNI DIRETTI,
SPECIALI, INCIDENTALI O CONSEQUENZIALI. LA PRESENTE GARANZIA SOSTITUISCE TUTTE LE ALTRE GARANZIE, ESPRESSE O
IMPLICITE, COMPRESA LA GARANZIA DI COMMERCIABILITA O IDONEITA PER UN PARTICOLARE SCOPO O USO, E TUTTI GLI OBBLIGH
O RESPONSABILITA DA PARTE DI ASPEN MEDICAL PRODUCTS PER DANNI DERIVANTI DA O IN RELAZIONE ALL'USO DEI PRODOTTI,
CHE SONO QUI DECLINATE ED ESCLUSE DA ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC.

La presente garanzia conferisce all’'utente diritti legali specifici e I'utente puo avere altri diritti che variano
da localita a localita.

Lelenco dei distributori autorizzati nella zona dell’'utente e disponibile su richiesta.

A. Le panneau arriére étant posé sur une table, insérez la sangle dans la fente par le haut.

B. Alignez le rivet (extrémité femelle éloignée du patient) et appuyez fermement jusqu’a
ce qu'il se mette en place. Répétez I'opération des deux cotés.

2. SANGLE DE CONTROLE DU TORSE

A. Alignez le rivet (extrémité femelle éloignée du patient) sur le point de fixation de la
sangle de controle du torse. Appuyez fermement jusqu’a ce qu’il se mette en place.

B. Passez la sangle dans la fente depuis I'intérieur.

C. Tirez la boutonniére a I'extrémité de la sangle sur le rivet en plastique et boutonnez-la.
Tirez fermement pour fixer.

3.RACCORD DE SERRAGE

A. Retirez la vis du raccord de serrage. Détachez la languette avant noire et positionnez
le raccord de serrage de maniére a ce que le manchon fileté passe dans la fente.

B. Alignez les rivets en plastique avec les deux petits trous. Appuyez jusqu’a ce qu'ils
s’enclenchent en place puis replacez la languette avant.

INSTRUCTIONS POUR LE TLSO

4. PREPARATION

A. Retirez la vis unique située au milieu du support de la barre en T. Retirez le collier de
serrage et les montants. Appliquez et serrez le LSO Aspen. (Instructions sur aspenmp.com)
B. Maintenez les montants et le panneau thoracique en position sur le patient. Si
nécessaire, pliez les montants de soutien pour les adapter au patient.

5. FIXATION DU PANNEAU THORACIQUE

A. Détachez la sangle centrale, fixez le collier de serrage du montant et faites-la glisser
latéralement jusqu’a ce qu’elle soit positionnée sur la ligne médiane du patient. Replacez
etserrez la vis centrale.

B. Réglez la hauteur du panneau thoracique a 1po sous I’encoche sternale. Si le bas du
montant descend trop bas, pliez-le vers I'extérieur pour plus de confort.

C. Serrez les vis supérieures et inférieures pour les bloquer en place. Remettez la sangle
centrale dans le LeverLatch et fixez-la. Repositionnez les sangles supérieure et inférieure
de maniere a ce qu’elles reposent sur les montants de soutien.

6. REGLAGE DE LA SANGLE D’EPAULE

A. Maintenez chaque sangle d’épaule en place et déterminez la longueur appropriée. Si
nécessaire, coupez le plastique et la mousse a I'aide de ciseaux.

B. Fixez les sangles aux rivets en aluminium a I'aide des languettes de raccord et serrez-
les jusqu’a ce qu’elles soient bien ajustées.

7. SANGLE DE CONTROLE DU TORSE

A. Reportez-vous a la section 2 relative a I'installation du kit de mise a niveau. Déployez
etraccordez les sangles de contréle du torse aux rivets du panneau thoracique. Ajustez
les sangles a la tension souhaitée.

B. La longueur supplémentaire de la sangle peut étre passée dans le coussin en mousse.
Coupez les sangles d’acces et scellez-les a chaud pour éviter qu’elles ne s’effilochent.

8. OPTION D’ABAISSEMENT

A. Siles sangles de torse ne sont pas nécessaires, détachez-les a I'endroit ot elles
s’attachent au panneau arriére.

B. Siles sangles d’épaule ne sont plus nécessaires, détachez-les du panneau pectoral et
coupez les rivets en plastique pour les détacher du panneau dorsal.

9. OPTIONS DE MODIFICATIONS

Ce produit peut étre considérablement modifié par une personne expérimentée. Pour
plus d’informations, rendez-vous sur le site Internet www.aspenmp.com/education/
product-modifications.

UTILISATION PREVUE
Assurer la restriction des mouvements et la stabilité de la colonne thoraco-lombo-
sacrée.

INDICATIONS

Assistance postopératoire, discopathie dégénérative, disque bombé ou hernié, gestion
des fractures, spondylolyse, spondylolisthésis, sténose vertébrale, kyphose, spondylose
(ostéoarthrite / maladie articulaire dégénérative).

CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité ou allergies a I'un des matériaux utilisé pour fabriquer I'appareil.
Gonflement du tissu lymphatique causé par des troubles circulatoires. Patients non
autorisés a porter une attelle pour raisons médicales.

PRECAUTIONS

LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION. Une formation appropriée a I'utilisation
de cet appareil doit avoir lieu avant son application. Ces instructions ne sont que des
lignes directrices et ne constituent pas des recommandations médicales. Sivous
souffrez d’un probleme médical grave, nous vous conseillons vivement de consulter

un professionnel de la santé agréé avant d’utiliser ce produit. Un réglage adéquat est
nécessaire pour que ce produit soit efficace. Dans certaines circonstances, ce produit
peut étre prescrit par un médecin. Veuillez consulter la garantie limitée pour de plus
amples informations.

INSTRUCTIONS D’ENTRETIEN
Laver a la main uniquement a 30 °C ; Laver avec un détergent doux ; Sécher a I'air libre ;
Ne pas utiliser d’eau de Javel ou d’autres produits chimiques.

MATERIAUX
HDPE, LDPE, Nylon, Polyurethane, Coton, Aluminium

PAS FABRIQUE AVEC DU LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL.

TRAITEMENT POUR ELIMINATION
Le produit peut étre éliminé en toute sécurité conformément aux lois locales.

SIGNALEMENT

Veuillez signaler tout incident grave impliquant 'utilisation de ce dispositif a la fois a
I'autorité compétente de votre Etat et au fabricant (figurant dans la liste présente dans
ce document).

GARANTIE LIMITEE

Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618, garantit a I'utilisateur qui est I'acheteur d’origine de ce
produit qu'il est exempt de tout défaut de matériau et de fabrication. La seule obligation d’Aspen Medical
Products, LLC en cas de rupture de garantie est de réparer ou de remplacer le produit ou la (les) piece(s)
défectueuse(s).

Dans les cas suivants, Aspen Medical Products, LLC n’aura aucune obligation au titre de cette garantie
limitée :

(a) Le produit n'a pas été acheté aupres d’Aspen Medical Products, LLC ou via ses canaux de distribution
autorisés ;

(b) Le produit est modifié ;

(c) Toute piece non fournie par Aspen Medical Products, LLC a été insérée dans le produit ; ou

(d) Le produit n’est pas utilisé conformément au mode d’emploi d’Aspen Medical Products, LLC.

CE QUIPRECEDE EST LE SEUL ET UNIQUE RECOURS EN CAS DE DEFAUT DE SERVICE OU DE DEFECTUOSITE DU PRODUIT. ASPEN
MEDICAL PRODUCTS, LLC N'EST PAS RESPONSABLE, EN VERTU DE LA PRESENTE GARANTIE OU DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE, DE
TOUT DOMMAGE DIRECT, SPECIAL, ACCESSOIRE OU CONSECUTIF. LA PRESENTE GARANTIE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE,
EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS LA GARANTIE DE QUALITE MARCHANDE OU D'ADEQUATION A UN USAGE PARTICULIER, ET
TOUTES LES OBLIGATIONS OU RESPONSABILITES DE LA PART DE ASPEN MEDICAL PRODUCTS POUR LES DOMMAGES RESULTANT DE
OULLIES A L'UTILISATION DES PRODUITS, QUI SONT PAR LA PRESENTE DECLINES ET EXCLUS PAR ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC.

Cette garantie vous donne des droits Iégaux spécifiques et vous pouvez avoir d’autres droits qui varient
d’un endroit a l'autre.

Une liste des distributeurs autorisés dans votre région est disponible sur demande.

A. Terwijl het achterpaneel op een tafel ligt, steekt u de riem van bovenaf door de gleuf.
B. Breng de klinknagel op zijn plaats (vrouwelijk uiteinde weg van de patiént) en druk
stevig aan tot hij vastklikt. Doe dit aan beide kanten.

2.ROMP-CONTROLE RIEM

A. Breng de klinknagel (vrouwelijk uiteinde weg van de patiént) op één lijn met het
bevestigingspunt van de rompcontroleriem. Druk stevig aan tot hij vastklikt.

B. Rijg de riem van binnenuit door de gleuf.

C. Trek het knoopsgat aan het uiteinde van de riem over de plastic klinknagel en knoop
het vast. Trek strak om vast te zetten.

3. KLEMAANSLUITING

A. Verwijder de schroef uit de klemaansluiting. Maak het zwarte startlipje los en plaats
de klemaansluiting zodanig dat de draadbus door de gleuf komt.

B. Lijn de plastic klinknagels uit met de twee kleine gaatjes. Druk tot ze vastklikken en
plaats dan het startlipje terug.

TLSO INSTRUCTIES

4.VOORBEREIDING

A. Verwijder de enkele schroef in het midden van de T-bar bevestiging. Verwijder

de klem en de spalken. Breng de Aspen LSO aan en draai hem vast. (Instructies op
aspenmp.com)

B. Houd de spalken en het borstpaneel op hun plaats op de patiént. Indien nodig kunnen
de steunspalken worden gebogen om een goede pasvorm bij de patiént te bereiken.

5. BEVESTIGING BORSTPANEEL

A. Maak de middelste riem los, bevestig de spalkklem en schuif hem zijdelings tot hij op
de middellijn van de patiént is geplaatst. Plaats de centrale schroef terug en draai hem
vast.

B. Stel de hoogte van het borstpaneel in op 25mm onder de sternale inkeping. Als de
onderkant van de spalk te ver naar beneden uitsteekt, buig hem dan naar buiten voor
meer comfort.

C. Draai de bovenste en onderste schroeven aan om ze vast te zetten. Plaats de
middelste riem terug door de LeverlLatch en zet hem vast. Plaats de bovenste en
onderste riemen opnieuw zodat ze over de steunspalken liggen.

6. SCHOUDERRIEM AANPASSING

A. Houd elke schouderriem op zijn plaats en bepaal de juiste lengte. Knip indien nodig
het plastic en het schuimrubberen pad bij met een schaar.

B. Bevestig de riemen aan de aluminium klinknagels met behulp van de verbindingslipjes
en trek ze aan tot ze goed vastzitten.

7. ROMP-CONTROLE RIEM

A. Raadpleeg sectie 2 voor de installatie van de upgrade kit. Ontvouw en verbind de
riemen van het torso met de klinknagels op het borstpaneel. Stel de band in op de
gewenste spanning.

B. Extra lengte in de riem kan door het schuimkussen geregen worden. Knip de band bij
en verzegel hem om rafelen te voorkomen.

8. WANNEER MINDER ONDERSTEUNING NODIG IS

A. Als de torso riemen niet nodig zijn, maak ze dan los op de plaats waar ze aan het
achterpaneel vastzitten.

B. Als de schouderriemen niet meer nodig zijn, maak ze dan los van het borstpaneel en
knip de plastic klinknagels af om ze los te maken van het achterpaneel.

9. AANPASSINGSOPTIES
Dit product mag substantieel worden gewijzigd door iemand met ervaring. Ga voor meer
informatie naar www.aspenmp.com/education/product-modifications.

BEOOGD GEBRUIK
Om te zorgen voor bewegingsbeperking en stabiliteit van de Thoracale-lumbale-sacrale
wervelkolom.

INDICATIES

Postoperatieve ondersteuning, Degeneratieve schijfziekte, Hernia’s,
Fractuurmanagement, Spondylolyse, Spondylolisthese, Spinale stenose, Kyfose,
Spondylose (Osteoarthritis/Degeneratieve Gewrichtsziekte).

CONTRA-INDICATIES

Overgevoeligheid of allergieén voor een van de materialen waarvan de brace is
gemaakt. Zwelling van het lymfeweefsel ten gevolge van doorbloedingsstoornissen.
Patiénten die geen brace mogen dragen volgens medische instructies.

VOORZORGSMAATREGELEN

LEES DE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK. Oefening in het gebruik van dit instrument dient
plaats te vinden voordat het wordt toegepast. Deze aanwijzingen zijn slechts richtlijnen
en worden niet als medische adviezen verstrekt. Als u lijdt aan een ernstige medische
aandoening, raden wij u ten zeerste aan om een erkende zorgverlener te raadplegen
alvorens dit product te gebruiken. De juiste afstelling is nodig voor de effectiviteit van dit
product. Onder bepaalde omstandigheden kan dit product worden voorgeschreven door
een arts. Zie de beperkte garantie voor meer informatie.

VERZORGING
Alleen met de hand wassen op 30° C; Was met een mild wasmiddel; Aan de lucht drogen;
Gebruik geen bleekmiddel of andere chemicalién.

MATERIALEN
HDPE, LDPE, Nylon, Polyurethaan, Katoen, Aluminium

NIET GEMAAKT MET NATUURLIJKE RUBBER LATEX.

AFVALVERWIJDERING
Product mag veilig worden verwijderd volgens de lokale wetgeving.

MELDINGEN
Venligst rapportér enhver alvorlig haendelse, der involverer brugen af denne enhed til
béade den kompetente myndighed i din stat og il producenten (angivet i dette dokument).

BEPERKTE GARANTIE

Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618, garandeert de gebruiker die dit originele product koopt dat
het geen materiaal- en fabricagefouten bevat. Het is de volledige verplichting van Aspen Medical Products,
LLC om in geval van een tekortkoming in de garantie het defecte product of onderdeel(en) te repareren

of te vervangen.

Aspen Medical Products, LLC heeft geen enkele verplichting onder deze beperkte garantie in het geval:
(a) Het product niet gekocht is bij Aspen Medical Products, LLC of via de geautoriseerde distributiekanalen;
(b) Het product aangepast wordt;

(c) Onderdelen in het product worden geplaatst die niet door Aspen Medical Products, LLC worden
geleverd; of

(d) Het product niet wordt gebruikt in overeenstemming met de gebruiksvoorschriften van Aspen Medical
Products, LLC.

HET VOORGAANDE IS DE ENIGE EN EXCLUSIEVE OPLOSSING VOOR HET NIET FUNCTIONEREN VAN OF DEFECT AAN HET PRODUCT.
ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC IS NIET AANSPRAKELLIK OP GROND VAN DEZE OF ENIGE IMPLICIETE GARANTIE VOOR DIRECTE,
BIJZONDERE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE. DEZE GARANTIE VERVANGT ALLE ANDERE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET,
MET INBEGRIP VAN DE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF GEBRUIK, EN ALLE
VERPLICHTINGEN OF AANSPRAKELIJKHEID VAN ASPEN MEDICAL PRODUCTS VOOR SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND
HOUDT MET HET GEBRUIK VAN DE PRODUCTEN, DIE HIERBL) WORDEN AFGEWEZEN EN UITGESLOTEN DOOR ASPEN MEDICAL
PRODUCTS, LLC.

Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten en u kunt andere rechten hebben die per locatie
verschillen.

U kunt een lijst van geautoriseerde distributeurs bij u in de buurt opvragen.

A.Kdyz je zadni panel polozeny na stole, popruh protahnéte otvorem shora.
B. Zarovnejte nyt (otvor smérem od pacienta) a pevné zatlacte, dokud nezapadne na
misto. Proved'te to na obou strandch.

2. KONTROLNi POPRUH - TRUP

A. Vyrovnejte nyt (otvor smérem od pacienta) k pfipeviiovacimu bodu popruhu ovlddani
trupu. Pevné zatlacte dokud nezapadne na misto.

B. Popruh proviéknéte skrz otvor, zevnitf.

C. Vytahnéte knoflikovou dirku na konci feminku pres plastovy nyt a zapnéte ji. Zajistéte
pevnym zatazenim.

3. SVORKOVY KONEKTOR

A. Vysroubujte Sroub z konektoru svorky. Uvolnéte ¢erny pocatecnijazycek a svorkovy
konektor umistéte tak, aby zdvitové pouzdro proslo otvorem.

B. Plastové nyty zarovnejte se dvéma malymi otvory. Zatlacte, dokud nezacvaknou na
misto, a poté zasunite pocdtecni jazycek.

POKYNY TLSO

4. PRIPRAVA

A. Vysroubuijte jeden Sroub uprostfed drzéku tyce T. Odstrarite svorku a sloupky.
Nasad'te a dotahnéte Aspen LSO. (Pokyny naleznete na aspenmp.com)

B. Sloupky a hrudni panel pfidrzte na pacientovi. V pfipadé potieby ohnéte podpérné
sloupky tak, aby sedéli na pacientovi.

5. PRIPEVNENI HRUDNIHO PANELU

A. Uvolnéte stfedovy pasek, pfipojte svorku sloupku a posuiite jej do strany, dokud
nebude umistén ve stredni linii pacienta. Namontujte a utdhnéte centralni Sroub.

B. Upravte vysku hrudniho panelu na 2,5 cm pod hrudni kosti. Pokud spodni ¢ast sloupku
zasahuje pfilis daleko, pro pohodli jej ohnéte smérem ven.

C. Pevné utdhnéte horni a dolni Srouby. Pfe-Snérujte stfedovy pasek pres LeverLatch

a zajistéte. Znovu umistéte horni a dolni popruhy tak, aby lezely nad podpérnymi sloupky.

6. SERIZEN RAMENNIHO POPRUHU

A. Ramenni popruh pfidrzte na misté a urcete pfisluSnou délku. V pfipadé potieby
plastovou a pénovou podlozku ofiznéte nizkami.

B. Popruhy pfipevnéte k hlinikovym nytiim pomoci spojovacich jazycki a utahnéte je tak,
aby tésné pfiléhaly.

7. KONTROLNI POPRUH - TRUP

A. Viz ¢ast 2 tykajici se instalace upgradovaci sady. RozloZte a pfipojte ovladaci popruhy
trupu k nytiim na hrudnim panelu. Popruhy upravte na pozadované dotazeni.

B. Extra délku v popruhu Ize protdhnout pénovou podlozkou. Ofiznéte pfistupovy pds a
tepelné tésnéni, abyste zabranili roztfepent.

8. MOZNOST SNIZENi O KROK

A. Pokud popruhy trupu nejsou potfeba, odpojte je tam, kde se pfipeviuji k zadnimu
panelu.

B. Pokud ramenni popruhy jiz nejsou potfeba, odpojte je od hrudniho panelu a odfiznéte
plastové nyty, abyste je odpojili od zadniho panelu.

9. MOZNOSTI UPRAV
Tento produkt mize byt podstatné upraven osobou s odbornymi znalostmi. Dalsi
informace najdete na strance www.aspenmp.com/education/product-modifications.

ZAMYSLENE POUZITI
Zajistit omezeni pohybu a stabilitu hrudné-bederné-kfizové pétefe.

INDIKACE

Pooperacni podpora, degenerativni onemocnéni plotének, vypoukld nebo herniovana
ploténka, Ié¢ba zlomenin, spondylolyza, spondylolistéza, spindIni stendza, kyfoza,
spondyléza (osteoartréza / degenerativni onemocnéni kloub).

KONTRAINDIKACE

Precitlivélost nebo alergie na néktery z materidld, z kterych je podpéra vyrobena. Otok
lymfatické tkdné zplsobeny poruchami obéhu. Pacienti, ktefi nesmi nosit ortézu na
zakladé Iékafskych pokyni.

BEZPECNOSTN{ OPATRENI

PRED POUZITIM SI PRECTETE POKYNY. Pfed pouzitim tohoto zafizeni je tieba zajistit
fadné proskolent. Tyto pokyny jsou pouze pokyny a nejsou nabizeny jako ékai'ska
doporuceni. Pokud trpite vaznym zdravotnim stavem, dlirazné doporucujeme, abyste se
pred pouzitim tohoto produktu poradili s kvalifikovanym zdravotnickym pracovnikem.
Aby byl tento produkt ticinny, je nutné jeho spravné nastaveni. Za urcitych okolnosti
mize tento produkt predepsat |ékaf. Dalsi informace naleznete v omezené zaruce.

POKYNY K PECI
Rucni prani pouze pfi 30°C; Vyperte v jemném pracim prostfedku; Suste na vzduchu;
Nepouzivejte bélidlo ani jiné chemické latky.

MATERIALY
HDPE, LDPE, nylon, polyuretan, bavina, hlinik

NENI VYROBENO Z LATEXU Z PRIRODNIHO KAUCUKU.

LIKVIDACE

Produkt mize byt bezpecné zlikvidovdn v souladu s mistnimi zakony.

PODAVANI ZPRAV

Veskeré zavainé nehody tykajici se pouzivani tohoto zafizeni oznamte jak pfislusnému
orgdnu ve vasem statu, tak vyrobci (uvedenému v tomto dokumentu).

OMEZENA ZARUKA

Spole¢nost Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618 zarucuje uzivateli, ktery pivodné zakoupil tento
produkt, ze neobsahuje vady na materidlu a zpracovani. Vyhradni povinnosti spole¢nosti Aspen Medical
Products, LLC v pfipadé poruseni zéruky je provést opravu nebo vyménu vadného produktu nebo jeho
Casti (Casti).

Spole¢nost Aspen Medical Products, LLC nebude mit podle této omezené zaruky zadnou povinnost v
pripadé, ze:

(a) Produkt nebyl zakoupen od spole¢nosti Aspen Medical Products, LLC nebo prostfednictvim
autorizovanych distribu¢nich kanald;

(b) Produkt je pozménén;

(c) Do produktu jsou viozeny jakékoli soucdsti, které nedodava spole¢nost Aspen Medical Products, LLC;
nebo

(d) Produkt se nepouzivd v souladu s pokyny k pouZiti spolecnosti Aspen Medical Products, LLC.

VYSE UVEDENE JE JEDINYM AVYLUCNYM PROSTREDKEM NAPRAVY V PRIPADE PORUCHY NEBO ZAVADY PRODUKTU. SPOLECNOST
ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC NENESE ODPOVEDNOST PODLE TETO ANI PODLE PREDPOKLADANE ZARUKY ZA JAKEKOLI

PRIME, ZVLASTNI, NAHODNE NEBO NASLEDNE SKODY. TATO ZARUKA NAHRAZUJE VSECHNY OSTATNI ZARUKY, VYSLOVNE NEBO
PREDPOKLADANE, VCETNE ZARUKY PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRETNI UCEL NEBO POUZITI, A VESKERE ZAVAZKY
NEBO ZAVAZKY ZE STRANY ZDRAVOTNICKYCH PRODUKTU SPOLECNOSTI ASPEN A ZA SKODY VZNIKLE V DUSLEDKU NEBO V
SOUVISLOSTI S POUZIVANIM PRODUKTU, KTERE JSOU TIMTO SPOLECNOSTI ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC ODMITNUTY A
VYLOUCENY.

Tato zdruka vdm dava konkrétni zakonnd prava a mizete mit dalsi prava, kterd se liSi od mista k mistu.

Seznam autorizovanych distributori ve vasi oblasti je k dispozici na vyzadani.
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INSTRUKTION FOR OPGRADERING AF SET OAHTIEZ ANABAOMIZHE EZOMAIZMOY INSTRUKSJONER FOR OPPGRADERINGSSETT INSTRUKCJA DO ZESTAWU MODERNIZACYJNEGO PAIVITYSPAKKAUKSEN OHJEET INSTRUKTIONER FOR UPPGRADERINGSSATS WHCTPYKUWWN K KOMMJIEKTY 419 PACLUMPEHNS INSTRUC()ES DE ATUALIZA(;EO DOKIT FREMHERIREA

1. SKULDER STROPPER 1. A\OYPIA QMOY 1. SKULDERSTROPPER 1. PASY BARKOWE 1. OLKAHIHNAT 1. AXELREMMAR 1. PEMHW AN9 NNEY 1. CORREIAS DE OMBRO 1. B

A. Nér bagpanelet ligger pa et bord, skal du seette remmen igennem abningen fra oven. A. Me 10 Tiiow @UMO va aKoLUITA EMAVW OE £va Tpamé]L, MEPACTE To Aovpi péoa amod A. Med bakplaten liggende pa et bord, sett inn stroppen gjennom sporet ovenfra. A. Gdy tylny panel lezy na stole, nalezy przetozy¢ pasek przez otwér od gory. A. Aseta takapaneeli poydalle ja tyonna hihna aukon I&pi ylhaalta pain. A. Med bakpanelen liggande pa ett bord, f6r in remmen genom sparet ovanifran. A. ToN0XMB 3aAHI0I0 NaHeNb Ha CTON, NPOAEHbTE PEMeHb B NPOPe3b C BEPXHE# A. Com o painel traseiro colocado sobre uma mesa, traga a correia pela parte de cima e A BEIRBESFL, AEBI0HEM L HIENERE,

B. Juster nitten (hunenden vaek fra patienten), og tryk den fast, indtil den klikker pa TNV oYL armé mavw. B. Juster festet (hunnende borte fra pasienten), og trykk godt til det smekker pa plassen. B. Wyréwnac nit (zeriskim koricem od pacjenta) i mocno docisnac, az zatrzasnie sie na B. Kohdista niitti (naarasp&a poispdin potilaasta) ja paina lujasti, kunnes se napsahtaa B. Rikta in niten (hon&nden bort fran patienten) och tryck fast tills den klickar pa plats. CTOPOHbI. passe-a pela ranhura. B. 3hESNET EOITEERE) FAHE, BEREHEANTINL, E/mIAFTIE

plads. Ger nu dette pa begge sider.

2.TORSO KONTROLSTROP

A. Ret nitten (hunenden vaek fra patienten) ind pa fastgerelsespunktet til torso-
kontrolremmen. Tryk, indtil det klikker pa plads.

B. Snegr remmen gennem abningen fra indersiden.

C. Treek knaphullet i enden af remmen over plastnitten og knap den pa. Traek stramt for
atsikre.

3. KLEMME FORBINDELSE

A. Fjern skruen fra klemmeforbindelsen. Losn den sorte start fane, og placer
klemmeforbindelsen, sa gevindhylsteret kommer gennem abningen.

B. Ret plastnitterne ind efter de to sma huller. Tryk, indtil de klikker pa plads, og udskift
derefter startfanen.

TLSO INSTRUKTIONER

4. FORBEREDELSE

A. Fjern den enkelte skrue i midten af T-stang beslaget. Fjern klemmen og steengerne.
Pafer og stram Aspen LSO. (Instruktioner pa aspenmp.com)

B. Hold steenger og brystpanel i position pa patienten. Hvis det er ngdvendigt, skal du
boje stottesteengerne, sa de passer til patienten.

5. BRYSTPANEL VEDHAFTNING

A. Lasn midterremmen, og fastger stang klemmen, og skub den til siden, indtil den er
placeret ved patientens midterlinje. Genmonter og stram den midterste skrue.

B. Juster brystpanelets hgjde til 1tomme under brystbenet. Hvis bunden af sangen
straekker sig for langt ned, skal du bgje den udad for komfort.

C. Stram de pverste og nedre skruer for at Iase pa plads. Sner midterremmen igen
gennem LeverLatch, og fastger den. Placer de gverste og nedre stropper igen, sa de
ligger over stottestaengerne.

6. JUSTERING AF SKULDER STROPPE

A. Hold hver skulderstrop pa plads, og bestem den passende laeengde. Hvis det er
nedvendigt, kan du beskaere plastik og skumpude med en saks.

B. Fastger stropperne til aluminiumsnitterne ved hjeelp af forbindelsestappene, og stram
dem, indtil de sidder teet.

7.TORSO KONTROLSTROP

A.Se sektion 2 vedrgrende installation af opgraderingssaet. Udfold og forbind
torsostyringsstropper til nitterne pa brystpanelet. Juster bandet til den gnskede
indstilling.

B. Ekstra leengde i stroppen kan sngres gennem skumpladen. Trim adgangsbéand og
varmeforsegling for at forhindre flossning.

8. TRIN NED INDSTILLING

A. Hvis torso-stropper ikke er nodvendige, skal de frakobles pa bagpanelet.

B. Hvis skulderstropper ikke laeengere er ngdvendige, skal du tage dem fra brystpanelet
og skeere plastnitterne af for at koble dem fra bagpanelet.

9. ZANDRINGSMULIGHEDER
Dette produkt kan eendres af en person med ekspertise. Du kan finde flere oplysninger
pa www.aspenmp.com/education/product-modifications.

ANVENDELSESFORMAL
For at give bevaegelsesbegraensning og stabilitet af thorax-lumbal-sakral rygsgjlen.

INDIKATIONER

Postoperativ stotte, Degenerativ disksygdom, Udbulning eller herniatedisk,
Frakturhandtering, Spondylolyse, Spondylolistese, Spinal stenose, Kyphosis,
Spondylosis (Slidgigt / Degenerativ ledsygdom).

KONTRAINDIKATIONER

Overfglsomhed eller allergi over for de materialer, bgjlen er fremstillet af. Heevelse i
lymfevaevet forarsaget af kredslgbssygdomme. Patienter, der ikke har tilladelse til at
beere en bojle i henhold til medicinske instruktioner.

FORHOLDSREGLER

DISSE INSTRUKTIONER SKAL LASES FOR BRUG. Korrekt traening i brug af denne enhed
skal finde sted, inden den anvendes. Disse anvisninger er kun retningslinjer og skal ikke
bruges som medicinske anbefalinger. Hvis du lider af en alvorlig medicinsk tilstand,

er det kraftigt anbefalet at du konsulterer en autoriseret sundhedsperson, inden du
bruger dette produkt. En korrekt montering er kreeve for at dette produkt skal veere
effektivt. Under nogle omsteendigheder kan dette produkt ordineres af en laege. Se den
begraensede garanti for yderligere information.

PLEJEINSTRUKTIONER
Handvask kun ved 30 ° C; Vask med en mild renggringsmiddel; Luftterring; Brug ikke
blegemiddel eller andre kemikalier.

MATERIALER
HDPE, LDPE, Nylon, Polyurethan, Bomuld, Aluminium

DER ER INTET NATURGUMMILATEX | ENHEDEN.

MED HENSYN TIL BORTSKAFFELSE
Produktet skal bortskaffes sikkert i overensstemmelse med lokale love.

RAPPORTERING
Meld elk ernstig incident met betrekking tot het gebruik van dit instrument aan zowel de
Bevoegde Autoriteit in uw staat als de fabrikant (op dit document vermeld).

BEGR/ANSET GARANTI

Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618, giver garanti over for brugeren, der oprindeligt kaber dette
produkt, at det er fri for mangler i materiale og udferelse. Den eneste forpligtelse Aspen Medical Products,
LLC har i tilfeelde af misli af garantien er reparation eller af det eller de defekte
produkter eller dele.

Aspen Medicinal firmaer, LLC er ikke forpligtet til i henhold til denne begreaensede garantii tilfeelde af:

(a) Produktet er ikke kobt fra Aspen Medical Products, LLC eller gennem en af de autoriserede
distributionskanaler;

(b) Produktet er blevet aendret;

(c) Alle dele, der er sat i produktet og ikke er leveret af Aspen Medical Products, LLC; eller

(d) Produktet anvendes ikke i overensstemmelse med Aspen Medical Products, LLC brugsvejledning.

DET FOREGAENDE ER DEN ENESTE OG EKSKLUSIVE RETSMIDDEL FOR FEJL | SERVICE AF, ELLER OM DER ER DEFEKTER | PRODUKTET.
ASPEN MEDICINSKE PRODUKTER, LLC HAR IKKE ANSVARET UNDER DENNE ELLER UNDERFORSTAENDE GARANTI FOR ALLE DIREKTE,
SPECIALE, TILF/ELDIGE ELLER FOLGENDE SKADER. DENNE GARANTI ER | FORBINDELSE MED ALLE ANDRE GARANTIER, UDTRYKKET
ELLER UNDERFORSTAET, INKLUSIVT GARANTIEN FOR SALGSBARHED ELLER EGNETHED TIL ET SARLIGT FORMAL ELLER BRUG,

OG ALLE FORPLIGTELSER ELLER ANSVAR PA DEN DEL AF ASPEN L/EGEMIDLER, DER BRUGES | FORBINDELSE MED L/EGEMIDLER,
ANVENDELSE AF PRODUKTERNE, DER ER FRISKRIVET OG UDELUKKET AF ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC

Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder, og eventuelle andre rettigheder, dette kan variere
fra sted til sted.

En liste over autoriserede distributerer i dit omrade er tilgeengelig efter anmodning.

B. Eueuypauuuﬂs 10 nplwlvn (n 8nAukA akpn Mo uakplu ano Tov acBevi) Kal MEoTE
SUVATA PEXPL VA KOLUTTWOEL 0T B€0N TOL. KAVTE To auTd Kal oTIG 500 MAELPEC.

2. \OYPI EAErXOY KOPMOY

A. EvBuypappiote o mpttoivt (n Gn)\uxn AKpN TTo pakpld ano tov aoesvn) 010 onuEio
60VE£0NE TOL AoupLoL EAEyXOL KoppOU. MIEGTE uvaTtd HEXPL VA KOLUTTWOEL 0TNY BEDN
ToUL.

B. Mepdote 10 Aoupi pECA amd TNV oXLOHR A0 TNV ECWTEPIKN TTAELPA.

C. TpaBnEte TNV KOLWMOTPLTIA TNG AKPNG TOL AOLPLOD TTIAVW TG TO TAACTIKG TIPLTOIVL
KALKOLUTMWOTE T0. TpaBRETE T0 0QIKTA yla va 0TEPEWBEL

3.BYIMAZIYIOIZHZ

A. Apaipéote T Bida aro 1o BOoPA cOOPIENG. ADOTE TO HADPO APXIKO AOLPAKL KaL
TOMOBETAOTE T0 BUOKA GUOPIENG ETOL WOTE 1) OTIEPOEIBAG BrKN va TEPVAEL pEoa amnd
TV oxLopn.

B. EvBuypappiote ta MAaoTIKa TpLToivia pe Ti¢ 500 IKpEG TpOTEG. MiEoTe péKpLva
KAEloOLVY 0T BE0N TOUG KAL OTNV GUVEXEL EMAVATOTIORETAGTE TO APXIKO AOUPAKL.

OAHTIEZ TLSO

4.NPOETOIMAZIA

A. Apaipéote T povi Bida otny péon Tov oTnpiypatog os oxAua T. Apalpéote Tov
OQLYKTNPa Kat Toug oTbAouc. TomoBeThoTe kat opiEte To Aspen LSO. (08nyieg oto
aspenmp.com)

B. Kpatote 1oug 0TuAoug Kat 1o pUAAO oty BN Toug emdvw otov acBevn. Eav
xpetagetat, Auyiote 1oug 0TOAOUG OTNPIENG WOTE VA EQAPHOLOLY GTOV AOBEVH.

5. TOMOGETHZIH ©QPAKIKOY ®YAAOY

A. NOOTE T0 KEVTPIKO AoLPL KAL TOTTOBETAOTE TOV OPLYKTAPA TWV OTUAWY KAl GUPETE TOV
TAEVPIKA HEXPL VA TOTTOBETNBEL 0TOV PEGO AEOVA TOL ABEVOUG. EmavatomoBeThaTe Kat
0IETE TV KEVTPIKN Bida.

B. PuBpiote 10 OY0G ToL BwpaKiKoy UANOL 2,5 £K. KATW AT TNV GTEPVIKA eVTOpA. Edv
1 KATW AKPN TOL 6TUAOL KaTERaiVEL TTOAD XaunAd, AuyioTe TV TPOg Ta £Ew yla Aveon.
C. ZolEte TI¢ MAvw Kal KATW BISEC yla va KOLUMWOEL 6TV BECN TOV. ZQVanepdoTe To
KEVTPIKO hovpi péoa armé to LeverLatch kat acpaliote. EmavatomnoBeTAote Ta mavw Kat
KATw AovpLa £T01 WOTE va £8paovTal mavw amnd Toug GTOAOLE OTHPIENG.

6. MPOZAPMOIH AOYPIOY QMOY

A. Kpatnote 1o kaBe Aoupi Gpou otnv Ban TOL Kal LTTOAOYIOTE T0 KATAAANAO HKOG.
Edv xpelaletal, KOYTE T0 IEPLOGEVOVHEVO HAEIANAPAKL ATTO TTAAOTIKO KAt APPOAEE HE
Yahidt.

B. TomoBetrote ta )\ouplu 0Ta alovpVEVIA anTUlVL(l Xpnotpormowwvtag ta daytuNisia
00LVEEONG KAl OQIETE PEXPLVA EPAPHOTEL OTEVA.

7. NOYPI EAET'XOY KOPMOY

A. Avatpe€te otnv evotnta 2 g Evkumomcnc EEon)\louou avaBadpiong. ZeSmwote
KaL 0UVEEDTE T AoUPLA ENEYXOL KOPHOL 0TA TIPLTOIVIA TOL BWPAKIKOL GUANOL.
PuBpiote 10 ps}\l 010 Emeuunto oQiELpo.

B.To nepluosuouusvo KOG ToL Aouplon urropst va nepumst péoa and 1o agAapaxL.
KOWTe T0 MEPITTO HKOG TOL PEMOD KL TIEPATTE TNV AKPN Ao BEPUIKN TTPEGA Yia
amopuyn Eeptioparog.

8. EMIAOTH MEIQZHZ

A. Edv ta Aoupld Tou koppol Sev xpelaovial, amocLVSESTE Ta 0TO ONUED TTOL
GLVEEovTal e TO THow GUANO.

B. EAv ta Aoupid Tou wpou ev xpetdloviat MEoV, amooLVEESTE Ta amd 1o BwPaKIKO
(@ONO Kal KOYTE TA MAAOTIKA TIPLTOIVLA YIa VA TA ATTOCUVEETETE AT TO TOW GUANO

9. ENIAOTEZ TPOMOMOIHZHZ

To Tpoidv auTo prmopel va tpormomotnBel og peyalo Badpo armo KAToLo ATOHO HE
epmelpia. Ma mepPLocOTEPES TANPOPOPIES, EMOKEPOEITE TO www.aspenmp.com/
education/product-modifications.

MPOBAEMOMENH XPHZH
[1a ToV MIEPLOPLOKE TNG KIVNONG KAL TN 0TABEPOTIOINGN TOL BWPAKIKOD THANATOG-
00QUIKAG Hoipag-tepol 0010V TNG OTIOVEUAIKNAG OTAANG.

ENAEIZEIZ

MeTeyXelpNTKR LTTOOTAPIEN, EKPUAOTIKY BLoKOTIABELT, AloYKWHEVOG Siokog 1) KiAn
necodiokou, Alageipton katdypatog, ZmovsuAdAuan, ZmovsuloAioBnon, ImovELAKA
otévwon, Kbpwon, ImovéAwon (OoteoapBpitida/EkpuNoTiki apdpitida).

ANTENAEIZEIZ

Yrepevaiodnoia i alepyieg o€ kAmolo armo ta VAIKA armo Ta omola sival pTaypévog
0 vapdnkag. 0idnua 1ov AuPPaATIKO 1GTOV TTPOKANOVUEVO AT KUKAOPOPIKES
Slatapay£q. AoBeveic mov Sev TOUE EMTPEMETAL VA GOPOLY VAPBNKA COUPWVA UE
LaTpIKEC 08Nyleg.

MPO®YAASEIZ

AIABAXTE TIZ OAHTIEZ MPIN THN XPHZH. ©a mpéneL va mponyeitat owath ekmaidevon
OTNV XPRON AUTAG TNG CLOKEULNG TIPW TNV XpAON TNG. Ot 0dnyleg auTtég amotehody
KATEVBLVTAPLEG YPAHUES HOVO KL BEV TTPOOTPEPOVTAL WG LATPIKEG CLOTACELS. Edv
TIAOXETE QMO KAMOLA 0OBAPH LATPLKN KATAGTAOH, Ba TIPETEL VA GUMBOVAEVTEITE KATTOLOV
KataAAnho emayyeApatia oTov Xwpo TNG LYELAG TPV XPNOIHLOTIOOETE QVTO TO TIPOTOV.
M@ va givat anoteAeopatiké To Mpoidv autod Ba MPEMEL va epappooTel cwotd. e
OPIOPEVEG TTEPUTTWGELG, TO TIPOTOV ALTO pMmopel va cuvtayoypaiBsl amd ylatpo. Asite
TNV MEPLOPLOUEVN EYYONON YA TEPETAlPW TANPOPOPIES.

OAHTIEZ ZYNTHPHEIHE
I'I)\umuo L T0 Xépt uovo 0100 30° C. MAévete pe nrno KaBaPLOTIKO. ITEYVWOTE OTOV
agpa. Mnv kavete xpnon xAwpiou f AWV XNUIKWV.

YAIKA
HDPE, LDPE, Ndathov, MoAvoupeBavn, BapBakt, AAoupivio

AEN EINAI ®TIATMENO ME AATE= ANO ®YZIKO KAOYTZOYK.

AMOPPIWH
To Tpoidv prmopel va amoppieBel pe ac@Aela GOPUPWVA LE TOUE TOTIKOUE KAVOVIOHOUG.

MAPOXH ZTOIXEIQN

Avagépete ononoﬁnnore aoBupo TIEPLOTATIKO OXETIKO PE mv XPAON TNG GLOKELIG uurr]c
0TV appodia apxn e XWPUG 0ag KAl TOV KATACKELATTH (QVaypapeTal oTo mapov
£YYPaQoO).

MEPIOPIZMENH EITYHZH

H Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618, syyuummpoq oV Xprot oy £XELKAVEL TNV upxxm
yOpa TOL TTAPGVTOG TTPOIOVTOG TG BEV EXEL ENATTWHATA GTA LAIKA KAl TV TTOLOTNTA KAaTaokeurc. H v
unoxpswun G Aspen Medical Products, LLC otV nsplmwuq ™G 1N 0pBNG £yyLnong Ba sivat n mokevn
1} N QVTIKATAOTAON TOL EAQTTWHATIKOD TIPOIOVTOG f] HEPOUG(-LV) TOV.

H Aspen Medical Products, LLC §ev gp€pet kapia umoxpéwan cOUPWVA HE TNV TTAPOVO TTEPLOPIOUEVT
eyydnon otnv mepimtwon mov:

(a) To mpoi6v 6ev £xet ayopaatel amd v Aspen Medical Products, LLC i péow twv e5ovotodotnpevwy
mg ﬂpounesunkwv oﬁd)vv

(B) To npolov £xeLLTOOTEL uemmonsc

v) EEupmpam Tov 8ev Ta éxel mpopnBevoeL n Aspen Medical Products, LLC £xouv evowpatwdei oto
TIpOioV,

(6) To mipoidv &ev xet xpnotpomotnOel cdppuwva pe g 08nyieg Xprong e Aspen Medical Products, LLC.
TANPOANAGEPOENTA AMOTEAOYN THN MONH KAIAHOK/\E\XTIKH AHOZHMK]XH ITHN ZYNTHPHIH, H EAATTOMA, TOY
MPOIONTOS. H ASPEN MEDICAL PRODLICTS LLC AEN \DEPEI EYOYN OONA ME THN HAPOVXA H THN OMOIA YTIOAHAOYMENH
EITYHH A ONOIEZAHMOTE AMESES, El MATOMENES, HXYNEHA HAPOYSA ETYHEH IEXYEI
ZEZYNAYAZMO ME TIZ ONOIEZ AAAEL EFI'VHXEIZ PHTEZ 'HYNOAHAOYMENEE, XVMHEPI/\AMBANOMENHZ THE EMTYHEHE
EMTOPIKOTHTAS H KATAAMHAOTHTAS MPO KATTOIO SYTKEKPIMENO SKOO H XPHEH, KAI ME OAES TIZ YTIOXPEQSEIS H EYOYNES
THE ASPEN 3E 0,TI ACOPA TAIATPIKA IPOIONTA THZ A BAABES MIOY MPOKYNTOYN ATO H SE IXETH ME THN XPHEH TON
MPOIONTAN, M10Y AIA TOY TAPONTOX EZAIPOYNTAI ATIO TA IATPIKA TTPOIONTA THE ASPEN, LLC.

H napouau Eyyuqun oag npoc(yzpsn OUYKEKPIPEVA vouu(u BlKauwHATa Kat eVBEXETAL va EXETE AAAQ
avahoya pe Ty

Katdhoyog eE0001060TNEVWY TPOUNBELTLV OTNV TTEPLOXT 0aG Eival SIABEGIHOG KATOTIV AITHRATOG.

Gjor dette pa begge sider.

2. TORSOKONTROLLSTROPP

A. Juster festet (hunnende borte fra pasienten) pa torskontrollstroppens festepunkt.
Trykk godt til det smekker pa plass.

B. For stroppen gjennom sporet fra innsiden.

C. Trekk knappehullet pa enden av stroppen over plastfestet. Trekk godt for a sikre.

3. KLEMKOBLING

A. Fjern skruen fra klemkoblingen. Sner opp den svarte svarttappen, og plasser
klemkoblingen slik at den gjengede hylsen kommer gjennom sporet.

B. Juster plastfestene med de to sma hullene. Trykk til de smekker pa plass, og skift
deretter ut starttappen.

TLSO-INSTRUKSJONER

4. FORBEREDELSER

A. Fjern skruen i midten av T-stangfestet. Fjern klemmen og stolpene. Pafgr og stram
Aspen LSO. (Instruksjoner pa aspenmp.com)

B. hold stolper og brystpanel i posisjon pa pasienten. Om ngdvendig, bay stettestolpene
for & passe pasienten.

5. BRYSTPANELTILBEH@R

A. Sngr opp midtstroppen og fest stolpeklemmen og skyv den lateralt til den er plassert
pa pasientens midtlinje. Skift og stram den sentrale skruen.

B. Juster hoyden pa brystpanelet il 1” under sternalhakket. Hvis bunnen av stolpen
strekker seg for langt, by den utover for komfort.

C. Stram ovre og nedre skruer for & lase pé plass. Sner midtstroppen pa nytt gjennom
LeverLatch og sikre. Plasser de gvre og nedre stroppene pa nytt slik at de ligger over
stottestolpene.

6. SKULDERSTROPPJUSTERING

A. hold hver skulderstropp pa plass, og fastsla passende lengde. Om ngdvendig, beskjeer
plast- og skumputen med saks.

B. Fest stroppene til aluminiumsfestene med tilkoblingstappene og stram til den sitter
godt.

7. TORSOKONTROLLSTROPP

A. Se oppgraderingssettinstallasjon i avsnitt 2. Fold ut og koble torsokontrollstropper til
festene pa brystpanelet. Juster band til ensket tykkelse.

B. Ekstra lengde i stroppen kan sneres gjennom skumputen. Beskjeer tilgangsband og
varmetetning for a forhindre skuring.

8. TRINN NED-ALTERNATIV

A. hvis torsostropper ikke er ngdvendig, koble dem fra hvor de festes til bakplaten.

B. hvis skulderstropper ikke lenger er nodvendig, koble dem fra brystpanelet og kutt av
plastfestene for d koble dem fra bakplaten.

9. MODIFISERINGSALTERNATIVER
Dette produktet kan modifiseres av en person med ekspertise. For mer informasjon,
besgk www.aspenmp.com/education/product-modifications.

TILTENKT BRUK
For a gi bevegelsesrestriksjon og stabilitet i brystryggraden.

INDIKASJONER

Postoperativ stotte, degenerativ skivesykdom, buling eller brokkskive,
frakturhandtering, spondylolyse, spondylolistese, spinal stenose, kyfose, spondylose
(osteoartritt/degenerativ leddsykdom).

KONTRAINDIKASJONER

Hypersensitivitet eller allergier mot noen av materialene som stotten lages av. Hevelse
av lymfevevet forarsaket av kretslopslidelser. Pasienter som ikke har lov til & bruke en
stgtte i henhold til medisinske instruksjoner.

FORHOLDSREGLER

LES INSTRUKSJONER F@R BRUK. Passende opplaering i bruken av denne enheten ber
finne sted for den tas i bruk. Disse retningslinjene er kun veiledende og tilbys ikke som
medisinske anbefalinger. Hvis du lider av en alvorlig medisinsk tilstand, anbefaler vi
sterkt at du konsulterer lisensiert helsepersonell for du bruker dette produktet. Riktig
passform kreves for at dette produktet skal vaere effektivt. Under visse omstendigheter,
kan dette produktet foreskrives av en lege. Se begrenset garanti for mer informasjon.

PLEIEINSTRUKSJONER
Héndvask kun ved 30 °C; Vask med mildt rengjeringsmiddel; Lufttork; lkke bruk
blekemiddel eller andre kjemikalier.

MATERIALER
HDPE, LDPE, nylon, polyuretan, bomull, aluminium

IKKE LAGET MED NATURLIG GUMMILATEKS.

AVHENDING
Produktet kan trygt avhendes i samsvar med lokale lover.

RAPPORTERING
Rapporter alvorlige hendelser som invplverer bruk av denne enheten til bade kompetent
myndighet i din stat og til produsenten (oppfert i dette dokumentet).

BEGRENSET GARANTI

Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618, garanterer til brukeren som opprinnelig kjoper dette
produktet at det er fritt for mangler i materiale og utforelse. Den eneste forpliktelsen til Aspen Medical
Products, LLC i tilfelle brudd pa garantien skal veere a garantere eller skifte ut det defekte produktet eller
delen(e).

Aspen Medical Products, LLC skal ikke ha noen forpliktelse under denne begrensede garantien dersom:
(a) Produktet ikke ble kjopt fra Aspen Medical Products, LLC eller gjennom dets autoriserte
distribusjonskanaler;

(b) Produktet er endret;

(c) Deler som ikke leveres av Aspen Medical Products, LLC er satt inn i produktet; eller

(d) Produktet ikke brukes i samsvar med bruksanvisningen til Aspen Medical Products LLC.

DET FOREGAENDE ER DET ENESTE 0G EKSKLUSIVE RETTSMIDLET FOR SVIKT | SERVICE AV, ELLER MANGEL PA, PRODUKTET.
ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC SKAL IKKE VARE ANSVARLIG UNDER DENNE ELLER NOEN IMPLISERT GARANTI FOR NOEN
DIREKTE, SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER FOLGESKADER. DENNE GARANTIEN ERSTATTER ALLE ANDRE GARANTIER, UTTRYKT ELLER
IMPLISERT, INKLUDERT GARANTI OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET SPESIFIKT FORMAL ELLER SPESIFIKK BRUK, OG ALLE
FORPLIKTELSER ELLER ANSVAR FRA ASPEN MEDICAL PRODUCTS FOR SKADER SOM OPPSTAR FRA ELLER | FORBINDELSE MED
BRUKEN AV PRODUKTENE, SOM HERVED FRASKRIVES 06 EKSKLUDERES AV ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC.

Denne garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter og du kan ha andre rettigheter som varierer fra
sted til sted.

Enliste over autoriserte distributerer i ditt omrade er tilgjengelig ved foresporsel.

swoim miejscu. Nalezy to wykonac po obu stronach.

2.PAS KONTROLNY NA TULOWIU

A. Wyréwnac nit (zeriskim koricem od pacjenta) w punkcie zaczepienia na pasie
kontrolnym na tutowiu. Mocno nacisnac az zatrzasnie sie w miejscu.

B. Przeciggnac pasek przez otwdr od wewnatrz.

C. Naciagna¢ dziurke od guzika na koricu pasa na plastikowy nit i zapig¢ go. Naciagna¢
ciasno, zeby zamocowac.

3. LACZNIK ZACISKOW

A. Wykrecic Srube z tacznika zaciskow. Rozluznic czarna zaktadke poczatkowaq i ustawic
tacznik zaciskow tak, aby tuleja gwintowana przeszta przez szczeling.

B. Wyréwnac plastikowe nity z dwoma matymi otworami. Nacisnac, az zatrzasnie si¢ na
swoim miejscu, a nastepnie zatozy¢ ponownie zaktadke poczatkowa.

INSTRUKCJE TLSO

4. PRZYGOTOWANIE

A. Odkrecic¢ pojedyncza Srube na sSrodku mocowania elementu w ksztatcie litery ,T”.
Zdjac zacisk i stupki. Zatozyc i zacisng¢ Aspen LSO. (Instrukcje na stronie aspenmp.com)
B. Przytrzymac stupki i panel piersiowy w odpowiedniej pozycji na ciele pacjenta. Jesli
jest taka potrzeba nalezy wygiac stupki podpierajace, zeby dopasowac je do ciata
pacjenta.

5. DOLACZANIE PANELU PIERSIOWEGO

A. Rozluzni¢ srodkowy pasek i przymocowac zacisk stupka, a nastepnie przesuna¢ gow
bok, az znajdzie sie na linii Srodkowej ciata pacjenta. Zatozy¢ i dokrecic Srube centralna.
B. Wyregulowac wysoko$¢ panelu piersiowego na 17 (2,5 cm) ponizej przestrzeni
nadmostkowej. Jesli dolna czes¢ stupka wystaje zbyt daleko w dot, nalezy wygiac ja na
zewnatrz, aby zapewnic komfort noszenia.

C. Dokrecic¢ gérna i dolng Srube, aby zablokowac w miejscu. Przeprowadzi¢ ponownie
Srodkowy pasek przez zatrzask LeverLatch i zamocowac. Ponownie ustawic gérne i
dolne paski, tak, aby znajdowaty sie ponad stupkami podpierajacymi.

6. REGULACAJA PASA BARKOWEGO

A. Przytrzymac kazdy pas barkowy na miejscu i ustali¢ odpowiednig dtugos¢. W razie
potrzeby przycigc nozyczkami podktadke plastikowaq i piankowaq.

B. Przymocowac paski do aluminiowych nitdw za pomoca zaktadek taczacych i dokreci¢
je, az beda dobrze przylegac.

7. PAS KONTROLNY NA TULOWIU

A. Patrz sekcja 2 Instalacja zestawu modernizacyjnego. Roztozyc i potaczyc pasy
kontrolne na tutowiu z nitami na panelu piersiowym. Wyregulowac tasme, aby uzyskac
pozadana site zacisku.

B. Dodatkowy odcinek paska mozna przewlec przez podktadke piankowa. Przycig¢
wystajaca tasme i zgrzac, aby zabezpieczy¢ przed strzepieniem.

8. REZYGNACJA Z NIEPOTRZEBNYCH ELEMENTOW

A. Jesli pasy na tutowiu nie sa potrzebne mozna je odtaczy¢ w miejscu, gdzie sa
przypiete do panelu tylnego.

B. Jesli pasy barkowe nie s juz potrzebne, nalezy je odtaczyc od panelu piersiowego i
odcigc plastikowe nity, aby odtaczyc je od panelu tylnego.

9. MOZLIWOSCI MODYFIKACJI

Ten produkt moze zostac zasadniczo zmodyfikowany przez osobe posiadajaca
odpowiedniag wiedze w tym zakresie. Wigcej informacji mozna znalez¢ na stronie www.
aspenmp.com/education/product-modifications.

PRZEZNACZENIE
Stuzy do ograniczenia ruchu i zapewnienia stabilnosci kregostupa na odcinku piersiowo-
ledZwiowo-krzyzowym.

ZALECENIA

Wsparcie pooperacyjne, choroba zwyrodnieniowa krazkow miedzykregowych,
wybrzuszenie lub przepuklina krazka, postepowanie w przypadku ztamania kregostupa,
zmiany zwyrodnieniowe kregostupa, kregozmyk, zwezenie kanatu kregowego, kifoza,
spondyloza (osteoartroza / choroba zwyrodnieniowa stawéw).

PRZECIWWSKAZANIA

Nadwrazliwos¢ lub alergia na ktérykolwiek z materiatow, uzytych do produkcji kotnierza.
Obrzek tkanki limfatycznej spowodowany zaburzeniami krazenia. U pacjentéw, ktérym
lekarz zabronit noszenia kotnierza ortopedycznego.

SRODKI OSTROZNOSCI

PRZED UZYCIEM PRZECZYTAJ ULOTKE. Przed rozpoczeciem stosowania wyrobu u
pacjentdw nalezy przejs¢ odpowiednie szkolenie z zakresu jego obstugi. Niniejsze
instrukcje to jedynie wskazowki i nie nalezy ich traktowac jak zalecenia od lekarza.
Jesli pacjent cierpi na powazna chorobe, zdecydowanie zalecamy, aby przed uzyciem
tego produktu skonsultowac sig z uprawnionym pracownikiem stuzby zdrowia. Aby
ten produkt byt skuteczny, konieczne jest jego wtasciwe dopasowanie. W pewnych
okolicznosciach produkt ten moze zostac przepisany przez lekarza. Wigcej informacji
mozna znalez¢ w ograniczonej gwarancji.

INSTRUKCJE KONSERWACJI
Prac wytacznie recznie w temperaturze 30°C; Stosowac delikatne Srodki piorace; Suszy¢
na powietrzu; Nie stosowac wybielacza ani innych srodkéw chemicznych.

MATERIALY
HDPE, LDPE, nylon, poliuretan, bawetna, aluminium

NIE WYKONANO Z NATURALNEGO LATEKSU.

UTYLIZACJA
Produkt moze by¢ bezpiecznie utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami.

ZGLOSZENIA

Prosimy o zgtaszanie wszelkich powaznych incydentéw zwigzanych z uzytkowaniem tego
urzadzenia zaréwno wtasciwym wtadzom stanowym, jak i producentowi (wymienionemu
w niniejszym dokumencie).

OGRANICZONA GWARANCJA

Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618, gwarantuje uzytkownikowi, ktry zakupit oryginalny
produkt, ze jest on wolny od wad materiatowych i produkcyjnych. Jedynym obowigzkiem firmy Aspen
Medical Products, LLC w przypadku naruszenia gwarancji jest naprawa lub wymiana wadliwego produktu
lub jego czesci.

Firma Aspen Medical Products, LLC nie ma zadnych zobowigzan w ramach niniejszej ograniczonej
gwarancji w przypadku, gdy:

(a) Produkt nie zostat zakupiony w firmie Aspen Medical Products, LLC ani poprzez autoryzowane kanaty
dystrybucji;

(b) Produkt zostat zmodyfikowany;

(c) Do produktu wmontowano elementy, ktdre nie zostaty dostarczone przez Aspen Medical Products,
LLC lub

(d) Produkt nie jest stosowany zgodnie z instrukcjami uzytkowania firmy Aspen Medical Products, LLC.
POWYZSZE JEST JEDYNYM | WYLACZNYM SRODKIEM ZARADCZYM W PRZYPADKU NIEPRAWIDLOWEGO DZIALANIA LUB WADY
PRODUKTU. ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOSCI W RAMACH NINIEJSZEJ LUB DOROZUMIANEJ
GWARANCJI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOSREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE SZKODY. NINIEJSZA GWARANCJA
ZASTEPUJE WSZELKIE INNE GWARANCJE, WYRAZONE LUB DOROZUMIANE, W TYM GWARANCJE PRZYDATNOSCI HANDLOWE )
LUB PRZYDATNOSCI DO OKRESLONEGO CELU LUB ZASTOSOWANIA, ORAZ WSZELKIE OBOWIAZKI LUB ZOBOWIAZANIA ZE STRONY
ASPEN MEDICAL PRODUCTS ZA SZKODY WYNIKAJACE Z UZYTKOWANIA LUB ZWIAZANE Z UZYTKOWANIEM PRODUKTOW, KTORE
Z0STAJA NINIEJSZYM WYLACZONE PRZEZ ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC.

Niniejsza gwarancja przyznaje nabywcy okreslone prawa. Moga tez istnie¢ inne prawa, ktdre réznig si¢ w
zaleznosci od lokalizacji.

Lista autoryzowanych dystrybutoréw z okolicy jest dostepna na zadanie.

paikalleen. Tee tdmd molemmin puolin.

2. YLAVARTALON OHJAUSHIHNA

A. Kohdista niitti (naaraspaa poispdin potilaasta) ylavartalon ohjaushihnan
kiinnityskohtaan. Paina lujasti, kunnes se napsahtaa paikalleen.

B. Nauhoita hihna sisélld olevan aukon lapi.

C. Vedd hihnan pd&sséa oleva napinldpi muoviniitin paalle ja napita se kiinni. Veda tiukasti
kiinni.

3. PURISTINLIITIN

A. Poista ruuvi puristinliittimesta. Irrota musta aloituskieleke ja aseta puristinliitin siten,
ettd kierteinen holkki tulee aukon l&pi.

B. Kohdista muoviniitit kahden pienen reian kanssa. Paina, kunnes ne napsahtavat
paikalleen, vaihda sitten aloituskieleke.

TLSO-OHJEET

4. VALMISTELU

A. Irrota yksi ruuvi T-palkin kiinnikkeen keskeltd. Irrota puristin ja pylvaat. Aseta ja kiristd
Aspen LSO. (Ohjeet osoitteessa aspenmp.com)

B. Pidd pylvaat ja rintapaneeli paikoillaan potilaalla. Tarvittaessa taivuta tukipylvaita
potilaalle sopiviksi.

5. RINTAPANEELINEN ASETUS

A. Irrota keskihihna ja kiinnitd takapuristin ja liu’uta sita sivusuunnassa, kunnes se on
potilaan keskikohdassa. Korvaa ja kiristd keskiruuvi.

B. Sd&da rintapaneelin korkeus 1tuumaa rintalastan loven alapuolelle. Jos pylvéan pohja
ulottuu liian alas, taivuta sitd ulospdin mukavuuden takaamiseksi.

C. Kiristd ylempi ja alempi ruuvi paikalleen lukitsemiseksi. Nauhoita uudelleen 1,5
tuumaa leved keskihihna LeverLatchin Iapi. Aseta uudelleen yl&- ja alahihnat niin, ettd ne
asettuvat tukipylvaiden paalle.

6. OLKAHIHNOJEN SAATAMINEN

A. Pidéd jokaista olkahihnaa paikallaan ja méaritd sopiva pituus. Leikkaa muovi- ja
vaahtomuovipehmuste tarvittaessa saksilla.
B. Kiinnita hihnat alumiininiitteihin liittimilld ja kiristd, kunnes ne ovat napakasti kiinni.

7. YLAVARTALON OHJAUSHIHNA

A. Katso pdivityspakkauksen asennusosa 2. Avaa ja yhdista ylavartalon sadtéhihnat
rintapaneelin niitteihin. S&ada hihnat haluttuun kireyteen.

B. Hihnan ylimaérainen pituus voidaan sitoa vaahtomuovipehmusteen lapi. Leikkaa
yliméaraiset nauhat ja kuumasauma purkaantumisen estamiseksi.

8. VETAYTYMISVAIHTOEHTO

A. Jos ylavartalon hihnoja ei tarvita, irrota ne paikasta, jossa ne kiinnittyvat
takapaneeliin.

B. Jos olkahihnoja ei enda tarvita, irrota ne rintapaneelista ja katkaise muoviniitit irti
irrottaaksesi ne takapaneelista.

9. MUKAUTTAMISVAIHTOEHDOT
Asiantunteva henkild voi mukauttaa téta tuotetta huomattavasti. Lisdtietoja varten
vieraile osoitteessa www.aspenmp.com/education/product-modifications.

KAYTTOTARKOITUS
Rint d-lanneranka-sakr

INDIKAATIOT

Leikkauksen jalkeinen tuki, degeneratiivinen levytauti, vélilevyn pullistuma tai tyrd,
murtumien hallinta, spondylolyysi, spondylolisteesi, selkdrangan ahtauma, kyfoosi,
spondyloosi (nivelrikko/degeneratiivinen nivelsairaus).

KONTRAINDIKAATIOT

Yliherkkyys tai allergiat mille tahansa materiaalille, josta tuki on valmistettu.
Verenkierron héirididen aiheuttama |mukudoksen turvotus. Potilaat, jotka eivét saa
kayttaa tukia ldaketieteellist k

ohjeiden i
VAROTOIMENPITEET
LUE OHJEET ENNEN KAYTTOA. Taman laitteen kayton harjoittelun tulisi tapahtua
asianmukaisesti ennen laitteen asetusta. Ndma ohjeet ovat vain viitteellisid, eika niita
tarjota laaketieteellisina suosituksina. Jos karsit vakavasta sairaudesta, suosittelemme,
ettd otat yhteyttad valtuutettuun terveydenhuollon ammattilaiseen ennen tdmén tuotteen
kdyttoa. Oikea sovitus vaaditaan tuotteen tehokkuuden takaamiseksi. Joissakin
olosuhteissa lddkari voi maarata taman tuotteen. Katso lisatietoja rajoitetusta takuusta.

HOITO-OHJEET
Késinpesu vain 30° C; pesu miedolla pesuaineella; iimakuivaus; dla kdytd valkaisuainetta
tai muita kemikaaleja.

MATERIAALIT
HDPE, LPDE, Nylon, Polyuretaani, Puuvilla, Alumiini

EI'VALMISTETTU LUONNONKUMILATEKSISTA.

HAVITTAMINEN
Tuote voidaan havittaa turvallisesti p

RAPORTOINTI
limoita tdmdn laitteen kdyttdon liittyvistd vakavista tapahtumista seka osavaltiosi
toimivaltaiselle viranomaiselle etta valmistajalle (lueteltu tassa asiakirjassa).

RAJOITETTU TAKUU

Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618, takaa kayttajalle, joka alun perin ostaa taman tuotteen,
ettei siind ole materiaali- tai valmistusvirheita. Aspen Medical Products, LLC:n ainoa velvollisuus takuun
rikkomisen yhteydessa on korjata tai vaihtaa viallinen tuote tai osa(t).

angan liikerajoituksen ja vakauden tarjoamiseksi.

1 lakien

Aspen Medical Products, LLC:IId ei ole tdman rajoitetun takuun mukaisia velvoitteita, jos:

(a) Tuotetta ei ostettu Aspen Medical Products, LLC:Ita tai sen valtuuttamien jakelukanavien kautta;
(b) Tuotetta on muunnettu;

(c) Mika tahansa osa, joita Aspen Medical Products, LLC ei ole toimittanut, liitetdan ; tai

Gor detta pa bada sidorna.

2. KONTROLLREM FOR TORSO

A. Rikta in niten (hondnden bort fran patienten) vid fastpunkten fér 6verkroppens
kontrollrem. Tryck fast tills den klickar pa plats.

B. Knyt remmen genom sparet inifran.

C. Dra knapphalet i slutet av remmen dver plastniten och knépp fast den. Dra at for att
sédkra.

3. KLAMANSLUTNING

A. Ta bort skruven fran kldmanslutningen. Lossa den svarta startfliken och placera
kldmkontakten sa att den gdangade hylsan kommer genom sparet.

B. Rikta in plastnitarna med de tva sma halen. Tryck tills de klickar pa plats och byt sedan
ut startfliken.

TLSO INSTRUKTIONER

4. FORBEREDELSE

A. Ta bort enda skruven i mitten av féstet i T-delen. Ta bort kidmman och stolparna.
Applicera och dra at Aspen LSO. (Instruktioner vid aspenmp.com)

B. Hall stolpar och bréstpanel pa plats pa patienten. Boj vid behov stédstolparna sa att
de passar patienten.

5. FASTE FOR BROSTPANEL

A. Lossa upp mittremmen och fést stolpkldmman och skjut den lateralt tills den &r
placerad vid patientens mittlinje. Sétt tillbaka och dra at den centrala skruven.

B. Justera brostpanelens hojd till 1” under halsgropen. Om botten av stolpen stréacker sig
for langt ner, boj den utdt fr komfort.

C. Dra &t 6vre och nedre skruvar for att Iasa pa plats. Knyt pa nytt mittremmen genom
LeverLatch och sékerstall. Omplacera de 6vre och nedre remmarna sa att de ligger 6ver
stodstolparna.

6. AXELREMJUSTERING

A. Hall varje axelrem pd plats och bestam lamplig Iangd. Om det behévs, trimma plast-
och skumdynan med en sax.

B. Fist remmarna pa aluminiumnitarna med hjalp av anslutningsflikarna och dra at tills
de sitter ordentligt.

7. KONTROLLREM FOR TORSO

A. Se avsnitt 2 om installation av uppgraderingssats. Vik upp och anslut 6verkroppens
kontrollremmar till nitarna pa brostpanelen. Justera bandet till 6nskad tathet.

B. Extra langd i remmen kan knytas genom skumdynan. Trimma atkomstbandet och
varmeférseglingen for att forhindra slit.

8. REDUCERING ALTERNATIV

A. Om dverkroppsremmar inte behdvs, koppla loss dem dar de fasts pa bakpanelen.
B. Om axelremmar inte behdvs langre, koppla loss dem fran brostpanelen och klipp av
plastnitarna for att koppla bort dem fran bakpanelen.

9. ANDRINGSALTERNATIV
Denna produkt kan modifieras vasentligt av en person med expertis. For mer
information, besék www.aspenmp.com/education/product-modifications.

AVSEDD ANVANDNING
For att ge rérelsebegrdnsning och stabilitet av thorakal-lumbal-sakral ryggraden.

INDIKATIONER

Postoperativ support, degenerativ disksjukdom, svullen eller diskbrack,
frakturbehandling, spondylolysis, spondylolistes, spinal stenos, kyfos, spondylosis
(Artros/degenerativ ledsjukdom).

KONTRAINDIKATIONER

Overkanslighet eller allergier mot ndgot av de material som ortopediska anordningen &r
tillverkat av. Svullnad av lymfatisk vévnad orsakad av cirkulationsstérningar. Patienter
som inte far anvanda en ortopedisk anordning enligt medicinska instruktioner.

FORSIKTIGHETSATGARDER

LAS INSTRUKTIONER FORE ANVANDNING. Korrekt utbildning i anvandningen av denna
enhet bér &ga rum innan den tillampas. Dessa anvisningar &r endast riktlinjer och erbjuds
inte som medicinska rekommendationer. Om du lider av ett allvarligt medicinskt tillstand
rekommenderar vi starkt att du radgér med en legitimerad sjukvardspersonal innan du
anvénder produkten. Korrekt montering kravs for att denna produkt ska vara effektiv.
Under vissa omstandigheter kan den hér produkten ordineras av en lékare. Se den
begransade garantin for ytterligare information.

SKOTSELRAD
Handtvatt endast vid 30° C; Tvatta med milt rengéringsmedel; Lufttorka; Anvand inte
blekmedel eller andra kemikalier.

MATERIAL
HDPE, LDPE, nylon, polyuretan, bomull, aluminium

INTE TILLVERKAD MED NATURGUMMILATEX.

BORTSKAFFANDE
Produkten kan kasseras pd ett sékert sétt i enlighet med lokala lagar.

RAPPORTERING

Vanligen rapportera alla allvarliga hdndelser som ror anvandningen av denna enhet till
bade den behériga myndigheten i ditt land och till tillverkaren (listad i detta dokument).
BEGRANSAD GARANTI

Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618, garanterar anvandaren som ursprungligen koper denna
produkt att den &r fri fran defekter i material och utfrande. Aspen Medical Products, LLC: s enda
skyldighet i hdndelse av garantibrott &r att reparera eller ersatta den defekta produkten eller delarna.
Aspen Medical Products, LLC har ingen skyldighet enligt denna begransade garanti i handelse:

(a) Produkten képtes inte fran Aspen Medical Products, LLC eller genom dess auktoriserade

(d) Tuotetta ei kdyteta Aspen Medical Products, LLC:n Kayttdohjeiden mukaisesti.

EDELTAVA ON AINOA JA YKSINOMAINEN KORVAUSVAATIMUS PUUTTEESEEN TAI VIRHEESEEN TUOTTEEN PALVELUSSA TAl
TUOTTEESSA. ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC EI OLE VASTUUSSA TAKUUN TAI IMPLISIITTISEN TAKUUN MISTAAN SUORISTA,
ERITYISISTA, TAPAHTUMISTA TAI SITA SEURANNEISTA VAHINGOISTA. TAMA TAKUU KOSKEE KAIKKIA MUITA TAKUITA, ILMOITETTUJA
TAIMPLISIITTISIA, MUKAAN LUKIEN TAKUU MY YNTIKELPOISUUDESTA TAI SOVELTUVUUDESTA ERITYISEEN TARKOITUKSEEN TAI
KAYTTOON, JA KAIKKI ASPEN-LAAKEVALMISTEIDEN VELVOLLISUUDET TAI VASTUUT VAHINGOILLE, JOTKA JOHTUVAT TUOTTEIDEN
KAYTOSTA TAI LITTYVAT TUOTTEIDEN KAYTTOON, MISTA ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC TAMAN JALKEEN SANOUTUU IRTI JA
SULKEE POIS.

Tama takuu antaa sinulle tiettyja laillisia oikeuksia, ja sinulla voi olla muita oikeuksia, jotka vaihtelevat
alueittain.

Luettelo alueellasi on pyy

distri
(b) Produkten har andrats

(c) Eventuella delar som inte levererats av Aspen Medical Products, LLC satts in i produkten; eller

(d) Produktens bruksanvisning anvands inte i enlighet med Aspen Medical Products, LLC.

FOREGAENDE AR DET ENDA OCH EXKLUSIVA ATGARDEN FOR FEL | TJANSTEN AV ELLER FEL| PRODUKTEN. ASPEN MEDICAL
PRODUCTS, LLC FAR INTE ANSVARAS UNDER DENNA ELLER UNDERFORSTADD GARANTI FOR EVENTUELLA DIREKTA, SPECIELLA,
TILLFALLIGA ELLER FOLJDSKADOR. DENNA GARANTI ERSATTER ALLA OVRIGA GARANTIER, UTTRYCKTA ELLER UNDERFORSTADDA,
INKLUSIVE GARANTIN FOR SALJBARHET ELLER LAMPLIGHET FOR ETT SARSKILT SYFTE ELLER ANVANDNING, OCH ALLA
FORPLIKTELSER ELLER ANSVAR FRAN ASPEN MEDICAL PRODUCTS SIDA FOR SKADOR SOM UPPSTAR ELLER | FORBINDELSE MED
ANVANDNINGEN AV PRODUKTERNA, VILKA HARMED AVVISAS OCH EXKLUDERAS AV ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC.

Denna garanti ger dig specifika juridiska rattigheter och du kan ha andra réttigheter som varierar fran
plats till plats.

En lista Gver auktoriserade distributérer i ditt omréade &r tiligénglig pa begéran.

B. BoipoBHsiite dukcatop (0xBaTbiBaIOLMIA KOHEL, KOTOPbI HaNpaBaeH B CTOPOHY OT
navLyMeHTa) U C yCUANeM HaxxmuTe, 4To6bl OH BCTan Ha MecTo. MpogenaiiTe To xe camoe
C ApYroil CTOPOHbI.

2. PETY/IMPOBKA PEMHS A1 TOPCA

A. BbipoBHsiiTe puKcaTop (0XBaTbIBaOWNI KOHELL, KOTOPbIA HanpaBieH B CTOPOHY OT
nauneHTa) B TO4Ke Kpennexus pemellka Ans topca. MNoTHO HaxmuTe Ha pukcatop,
4T06bI OH BCTAN HA MECTO.

B. MpoaeHbTe pemMeHb Yepes npopesb U3HyTPU.

C. Pa3mecTuTe Netio B KOHLLE PEMHS Hajl NNIaCTUKOBLIM GUKCATOPOM U 3aCTErHUTE ero.
3artaHuTe, YTo6bl 3aKpenuTb 6aHaaX.

3. COEAUHUTE/IbHbIA 3AXXKUM

A. BbIprTVITE BWHT COEIMHUTENbHOTO 3aXxuma. PaccterHure "IeprIVI A3bIYOK U
pacnonoxure CDeﬂMHMTeﬂbelﬁ 3aXUM TaKk, YT06bI pe3b6083ﬂ BTyNKa npoxoguna
4epes npopesb.

B. CoBMeCTHTE MNACTUKOBbIE GUKCATOPbI C ABYMSI MaNeHbKMMYU OTBEPCTUSMU. HaxmuTe
Ha GUKCATOPbI, YTOGbI OHM BCTA/N HA MECTO, 3aTEM 3aMEHUTE HaYasbHYI0 MNACTUHY.

WHCTPYKUMM ONA TLSO

4.MOArOTOBKA

A. CHUMUTE € ANHCTBEHHDbIN BUHT B CepefuHe kpennenus T-o6pasHoii nnaHkn. CHuMnTe
3aXWUM ¥ CTOiIKM. YcTaHoBUTe 1 3aTsiHUTe Aspen LSO. (MHCTpyKLUMK CM. Ha caitTe
aspenmp.com)

B. 3adukcupyiite CTOKM 1 FPYAHYIO NaHe b Ha nauueHTe. Mpu Heo6XoANMOCTH COTHUTE
OMOpHble CTOKY C y4eTOM pa3Mepa nauueHTa.

5. KPENJIEHUE rPYHOM NAHE/IN

A. Paccternure LLeHTpaﬂbeIVI PeMeHb, 3aKpenuTe 3aXum 1 CABUHbTE ero BﬁOK, noka
OH He OKaxeTcd Ha cpeuHeﬁ NIMHUK Tena nayueHTa. 3aMeHuTe 1 3aTAHUTE LLeHTpaHbeIV\
BUHT.

B. OTperynupyiTe BbICOTY FPYAHOM NaHenu Tak, YTo6bl OHa Gbina Ha 2,5 CM Huxe
TPyAnHbI. ECM HUKHAS YaCTb CTOMKM BbIABUTAeTCs CIMILKOM [aneko, COrHuTe ee.

C. 3aTaHUTe BEPXHUIA U HUXKHWIA BUHTbI. 3aHOBO NPOJEHbTE LeHTPabHbI peMeHb Yepes
3acTexky LeverlLatch n 3akpenute ero. Paamectnte BepxHie 1 HUXKHNE PEMHN Tak,
YT06bl OHN HAXOAMMNCh Haf, ONOPHBIMU CTOMKAMMU.

6. PEF'Y/IMPOBKA N/IEYEBOIr0 PEMHS

A.YpnepxuBas nneyeBble peMHU Ha MecTe, onpeaenute ux AnuHy. Mpu HeobxoanMocTi
OGpe)KbTE NNacTMKOBYIO U NOPONOHOBYIO NOAYLWEYKY HOXHULAMU.

B. 3aernme PEeMHUW N antoMUHUEeBbIe ¢VIKCE!TODbI CNOMOL b0 COeANHUTENbHbIX
3aXWUMOB U1 3aTAHUTE TaKk, 4yT0GbI 66HLLH)K NNOTHO Npuneran K reny.

7. PETY/IMPOBKA PEMHS /11 TOPCA

A. MocmoTpuTe pasaen, NOCBSALLEHHbIA yCTAHOBKE KOMMIEKTA ANst PaCLUMPeHns 2.
PasBepHuTe 1 3aKpenuTe PeMHU AN Topca Ha GUKCaTopax rPyAHON NaHenu.
OTperynupyire ANMHY PEMHEN, 4To6bl fOGUTLCS HYXHOM CTENEHM 3aTArUBaHNs.

B. JIMLWHIOI0 YaCTb PeMHsi MOXHO CNpAiTaTh B NOPONOHOBYIO NOAyLKY. O6pexbTe kpas
pemHelt 1 TepMUYECKi 3anasiiTe X, 4To6bl NPeOTBPATUTL U3HALLMBAHMUE.

8. PEMY/INPOBKA PEMHEN

A. Ecnv peMHY NS TOPCA He HyXHbl, 0TCOEAMHMUTE UX B MECTaX KPenneHus K 3afHei
navenu.

B. Ecnv nneyeBble peMHM 6OMbLue He HYXHbI, 0TCO@AUHNUTE UX OT FPYAHOM NaHenu u
0TCOEAMHNTE NNACTUKOBbIE 3aXMMbl OT 3aiHEi NaHeNn.

9. BAPUAHTbI MOAUDUKALIMKN

Crnewuunanuct MoXeT 3HaunTeNbHO MOANPULIMPOBATL JAHHOE U3aenue. [Lns nonyyenus
NONONHUTENbHOM MHGOPMaLMK noceTuTe canT www.aspenmp.com/education/product-
modifications.

LIENIEBOE UCMOJIb30BAHUE
[insi orpaHnyeHns [BUXEHMiA n 06ecneyeHns CTabnunbHOCTY FPYAHOTO U NOSCHNYHO-
KPecTLOBOro OT/e/10B NO3BOHOYHMKA.

MOKA3AHUSA K NPUMEHEHUIO

Moaaepxka nocne onepawuuy, 0CTEOXOHAPO3, NPOTPY3MUS AN TPbiXa
MEeXMN03BOHOUYHOTO INCKA, IEYEHNE NEPEOMOB, CIOHANO0NN3, CTIOHANNONNCTES,
CMUHANbHbI CTEHO3, KNPO3, CNOHAMNE3 (0CTe0apTPUT/IereHepaTBHOE 3a60/1eBaHMe
CyCTaBoB).

NPOTUBOMOKA3AHUSA

MoBbileHHas YyBCTBUTENLHOCTbL UM aNNeprins Ha Nto60oii U3 MaTepuanos, U3 KOTOPbIX
M3rotoB/eH kopcet. OTek NIMMpaTUECKO TKaHU M3-3a HapyLIEHNS KPOBOOOPaLLEHNS.
MauneHTbI, KOTOPbIM 3aNpPeLEeHO HOCUTb KOPCeT N0 MeAULIMHCKUM NOKa3aHUAM.

MEPbBI MPEAOCTOPOXXHOCTU

MEPEZ UCMO/b30BAHWUEM BHUMATE/IbHO O3HAKOMBTECH C UHCTPYKLMEN.
MpepBapuTenbHO HEO6XOAMMO NPOITH 06YUEHNE TOMY, Kak N0Nb30BaTLCS STUM
yCTDOV]CTEOM. ﬂaHHbIe YKasaHua ABNaTCA O6LI.LI/IMI/I coBeTamu, a He MeAUUNHCKUMK
pekomeHaaunamMu. Ecnu Bbl CTpajaete cepbe3HbiM 3360neBaHVIeM, Mbl HACTOATENIbHO
pekomeHayem BaM NPOKOHCYNbTUPOBATLCA C KBanVI(DVILLVIpOBaHHbIM Meaukom nepen
UCNoNb30BaHWEM 3TOr0 U3aenus. Y106bI MCNONb30BaHME AQHHOro n3aenus npuHecno
nonb3y, TpeﬁyeTCﬂ €ero npaBunbHasa yCTaHOBKa. B HEeKOTOpbIX Cy4asx AgaHHOe
M3fe/ne UCMoNb3yeTcs Mo HasHaueHuio Bpaya. [onofHuTeNbHylo NHhOpMaLMIo CM. B
OTPaHNyYeHHOI rapaHTu.

PEKOMEHAALWUK MO YXOAY
Ctupatb ToNbKO BPpYyUHyto npi 30°C ¢ MArKM MOIOLLUM CPEACTBOM, CYLIUTb Ha BO3AYXe,
He NCno/Ib30BaTh 0TOEMBATE/IN NN APYTUE XUMUYECKUE BelecTBa.

MATEPUA/TbI
M3BM, M3B/, HeitnoH, noAnypeTaH, XN0MoK, antoMUHMi

HE COAEP)XUT HATYPAJ/IbHOIO JIATEKCA.

YTUIU3ALMA
ToBap MOXHO yTMM3MPOBATb B COOTBETCTBIUN C MECTHBIMUM MPABUNAMM.

YBEAOMJIEHME Ob UHLMAEHTAX

0 nio6bix Cepbe3HbIX MHLNAEHTAX, CBA3AHHbIX C MCMONb30BAHNEM JAHHOTO YCTPOACTBA,
cnepyer coo6LaTh Kak B KOMNETEHTHbIA OpraH BaLlero WTaTa, Tak 1 NPOU3BOANTENIO
(yka3aHHOMY B 3TOM JOKYMEHTE).

OrPAHMYEHHASA TAPAHTUS

Komnanus Aspen Medical Products, LLC, UpsuH, K 92618, rap: p Tenio,
KOTOPbIi NEPBOHAUANLHO MPUOGPEN AaHHBII NPOAYKT, OTCYTCTBUE B HEM Ae(EKTOB MaTepPUasos n
u3rotoBnexus. EAnHcTBeHHbIM 06513aTenbcTBoM Aspen Medical Products, LLC B cnyyae HapyweHust
rapaHTMM IBNSIETCSA PEMOHT WM 3aMeHa IeGEKTHOTO 3AE/NS TN €rO YaCcTH.

Aspen Medical Products, LLC He HeceT 0693aTeNbCTB N0 AaHHOI OFPaHNYEHHOM rapaHTun, ecim:

(a) npoaykT He 6bin npuobpeTteH y Aspen Medical Products, LLC unn yepes odpuunanbHble kaHanb!
npoaax;

(b) B NPOAYKT GbINK BHECEHBI U3MEHEHUS;

(c) B npoayKT Gbinn [leTanu, He noc Aspen Medical Products, LLC;

(d) npoaykT He cnonbayetcs B cooTBeTCTBUM C MHCTpyKUMAMM no npumeHeruio Aspen Medical Products, LLC.

BbILIEM3/IOKEHHOE AB/NAETCA EAMHCTBEHHBIM U UCKIOYMTE/IbHbIM CPEACTBOM BO3MELLEHMS B C/IYYAE
HEWCMPABHOCT MW AEQEKTA U3/ENAR. ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC B PAMKAX JAHHOV TAPAHTU MW TIOBbIX
M0APA3YMEBAEMBIX FAPAHTMI HE HECET OTBETCTBEHHOCTY HY 3A KAKVE NMPSIMBIE, CTIELIMANTbHBIE, CNIYYARHBIE

VIV KOCBEHHBIE YBbITKU. HACTOSILIAS FAPAHTMS 3AMEHSIET IOBbIE IPYTUE BbIPAXEHHBIE UM NOJPA3YMEBAEMBIE
TAPAHTY, BK/IIOYAS FAPAHTUIO TOBAPHOV NPUTOAHOCTY U MPUTOAHOCTM 11 KOHKPETHOW LIE/IW, A TAK)KE /IOBbIE
OBA3ATE/NbCTBA MM OTBETCTBEHHOCTb CO CTOPOHbI ASPEN MEDICAL PRODUCTS B OTHOLIEHIV MOBPEXAEHNI,
CBA3AHHBIX C UCMO/Ib30BAHUEM U3AENNI; TAKUM OBPA30M, ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC OTKA3BIBAETCS OT HUX 11
CHWMAET C CEBS OTBETCTBEHHOCTb.

[laHHan rapaHTus aeT BaM onpeeneHHble pUanYeckue Npasa. Takxe Bbl MoXeTe 061aAaTh i APYruMu
npaBamy, KOTOPbIe BapbUPYIOTCA B 3aBUCMMOCTY OT MECTOMONOXKEHNS.

Cnmncok odpmuumanbHbix AUCTPUGHIOTOPOB B BaLEM PErnoHe MOXHO NONYYMTb MO 3anpocy.

B. Alinhe o rebite (lado fémea afastado do paciente) e aperte firmemente até que se
encaixe no lugar. Repita do outro lado.

2. CORREIA DE CONTROLE DO TRONCO

A. Alinhe o rebite (lado fémea afastado do paciente) no ponto de fixacdo da correia de
controle do tronco. Aperte firmemente até que se encaixe no lugar.

B. Traga a correia pelo lado de dentro e passe-a pela ranhura.

C. Abotoe o rebite plastico na casa na extremidade da correia. Pressione firmemente
para fixar.

3. CONECTOR DA BRACADEIRA

A. Retire o parafuso do conector da bracadeira. Solte a lingueta preta e coloque o
conector da bracadeira de modo que a bucha roscada passe pela ranhura.

B. Alinhe os rebites pldsticos com os dois orificios pequenos. Pressione até que se
encaixem no lugar e, entdo, recoloque a lingueta preta.

INSTRUCOES TLSO

4. PREPARACAO

A. Retire o parafuso do meio da barra T de montagem. Retire a bracadeira e os suportes.
Coloque e ajuste a értese Aspen LSO. (Instrucdes em www.aspenmp.com)

B. Mantenha os suportes e o painel toracico em posicdo no paciente. Se necessario,
dobre os suportes de apoio para ajustar ao paciente.

5. CONEXAO DO PAINEL TORACICO

A. Solte a correia central, coloque a bracadeira do suporte e deslize-a lateralmente

até que esteja posicionada na linha média do paciente. Recoloque e aperte o parafuso
central.

B. Ajuste a altura do painel tordcico para que fique 2,5 cm abaixo do mantbrio. Se a parte
inferior do suporte ficar muito longa, dobre-a para fora para ficar mais confortavel.

C. Aperte os parafusos superior e inferior para fixar a drtese. Passe outra vez a correia
central pela LeverLatch e firme-a. Reposicione as correias superior e inferior para que
fiquem sobre os suportes de apoio.

6. AJUSTE DA CORREIA DE OMBRO

A. Segure cada uma das correias dos ombros no lugar e determine o comprimento
adequado. Se necessdrio, corte o plastico e a almofada de espuma com uma tesoura.
B. Prenda as correias nos rebites de aluminio, usando as abas de conexdo, e ajuste até
ficar confortavel.

7. CORREIA DE CONTROLE DO TRONCO

A. Consulte a se¢do 2 de instalacdo do kit de atualizacdo. Solte e conecte as correias de
controle do tronco aos rebites no painel tordcico. Ajuste a cinta a tensdo desejada.

B. A parte da correia que sobrar pode ser entrelacada na almofada de espuma. Corte o
tecido que exceder a almofada e aqueca a extremidade para evitar que se desfaca.

8. OPCAO DE DESCIDA

A. Se as correias do tronco ndo forem necessarias, solte-as no local onde se prendem ao
painel traseiro.

B. Se as correias dos ombros ndo forem necessarias, solte-as do painel toracico e corte
fora os rebites plasticos para soltd-las do painel traseiro.

9. OPCOES DE MODIFICAGAO
Este produto pode ser substancialmente modificado por alguém com experiéncia. Para
obter mais informacdes, visite www.aspenmp.com/education/product-modifications.

USO PRETENDIDO
Para fornecer restricdo de movimento e estabilidade da coluna tordcico-lombar-sacral.

INDICAGOES

Suporte pés-operatério, Doenca degenerativa do disco, Abaulamento ou hérnia de
disco, Tratamento da fratura, Espondildlise, Espondilolistese, Estenose espinhal, Cifose,
Espondilose (osteoartrite / doenca articular degenerativa).

CONTRAINDICAGOES

Hipersensibilidade ou alergia a qualquer um dos materiais com os quais a értese é
feita. Inchago do tecido linfético causado por disturbios circulatdrios. Pacientes que ndo
podem usar colete de acordo com as instrugdes médicas.

PRECAUGOES

LEIA AS INSTRUCOES ANTES DE USAR. O treinamento adequado sobre o uso deste
dispositivo deve ocorrer antes de ser aplicado. Estas instrugdes séo apenas diretrizes

e ndo sdo disponibilizadas como recomendacdes médicas. Se vocé sofrer de uma séria
condicéo médica, sugerimos que consulte um profissional de satide licenciado antes
de usar este produto. E necessario acompanhamento adequado para que este produto
seja eficaz. Em algumas circunstancias, este produto pode ser prescrito por um médico.
Consulte a garantia limitada para obter mais informacdes a esse respeito.

INSTRUCOES DE CUIDADOS
Lavar a mdo apenas a 30°C; lave com detergente neutro; seque ao ar livre; ndo use dgua
sanitaria ou outros produtos quimicos.

MATERIAIS
HDPE, LDPE, Nailon, Poliuretano, Algod&o, Aluminio

NAO CONTEM LATEX DE BORRACHA NATURAL.

DESCARTE
0 produto pode ser descartado com seguranca de acordo com as leis locais.

INFORMES
Informe qualquer incidente grave envolvendo o uso deste dispositivo a autoridade
competente em seu estado e ao fabricante (listado neste documento).

GARANTIA LIMITADA

A Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618, garante ao usudrio que originalmente compra este
produto que ele estd livre de defeitos de material e mdo de obra. A tnica obrigacdo da Aspen Medical
Products, LLC, no caso de violacdo da garantia, serd a reparacdo ou substituicdo do(s) produto(s)
defeituoso(s).

AAspen Medical Products, LLC, ndo tera nenhuma obrigago sob esta garantia limitada caso:

(a) O produto n&@o tenha sido comprado da Aspen Medical Products, LLC, nem de seus canais de
distribuicdo autorizados;

(b) O produto seja alterado;

(c) Quaisquer pecas néo fornecidas pela Aspen Medical Products, LLC, sejam inseridas no produto; ou

(d) O produto ndo seja usado de acordo com as instrucdes de uso de produtos médicos da Aspen Medical
Products, LLC.

O ANTECEDENTE E 0 UNICO E EXCLUSIVO RECURSO PARA FALHA NO SERVICO OU DEFEITO NO PRODUTO. A ASPEN MEDICAL
PRODUCTS, LLC, NAO DEVE SER RESPONSABILIZADA SOB ESTA OU QUALQUER GARANTIA IMPLICITA POR QUAISQUER DANOS
DIRETOS, ESPECIAIS, INCIDENTAIS OU CONSEQUENCIAIS. ESTA GARANTIA SUBSTITUI TODAS AS OUTRAS GARANTIAS, EXPRESSAS
OU IMPLICITAS, INCLUINDO A GARANTIA DE COMERCIALIZACAO OU ADEQUAGAO A UM DETERMINADO FIM OU USO E TODAS AS
OBRIGACOES OU RESPONSABILIDADES POR PARTE DA ASPEN MEDICAL PRODUTOS POR DANOS DECORRENTES OU RELACIONADOS
AUTILIZACAO DOS PRODUTOS, QUE SAO REJEITADOS E EXCLUIDOS PELA ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC.

Esta garantia lhe dd direitos legais especificos, e vocé pode ter outros direitos que variam de local para
local.

Uma lista de distribuidores autorizados em sua area esta disponivel mediante solicitacao.

Notificacdo ANVISA: 80117580120

IMPORTADOR: Razdo Social: Emergo Brazil Import Importagéo e Distribuicdo de Produtos Médicos
Hospitalares Ltda. Endereco: Avenida Francisco Matarazzo, 1.752, Salas 502/503, Agua Branca,
Séo Paulo-SP, CEP - 05001-200

RESPONSAVEL TECNICO

Luiz Levy Cruz Martins CRF- 42415
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